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Vorwort des Vorstandsvorsitzenden des BVMed 


Die Nutzenbewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit 
Medizinprodukten stellt an alle Beteiligten die Herausforderung, den best- 
möglichen Evidenzgrad und den höchstmöglichen Patientennutzen in einem 
zeitadäquaten Bewertungsprozess in Einklang zu bringen. 


Konkret erwarten Patienten einen schnellen und flächendeckenden Zugang 
zu medizintechnologischen Innovationen sowie einen sicheren und wirt- 
schaftlichen Einsatz. Für die Hersteller ist es essenziell, dass die Bewertung 
des Patientennutzens transparent und die Entscheidungslogik planbar und 
nachvollziehbar sind. 


Die MedTech-Unternehmen befürworten eine sachgerechte Nutzenbewertung 
im Einklang mit höchster Patientensicherheit. Mit der Einführung der Be- 
wertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinpro- 
dukten hoher Klassen im Krankenhaus-NUB-Prozess wird die Nutzenbewer- 
tung von neuen Methoden im Krankenhaus nun auch in Deutschland umge- 
setzt, ohne auf eine sachgerechte und erprobte Methodik zurückgreifen zu 
können. 


Die Übertragung der bei Arzneimitteln etablierten Bewertungsmethoden auf 
Methoden mit Medizinprodukten ist nicht ohne Weiteres möglich. 


Welches Studiendesign jeweils zum Nutzennachweis gewählt werden muss, 
lässt sich aufgrund der großen Vielfalt der Medizintechnologien nicht pau- 
schal regeln. Der BVMed setzt sich deshalb dafür ein, dass eine neutrale Ein- 
richtung wissenschaftliche Leitlinien für die Nutzenbewertung von Methoden 
mit Medizintechnologien entwickelt, die die Besonderheiten der Verfahren 
berücksichtigen. 


Das vorliegende Gutachten solleinen Beitrag leisten, die Diskussion über sach- 
gerechte Bewertungsverfahren von Medizintechnologien voranzubringen. Es 
bietet mit dem adaptiven Verfahrensvorschlag einen pragmatischen Lösungs- 
ansatzan, der bereitsin Europa und den Vereinigten Staaten im Interesse eines 
zeitnahen Methodenzugangs mit sicherheitsgeprüften Medizinprodukten in 
der Praxis angewendet wird. 


Dr. Meinrad Lugan 
Vorsitzender des Vorstands des BVMed 


Vorwort der Sprecher des FB Market Access des BVMed 


Die Große Koalition aus SPD und CDU/CSU hat in ihrem Koalitionsvertrag zur 
18. Legislaturperiode vom 27. November 2013 die Einführung einer Methoden- 
bewertung für neue Krankenhausleistungen beschlossen. Es war also nur noch 
eine Frage der Zeit, wann ein entsprechendes Gesetz die Grundlage für eine 
Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) bildet, die 
die Umsetzung in die Praxis näher definiert. 


Um sich mit eigenen Positionen aktiv in die politische Diskussion einzubrin- 
gen, haben Mitglieder des Fachbereichs Market Access frühzeitig begonnen, 
die Positionen für den Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) zu erarbei- 
ten. Ein erstes Ergebnis war die Veröffentlichung des „5-Punkte-Plans zur 
Nutzenbewertung von Medizintechnologien“ im September 2014. Leitgedanke 
der Arbeitsgruppe war es, Aspekte herauszuarbeiten, die eine realitätsnahe 
und praktikable Umsetzung einer fairen Nutzenbewertung sicherstellen kön- 
nen. Hierbei hat sich die Arbeitsgruppe auch intensiv mit Experten der Phar- 
maindustrie und deren Erfahrungen bei der Einführung des AMNOG-Verfah- 
rens auseinandergesetzt. 


Heute liegt mit dem § 137h SGB V die Gesetzesgrundlage für die Bewertung 
neuer Methoden mit besonders invasiven Medizinprodukten sowie die kon- 
kretisierende Medizinproduktemethodenbewertungsverordnung (MeMBV) 
und die korrespondierende Verfahrensordnung des G-BA vor. § 137h SGB V und 
MeMBV definieren die zu bewertenden Methoden unter Einschluss maßgeb- 
licher Medizinprodukte. Die Verfahrensordnung hingegen regelt die Art und 
Weise der Bewertung unter Maßgabe der vom Gesetzgeber definierten Fristen. 
Dabei lehnt sich der G-BA erwartungsgemäß sehr stark an die Verfahren zur 
Bewertung von Arzneimitteln an und sieht nach wie vor über die Unterschie- 
de zwischen Arzneimitteltherapien und den Behandlungsmethoden mit Me- 
dizinprodukten hinweg. 


Weitere, für die Bewertung einer Methode entscheidende Einzelheiten sind 
klärungsbedürftig: Medizinprodukte können maßgeblich für eine Methode 
sein, müssen es aber nicht. Der Einfluss des Anwenders und seiner Expertise 
auf das Behandlungsergebnis sowie das Schadenspotenzial kann sehr groß, 
aber auch sehr klein sein. Welchen Einfluss hat das spezifische Medizinpro- 
dukt bzw. wie stark variiert das Outcome in Abhängigkeit eines Produkts? 
Muss innerhalb der Methode das spezifische Produkt betrachtet werden oder 
reicht die Produktklasse? 


Auch wenn eine prospektive, randomisierte und verblindete Studie per Defi- 
nition die höchste Beweiskraft aufzeigt und bei Arzneimittelbewertungen 
Standard ist, wird international diskutiert und erprobt, welche alternativen 
Studiendesigns bei Methoden mit Medizinprodukten zum Einsatz kommen 
und zuverlässige Ergebnisse liefern können. 


VII 


Vorwort der Sprecher des FB Market Access des BVMed 


Neben der adaquaten Evidenz bzw. den Messverfahren stellt sich die Frage 
nach den Kriterien der Bewertung der Methode. Die Bewertung kann nie voll- 
standig objektiv sein. Da Ziel der Bewertung immer die Identifizierung des 
Patientennutzens sein muss, ist die Berücksichtigung der Praferenz der Pa- 
tienten bei der Bewertung zwingend. Die Messung der Patientenpraferenz hat 
somit eine besondere Bedeutung. 


Bei der Bewertung von Methoden mit Medizinprodukten ist noch eine Vielzahl 
weiterer Fragen offen. Der Fachbereich Market Access hat deshalb dem Vor- 
stand des BVMed empfohlen, das vorliegende Gutachten bei Prof. Dr. Axel 
Mühlbacher erstellen und dieses durch den Fachbereich begleiten zu lassen. 


Dr. Gabriela Soskuty und Oliver Martini 
Sprecher des Fachbereichs Market Access (FBMA) des BVMed 
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Key Facts 


1. Die Gesetzgebung nach § 137h SGB V führt die Nutzenbewertung von 
neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) mit Medizin- 
produkten hoher Klassen mit besonders invasivem Charakter ein. 

2. Neben einem schnellen Zugang zu Innovationen sind die Qualität der 
Versorgung, die Sicherheit der Untersuchungs- und Behandlungsme- 
thoden mit Medizinprodukten hoher Klassen und somit die Transparenz 
der regulatorischen Entscheidungen wesentliche Schritte zu einem ef- 
fizienten Gesundheitssystem. 

3. Das Verfahren der Nutzenbewertung erfolgt über drei Phasen. Das Mes- 
sen von kausalen Effekten, die Bewertung der Zielerreichung von Hand- 
lungsoptionen und das Entscheiden auf Basis eines aggregierten Ge- 
samtnutzens. 

4. Eine zeitkritische Nutzenbewertung von innovativen Methoden mit Me- 
dizinprodukten hoher Klassen kann durch eine dynamische Anpassung 
des Studiendesigns, unter der beständigen Abwägung der Evidenz mit 
dem Nutzenpotenzial respektive Schadensrisiko, ermöglicht werden. 

5. Randomisierte kontrollierte Studien sind der Standard für die Effekt- 
messung und den Kausalitätsnachweis. Aufgrund der Eigenschaften 
einer Innovation oder eines Komparators ist der direkte Nachweis kau- 
saler Effekte nicht immer einwandfrei möglich. Die prospektive Planung 
von Erfolgskriterien und Vergleichstherapien sowie die Nutzung adap- 
tiver und alternativer Studiendesigns zielen auf den bestmöglichen Evi- 
denzgrad. 

6. Die Komplexität multikriterieller Entscheidungsprobleme erfordert die 
Bewertung und Aggregation der realisierten Effektmaße mit dem Ziel 
der ordinalen oder kardinalen Skalierung des Gesamtnutzens. Erfolgt 
die Entscheidung durch Experten, sollte das Expertenurteil die Präferen- 
zen der Patienten berücksichtigen. 

7. Adaptive Patientenpfade zu Innovationen garantieren über einen pros- 
pektiven Studienplan oder die flexible Erprobung in Zentren mit struk- 
tureller, personeller und qualitativer Kompetenz einen schnellen Zugang 
bei akutem klinischem Handlungsbedarf. Das Konzept der zeitlich ad- 
aptiven Nutzenbewertung mit einer bedingten Erstattungsentscheidung 
zielt auf den Übergang von statischen regulativen Entscheidungsprozes- 
sen zur prospektiven Abwägung von Evidenz, Sicherheit und Nutzen 
über den gesamten Produktlebenszyklus. 

8. Der Ansatz der adaptiven Nutzenbewertung zielt auf einen flexiblen Zu- 
gang für Patienten zu innovativen Technologien bei der Anpassung der 
Erstattung an den vorliegenden Evidenzgrad und nachgewiesenen Pa- 
tientennutzen. 
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Executive Summary 


(1) Gesetzgebung: Neuregelung der Erstattungsfähigkeit 


Innovative Medizinprodukte zielen auf die Qualität der Gesundheitsversorgung. 
Die Sicherheit von Medizinprodukten wird durch europäische Regulierungsbe- 
hörden überprüft und laufend überwacht. Politik, Regulierungsbehörden und 
Sachverständige sehen einen akuten Handlungsbedarf bei der aussagefähigen 
Bewertung des Nutzens von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
(NUB)! mit Medizinprodukten hoher Klassen. Patienten, Versicherte und Leis- 
tungserbringer haben ein nachvollziehbares Interesse, über den Nutzen einer 
Methode? bzw. ihre Überlegenheit gegenüber einer Vergleichstherapie informiert 
zu sein. In diesem Kontext werden auch die nationalen Regelungen des Markt- 
zugangs und der Erstattung von Medizinprodukten zunehmend hinterfragt. Das 
Bundesgesundheitsministerium hat am 17. Dezember 2014 einen ersten Regie- 
rungsentwurf für ein Versorgungsstärkungsgesetz im Geltungsbereich der Ge- 
setzlichen Krankenversicherung (GKV) vorgelegt. Der Bundestag hat dieses Gesetz 
am 11, Juni 2015 beschlossen. Mit diesem Gesetzgebungsverfahren ist erstmalig 
mit dem § 137h SGB V eine Nutzenbewertung für NUB vorgesehen, die maßßgeb- 
lich auf Medizinprodukten der Klassen IIb und IN beruhen oder den aktiven im- 
plantierbaren Medizinprodukten zuzuordnen sind. Zudem muss die Anwendung 
dieser Untersuchungs- und Behandlungsmethoden einen besonders invasiven 
Charakter aufweisen und sie müssen auf einem neuen theoretisch-wissenschaft- 
lichen Konzept beruhen. Mit dem Gesetz hat der Gemeinsame Bundesausschuss 
zukünftig die gesetzliche Aufgabe, eine Nutzenbewertung durchzuführen. Die 
Nutzenbewertung erfolgt parallel zu einem Antrag auf ein NUB-Entgelt. Das Ge- 
setz zur Nutzenbewertung regelt damit indirekt die Erstattung von Untersu- 
chungs- und Behandlungsmethoden. 


(2) Problemstellung: Sicherheit, Qualität und Transparenz 


Neben einem schnellen und flächendeckenden Zugang zu Innovationen er- 
warten Patienten und Versicherte einen sicheren und wirtschaftlichen Einsatz 


1 Soweit nicht anders angegeben, werden unter „NUB“ in diesem Text solche neuen Untersuchungs- und Behandlungs- 
methoden verstanden, die vom § 137h SGB V betroffen sind. Dies sind neue Untersuchungs- oder Behandlungsmetho- 
den, deren technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts hoher Klassen und einem beson- 
ders invasiven Charakter beruht. Zudem muss die Methode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweisen 

2 Soweit nicht anders angegeben, wird unter „Methode“ in diesem Text eine neue Untersuchungs- und Behandlungsme- 
thode verstanden, die vom $ 137h SGB V betroffen ist. Dies sind neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden, de- 
ren technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit hoher Klasse und einem besonders 
invasiven Charakter beruht. Zudem muss die Methode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweisen 

3 Soweit nicht anders angegeben, beschreibt der Begriff „Medizinprodukt“ in diesem Text stets solche Medizin- 
produkte, die im $ 137h SGB V adressiert sind. Dies sind Medizinprodukte der Klassen Ilb und Ill oder aktive 
implantierbare Medizinprodukte, die im Rahmen einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode zum 
Einsatz kommen, auf einem neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzept beruhen und deren Anwendung einen 
besonders invasiven Charakter aufweist. 
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Executive Summary 


von Medizinprodukten. Klinische Evidenz hinsichtlich der Sicherheit und 
Wirksamkeit kann durch klinische Studien dokumentiert werden. Patienten- 
relevante Endpunkte können gemessen und erwünschte sowie unerwünschte 
Effekte eines neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzepts nachgewiesen 
werden. Multiple Endpunkte sind die Basis der vergleichenden Effektivitäts- 
messung, wobei Nutzen und Schaden gegeneinander abgewogen werden müs- 
sen. Die Analyse der Wirtschaftlichkeit ist nur möglich, wenn es gelingt, den 
Patientennutzen® in allen seinen Dimensionen abzubilden. Effizienz kann 
nur gewährleistet werden, wenn die Relation von Kosten und Nutzen die 
Grundlage der Erstattungsentscheidung: ist. Die vergleichende Effektivitäts- 
messung, die Bewertung des Patientennutzens eines neuen theoretisch-wis- 
senschaftlichen Konzepts sowie die regulatorischen Entscheidungsprozesse 
brauchen Zeit. Zeit, die betroffene Patienten in der Regel nicht haben. Die 
Optimierung des Zielkonfliktes zwischen einem hohen Evidenzgrad, dem ma- 
ximalen Patientennutzen und der Minimierung des zeitlichen Umfangs der 
Nutzenbewertung ist eine Voraussetzung für ein effizientes Versorgungssys- 
tem. Für die Hersteller von Medizinprodukten ist es essentiell, dass die Be- 
wertung des Patientennutzens transparent und die Entscheidungslogik plan- 
bar und nachvollziehbar ist. 


(3) Phasen der Nutzenbewertung: Messen, Bewerten und Entscheiden 


Zielsetzung einer NUB mit einem neuen theoretisch-wissenschaftlichen Kon- 
zept ist es, Patientennutzen zu schaffen. Zielsetzung der Nutzenbewertung 
ist die Operationalisierung des Patientennutzens. Auf Basis einer vergleichen- 
den Feststellung des Nutzens kann eine rationale Entscheidung durch die Re- 
gulierungsbehörden ermöglicht werden. Das Verfahren der Nutzenbewertung 
sollte transparente Entscheidungsprozesse garantieren und die dem Verfahren 
zugrundeliegenden medizinischen und gesundheitsökonomischen Grundla- 
gen sollten dokumentiert werden. Grundsätzlich kann die Nutzenbewertung 
in drei Phasen unterteilt werden: Phase (1) bezieht sich auf das Messen von 
kausalen Effekten einer Intervention. Gegenstand der Messung können klini- 
sche und nicht-klinische Zielgrößen sein. Wesentlicher Diskussionsbedarf 
ergibt sich hinsichtlich des Studiendesigns. In Phase (2) geht es um die Be- 


4 Die Bewertung des Nutzens erfolgt im Vergleich zu einer Alternative. Fällt dieser Vergleich positiv aus, handelt es 
sich um einen Zusatznutzen. Folglich bezieht sich das Ergebnis der Nutzenbewertung hier und im Folgenden auf 
den zusätzlichen Nutzen (Zusatznutzen). 

5 Die Vergütung von Medizinprodukten im Sinne einer Preisfestsetzung für ein spezifisches Medizinprodukt oder im 
Rahmen einer Untersuchungs- oder Behandlungsmethode soll im Kontext dieses Textes nicht thematisiert werden. 
Betrachtet wird lediglich die Erstattungsfähigkeit von Medizinprodukten oder Untersuchungs- und Behandlungs- 
methoden im Sinne der Aufnahme in den Leistungskatalog und der Vorbereitung einer eventuellen Preisverhand- 
ung. Die Erstattungsfähigkeit von medizinischen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung ist 
im Leistungskatalog der GKV dokumentiert. Die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit trifft der Gemeinsame 
Bundesausschuss. Grundlage der Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit sind die Zulassung sowie die nach- 
gewiesene Wirksamkeit in (klinischen) Studien. 
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wertung der gemessenen Effekte. Erwünschte oder unerwünschte Effekte 
können einen Nutzen respektive Schaden für den Patienten darstellen. Nutzen 
im ökonomischen Sinne resultiert aus der Bewertung der Effekte im Kontext 
einer Abwägung von Nutzen und Schaden. In der letzten Phase (3) gehtes um 
die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit. Diskussionsbedarf ergibt sich 
hinsichtlich der Auswahl von Zielgrößen und der berücksichtigten Werturtei- 
le. Ein maximaler Patientennutzen kann nur garantiert werden, wenn sich 
die Entscheider neben dem klinischen Sachverstand an den Patientenpräfe- 
renzen orientieren. Dieser umfassende Prozess über alle drei Phasen kann als 
Verfahren der Nutzenbewertung bezeichnet werden. Die Entscheidung über 
die Erstattungsfähigkeit bedarf geeigneter Methoden und ausreichender Evi- 
denz über die kausalen Effekte, bewertet anhand der Präferenzen. Einer „sub- 
jektiv geprägten und damit häufig verzerrten“t] Nutzenbewertung kann so 
vorgebeugt werden. 


(4) Anforderungen: Evidenzgrad, Nutzenpotenzial und Schadensrisiko 


Realistische Vorgaben zur Evidenzgewinnung durch zielbezogene und adap- 
tive Prozesse der klinischen Ergebnismessung, eine nachvollziehbare Bewer- 
tung von komparativen Effekten und eine frühzeitige Festlegung von Zielkri- 
terien, Erfolgsgrößen und Entscheidungsregeln sind notwendig für eine zeit- 
kritische Nutzenbewertung. Es bedarf der frühzeitigen Festlegung geeigneter 
Studiendesigns, welche adaptiv über die Zeit und auf die Besonderheiten der 
Medizinprodukte angepasst werden können. Die Bewertung erfordert die Of- 
fenlegung der Werturteile, welche bei der Abwägung von Nutzen und Schaden 
herangezogen werden. Erfolg und Misserfolg sollte vorab auf den Skalen der 
Effektmaße bzw. der Nutzenskala festgelegt werden. Ein Maß des Gesamt- 
nutzens muss für die Entscheidung vorab konkretisiert werden. Nachvollzieh- 
bare Prozesse der Interpretation klinischer Daten und transparente Erstat- 
tungsentscheidungen sind wesentliche Forderungen eines innovationsfreund- 
lichen Gesundheitssystems. Die Erstattungsentscheidung sollte die Besonder- 
heiten von Medizinprodukten berücksichtigen und eine Abwägung zwischen 
Evidenzgrad und Zugang ermöglichen. Diese Herausforderungen an eine Nut- 
zenbewertung von Medizinprodukten müssen in der Zukunft gelöst werden. 


(5) Effektmessung: Definition von Endpunkten, Vergleichstherapie und Studien- 
design 


Das Messen ist ein Prozess, welcher einer Methode auf Basis klinischer oder 
nicht-klinischer Endpunkte einen numerischen Wert zuschreibt. Diese Zu- 
schreibung kann auf Basis verschiedener Studientypen mit unterschiedlichen 
Evidenzgraden realisiert werden. Als Standard für den Kausalitätsnachweis 
gilt das randomisierte kontrollierte Studiendesign. Zuvor sollte jedoch geklärt 
werden, welche klinischen Zielkriterien, Zielgrößen oder Nutzendimensionen 
zur Beurteilung des klinischen Nutzens herangezogen werden können. Bei 
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der Bewertung von Gesundheitstechnologien werden nicht mehr nur so ge- 
nannte „objektive“ klinische Maße (z.B. Laborparameter) gemessen (,,klini- 
sche Evidenz“), vielmehr gehen auch die subjektiven Bewertungen von Wir- 
kungen und Nebenwirkungen einer Therapie seitens der Patienten ein. Prob- 
leme bei der Umsetzung von randomisierten kontrollierten Studien könnten 
in einer Berücksichtigung geringerer Evidenzgrade und der Berücksichtigung 
adaptiver und alternativer Studiendesigns resultieren. Grundsätzlich wäre 
eine enge Abstimmung der Studiendesigns mit den Regulierungsbehörden 
erforderlich. 


(6) Bewertung der klinischen Effekte: Multikriterielle Entscheidungsanalyse 


Die aktuellen Methoden des Health Technology Assessments, wie sie bei Arz- 
neimitteln angewendet werden, sind für die Medizintechnik nur bedingt an- 
wendbar. International wird die multikriterielle Entscheidungsanalyse als ein 
möglicher Weg angesehen, einige der Einschränkungen des herkömmlichen 
Health Technology Assessments zu überwinden. Effekte können einen Nutzen 
oder Schaden für den Patienten darstellen. Damit Entscheidungsträger den 
Gesamtnutzen eines neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzepts einer 
neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode mit Medizinprodukten ho- 
her Klasse gegenüber einer Vergleichstherapie dokumentieren können, müs- 
sen der potenziell erwartete Nutzen und Schaden der Methode mit Medizin- 
produkt hoher Klassen abgewogen werden. Folgt man dem Konzept der mul- 
tikriteriellen Entscheidungsanalyse, müssen die in Studien gemessenen mul- 
tiplen klinischen oder nicht-klinischen Effekte entsprechend ihrer Relevanz 
bewertet werden. Die bewerteten realisierten Effekte können dann gegebe- 
nenfalls zu einem Gesamtnutzen aggregiert werden. Nutzen im ökonomi- 
schen Sinne resultiert aus der Bewertung der klinischen Effekte und erfolgt 
in der Regel aus der Perspektive des Konsumenten der Leistung. Die Abwägung 
zwischen erwünschten und unerwünschten Effekten sollte auf Basis wissen- 
schaftlicher Studien erfolgen. Studien der Präferenzmessung können Ent- 
scheidungsträger über Werturteile von Versicherten, Patientenpräferenzen 
und das Expertenurteil informieren. In Abhängigkeit von der Entscheidung 
müssen unterschiedliche Anforderungen an das Skalenniveau des dokumen- 
tierten Gesamtnutzens gestellt werden (ordinal vs. kardinal). 


(7) Adaptive Prozesse der Entscheidung: Zeitkritische Patientenpfade 
zu Innovationen 


Die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit der neuen Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden mit neuem theoretisch-wissenschaftlichem Kon- 
zept und Medizinprodukten hoher Klassen (mit besonders invasivem Charak- 
ter) wird durch den Vergleich der Gesamtnutzen auf Basis der bewerteten Ef- 
fekte getroffen. Zunehmend wird ein Übergang von den traditionellen regu- 
lativen Entscheidungsprozessen zu neuen Ansätzen der Entscheidungsfindung 
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und der bedingten Erstattung diskutiert. Eine starke internationale Verbrei- 
tung erfährt das Konzept der adaptiven Lizenzierung bzw. bedingten Erstat- 
tung. Das Konzept wird in unterschiedlichen Varianten in den USA, Kanada, 
Singapur, Großbritannien oder bei der Europäischen Arzneimittelbehörde dis- 
kutiert. In den vergangenen Jahren hat sich eine Vielzahl von Ansätzen mit 
der prospektiven Planung der Zulassung und Erstattung beschäftigt. Die Euro- 
pean Medicines Agency (EMA) spricht aktuell von „adaptive pathways“ bzw. 
„adaptiven Pfaden zur Innovation“. Konzepte der adaptiven Nutzenbewertung 
stellen eine zeitlich flexible Abwägung von Evidenz und Nutzen- respektive 
Schadenspotenzial in den Mittelpunkt. Innovativen Methoden würde im Rah- 
men eines solchen Entscheidungsprozesses zunächst auf Basis hinreichender 
Evidenz ein Nutzen oder Potenzial zuerkannt werden. Die explizite Höhe des 
zusätzlichen Nutzens würde über einen definierten Zeitraum mittels weiter- 
führender Studien bestimmt. Adaptive Pfade ermöglichen einen schnellen 
Zugang zu Innovationen, könnten zu Teilen die Besonderheiten der eingesetz- 
ten Medizinprodukte berücksichtigen und kontinuierlich die Sicherheit für 
die Patienten überwachen. Die Implementierung der adaptiven Nutzenbewer- 
tung kann in drei Varianten erfolgen. Zum einen über einen hohen akuten 
klinischen Handlungsbedarf oder über einen prospektiven Studienplan zur 
kontinuierlichen Reduktion der Unsicherheit. Schließlich kann die Erprobung 
über die flexible Erprobung in besonders spezialisierten Zentren erfolgen. 


Patienten erheben zunehmend die Forderung nach einem zeitnahen Zugang 
zu innovativen Therapien. Die Entwicklung von MP und NUB mit kritischem 
klinischem Handlungsbedarf, resultiert in der Forderung nach einem schnel- 
len Marktzugang, damit die Patienten schnellstmöglich von der Innovation 
profitieren.!! Von dieser Forderung sollen Patienten mit chronischen, langsam 
oder irreversibel fortschreitenden Krankheiten, für die es nur unzureichende 
Behandlungsmöglichkeiten gibt, profitieren. Ungedeckte Handlungsbedarfe 
sollten ein wesentliches Entscheidungskriterium bei der Abwägung zwischen 
Zugang und Evidenz darstellen. 
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1 Problemstellung, Auftrag und Zielsetzung 


Zielsetzung der Nutzenbewertung ist die Darlegung eines kausalen Zusammenhangs zwischen 
Intervention und positivem oder negativem Effekt für den Patienten. Dieser Wirksamkeitsnachweis 
ist Gegenstand der evidenzbasierten Medizin. Gesundheit ist ein multidimensionales Konstrukt und 
wird in klinischen und nicht-klinischen Effektparametern gemessen. Patientenrelevante Zielgrößen 
in der Bewertung von Arzneimitteln sind gemäß $ 35a SGB V die Mortalität, die Morbidität und die 
Lebensqualität. Als mögliche Nutzendimensionen des Patientennutzens sollen insbesondere die 
Verbesserung des Gesundheitszustandes, Verkürzung der Krankheitsdauer, Verlängerung der Le- 
bensdauer, Verringerung der Nebenwirkung und die Verbesserung der Lebensqualität berücksich- 
tigt werden (§ 35b SGB V). Diese Dimensionen könnten auch auf Medizinprodukte übertragen wer- 
den. Endpunkte sollten zuverlässig und korrekt Änderungen des Gesundheitszustandes abbilden. 


1.1 Kritik an der Zulassungspraxis 


Der Weltmarkt für Medizintechnologien belief sich im Jahr 2012 auf ca. 220 Mil- 
liarden Euro. Allein der europäische Markt für Medizintechnologien wird da- 
bei auf 70 Milliarden Euro geschätzt. H Davon entfallen ca. 22 Milliarden Euro 
auf den deutschen Markt al In dieser Branche arbeiten in Deutschland ca. 
190.000 Menschen in über 12.000 Unternehmen.ß! Angesichts des immensen 
Fortschritts und des immer schneller wachsenden Anteils von innovativen 
Medizinprodukten (MP) hat der Markt für MP eine wichtige ökonomische Be- 
deutung. Der deutsche Markt ist hinter den USA und Japan der drittgrößte 
Medizintechnik-Markt der Welt 13l 
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Innovative MP sind imstande, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
zu verbessern. Wenn MP jedoch Mängel aufweisen, stellen sie eine Gefährdung 
für den Patienten dar. d Kritisch diskutiert wurde die SAMMPRIS-Studie (Sten- 
ting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in 
Intracranial Stenosis), welche dokumentierte, dass bei der Behandlung von 
intrakraniellen Stenosen mit Wingspan-Stents das Risiko für Schlaganfälle 
und Todesfälle zweieinhalb Mal höher war, als bei der intensiven medikamen- 
tösen Therapie Jl Zudem warnten Experten bei Metall-auf-Metall-Hüftprothe- 
sen davor, dass es zu gesundheitsschädlichem Metallabrieb kommen könnte.!” 
3 In den letzten Jahren wurden daneben unter anderem ein undichtes Lungen- 
versiegelungssystem (PleuraSeal®) und die Elektrode Sprint Fidelis® vom Markt 
genommen.” %1] Diese Vorkommnisse lösten weltweit Reaktionen bei Regu- 
lierungsbehörden aus. Die Kritik an den Markteintrittsregelungen von MP 
wurden heftiger™!, als aufgrund krimineller Machenschaften des französi- 
schen Herstellers von Brustimplantaten PIP (Poly Implant Prothése) statt me- 
dizinischem, nichtzulässiges Silikon für die Herstellung des Implantates ver- 
wendet wurde.» Aufgrund der Ereignisses sah man sich auf europäischer 
Ebene veranlasst, die bestehenden Kriterien für die Zulassung vor dem Inver- 
kehrbringen und die Überwachung nach dem Inverkehrbringen!‘ zu ändern. I 
Kritiker des europäischen Zulassungssystems verweisen darauf, dass im Ver- 
gleich zu den USA der europaweite Marktzugang relativ früh erfolgt.'- 1° 181 


In Deutschland wurde in diesem Zusammenhang von Seiten des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) kritisiert, dass 
der patientenrelevante Nutzen bisher weder beim Marktzugang noch in Zu- 
sammenhang mit der Erstattungsfähigkeit systematisch geprüft wird. Aus 
diesem Grund sprach man sich dafür aus, dass die Prozesse für MP mit „mitt- 
lerem oder hohem Risikopotenzial und solche mit relevantem ökonomischen 
Mehraufwand grundlegend neu reguliert und strukturiert werden“ sollen. bl 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat am 17. Dezember 2014 einen 
ersten Regierungsentwurf für ein „Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-VSG) vorgelegt. Der Bundestag hat 
dieses Gesetz am 11. Juni 2015 beschlossen. Das Gesetz regelt für eine eng de- 
finierte Gruppe von NUB die Durchführung einer Nutzenbewertung und damit 
für diese die Erstattungsfähigkeit durch die GKV. Der G-BA hat damit zukünf- 
tig die gesetzliche Aufgabe, für MP der Klassen IIb und III mit neuem theore- 
tisch-wissenschaftlichen Konzept und besonders invasivem Charakter eine 
Nutzenbewertung durchzuführen. Die Nutzenbewertung wird parallel zu 
einem NUB-Entgeltantrag nach s 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgelt- 
gesetzes initiiert. 


Nach Inkrafttreten des Gesetzes sind die anfragenden Krankenhäuser erstmals 
verpflichtet, dem Gemeinsamen Bundesausschuss Informationen über den 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Methoden mit neuem theore- 
tisch-wissenschaftlichem Konzept sowie zu der Anwendung des MP vorzule- 
gen. Die Übermittlung der Unterlagen erfolgt im Benehmen mit dem Herstel- 


1.2 Fragestellungen des Gutachtens 


ler derjenigen MP der Klassen IIb und III, die im NUB-antragstellenden Kran- 
kenhaus bei der Methode zur Anwendung kommen sollen. Die Organe der 
Selbstverwaltung stehen vor der Aufgabe, die Leistungsfähigkeit durch die 
Abwägung des Nutzens und Schadens (bzw. des Nutzen- und Schadenspoten- 
zials) zu ermitteln. Die Leistungsfähigkeit wird durch das Potenzial und den 
Nutzen dokumentiert. 


Der Nutzen wird aus multiplen Zielkriterien bzw. patientenrelevanten End- 
punkten abgeleitet. Die aktuelle Diskussion über die gesetzlichen Änderungen 
sowie die Aufgabendefinitionen des G-BA und IQWiG im Gesundheitswesen 
stärken das Konzept der evidenzbasierten Medizin (EbM) als Grundvorausset- 
zung für eine am Patientennutzen ausgerichtete Gesundheitsversorgung. ba 


Durch das Messen der klinischen Effekte, das Bewerten der realisierten Er- 
folgsgrößen und eine Abwägung von Nutzen und Schaden soll eine Entschei- 
dung über die Erstattungsfähigkeit der Methode vorgenommen werden. Das 
Bewertungsverfahren bzw. die rationale Entscheidung über den Marktzugang 
und die Erstattung soll die Qualität der Versorgung garantieren. Das Bewer- 
tungsverfahren wird im Gesetz oder als Verfahrensanweisung der zuständigen 
Behörden und Institutionen vorgegeben. Offen bleibt, wie diese regulatori- 
schen Verfahren inhaltlich strukturiert und angewendet werden können. 
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In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Einführung einer 
Nutzenbewertung für NUB mit neuen theoretisch-wissenschaftlichen Kon- 
zepten und MP der Klassen IIb und III sowie aktive MP im Rahmen des 
§ 137h SGB V formuliert dieser Beitrag die Anforderungen an eine sachadäqua- 
te Nutzenbewertung von Methoden mit MP höherer Klassen. Im Rahmen die- 
ses Gutachtens soll verschiedenen Fragestellungen nachgegangen werden: 


= Wie kann ein sachadäquates Verfahren der Nutzenbewertung für nicht- 
medikamentöse Methoden mit MP umgesetzt werden? 

= Wie kann die klinische Erfolgsmessung von neuen theoretisch-wissen- 
schaftlichen Konzepten umgesetzt werden? 

= Wie können die Patienten bei der Bewertung der gemessenen klinischen 
Studienergebnisse ausreichend berücksichtigt werden? 

= Wie kann der aggregierte Gesamtnutzen, basierend auf multiplen kli- 
nischen und nicht-klinischen Endpunkten, aggregiert werden? 

= Gibt es internationale Erfahrungen zu effizienten Bewertungsverfah- 
ren, welche die Abwägung von zeitkritischem Zugang und Sicherheit 
optimal unterstützen? 
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Im Rahmen dieses Gutachtens erfolgt die 


Dokumentation der gesetzlichen Voraussetzungen in Verbindung mit 
den Rahmenbedingungen aus dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz. 


= Definition der Problemstellung der Nutzenbewertung von NUB. 
= Dokumentation der Konzepte der Nutzenbewertung, unter anderem auf 
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Basis des IQWiG- Methodenpapieres. 

Dokumentation der Anforderungen an die Prozesse des Messens, Bewer- 
tens und Entscheidens. 

Diskussion der methodischen Grundlagen in Bezug auf neue theoretisch- 
wissenschaftliche Konzepte von NUB mit MP hoher Klassen. 
Dokumentation von möglichen Lösungsansätzen im Kontext der adap- 
tiven Nutzenbewertung und bedingten Erstattung. 


Zielsetzung des Gutachtens 


Mit der Einführung des § 137h SGB V wird die Nutzenbewertung von NUB mit 
MP mit einem hohen Risikopotenzial neu strukturiert. Diese Publikation fo- 
kussiert die methodischen Herausforderungen bei der Nutzenbewertung von 
innovativen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. 


Vor diesem Hintergrund verfolgt dieses Gutachten drei Ziele: 


1. 


Diskussion des Messens von klinischen und nicht-klinischen Erfolgskriterien 

Das Messen stellt eine wesentliche Herausforderung im Nutzenbewer- 
tungsverfahren dar. Die Entscheider stellen zunehmend höhere Anfor- 
derungen an den Evidenzgrad, wonach der Goldstandard des wissen- 
schaftlichen Nachweises der Kausalität von Effekten mittels randomi- 
sierter kontrollierter Studien (RCT) erbracht werden sollte. Dies ist je- 
doch dann problembehaftet, wenn die Umsetzung von konventionellen 
Studiendesigns zu komplex, zu zeitintensiv oder schlichtweg unmöglich 
ist. Selbst wenn Effekte objektiv nach allen Anforderungen an eine RCT 
gemessen werden, stehen diese Daten nicht immer in einer Beziehung 
zu denin der Realitätzu beobachtenden Ergebnissen. Zudem sind RCT- 
Daten für MP in den Entscheidungsprozessen nicht immer verfügbar. 
Die Gestaltung und Umsetzung von konventionellen Studien ist teilwei- 
se schwierig. Einen Lösungsansatz stellen adaptive Studiendesigns dar. 
Ein adaptives Design kann als (klinische) Studie definiert werden, die 
prospektiv geplante Änderungen basierend auf der Akkumulation von 
Studiendaten erlaubt, ohne dabei die Integrität und Validität der Studie 
zu verletzen. bal Adaptive Designs eröffnen damit die Möglichkeit, erste 
Studienergebnisse zu bestimmten Zeitpunkten während der Durchfüh- 
rung auszuwerten und das Studiendesign entsprechend anzupassen. 
Wenn sie richtigumgesetzt werden, können adaptive Designs demnach 
den Ressourcenbedarf reduzieren und/oder die Chance auf den Studien- 
erfolg erhöhen 2! 


1.3 Zielsetzung des Gutachtens 


2. Diskussion multikriterieller Entscheidungsprobleme und Patientenpräferenzen 
Nahezu jede Aktivität im Gesundheitswesen basiert auf der Bewertung 
von Alternativen. Alternativen werden oft durch mehrere Eigenschaften 
beschrieben. Neue Methoden können nur durch multiple Zielkriterien 
beschrieben und gegeneinander abgegrenzt werden. Auf der regulatori- 
schen Ebene beurteilen Entscheidungsträger multiple klinische oder 
nicht-klinische Endpunkte, um den Erfolg oder Misserfolg einer Maß- 
nahme zu beurteilen bzw. über deren Erstattungsfähigkeit zu entschei- 
den. Auf klinischer Ebene bewerten Ärzte Handlungsoptionen für die 
Therapie von Patienten innerhalb der von politischen Entscheidungs- 
trägern festgesetzten Zielkriterien. Schließlich bewerten Patienten die 
ihnen vorgelegten Behandlungsalternativen im Bestreben ihr allgemei- 
nes Wohlbefinden zu erhöhen. Eine Grundidee bei der Bewertung des 
Patientennutzens ist, dass sich das Beurteilungsobjekt durch ein oder 
mehrere Eigenschaften (Attribute oder Beurteilungskriterien) beschrei- 
ben lässt. 3] Damit werden Beurteilungsobjekte als Bündel von Eigen- 
schaften definiert.?4! Bei der Nutzenbewertung werden damit nicht 
mehr nur klinische oder nicht-klinische Erfolgsparameter (z.B. Labor- 
parameter) gemessen, sondern auch der Nutzen und Schaden gegenei- 
nander auf Basis von Werturteilen oder Patientenpräferenzen abgewo- 
Sen Jl International wird die multikriterielle Entscheidungsanalyse 
(Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) als möglicher Lösungsansatz 
diskutiert. Dabei beschreibt MCDA als Oberbegriff verschiedene analy- 
tische Methoden zur Berücksichtigung multipler Entscheidungskrite- 
rien. 7] Allen Ansätzen ist gemein, dass der Patientennutzen (Gesamt- 
nutzen) als multidimensionales Konstrukt angesehen wird, welcher nur 
unter Einbeziehung der betroffenen Patienten oder weiterer Stakeholder 
bewertet werden kann. MCDA kann damit eingesetzt werden, um kom- 
plexe Entscheidungen über neue theoretisch-wissenschaftliche Konzep- 
te zu unterstützen und die Partizipation von Patienten zu fördern.) 


3. Diskussion der Abwägung von zeitkritischem Zugang und bestmöglichem Evidenzgrad 
Die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit wird auf Basis der In- 
formationen über den Gesamtnutzen getroffen. Eine rational begründe- 
te Entscheidung über MP basiert auf vorab definierten Zielen und trans- 
parenten Werturteilen. Die Entscheidungskriterien können von den Zie- 
len der Effektivität und der Wirtschaftlichkeit eines MP abgeleitet wer- 
den. Gegenstand der Entscheidung können die Innovationen und 
Vergleichstherapien in einem Indikationsgebiet sein (indikationsspezi- 
fische Entscheidung). Denkbar, aber in Deutschland aktuell nicht an- 
gewandt, ist auch eine Entscheidung über alle Indikationsgebiete (in- 
dikationsübergreifende Entscheidung). Vor dem Hintergrund des GKV- 
Versorgungsstärkungsgesetzes lassen sich für die Ausgestaltung der Nut- 
zenbewertung von NUB mit MP hoher Sicherheitsklasse unterschiedliche 
Vorgehensweisen ableiten. Vor dem Hintergrund des zunehmenden 
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Drucks der Patienten auf den rechtzeitigen bzw. zeitkritischen Zugang 
zu innovativen Behandlungsmethoden und MP, vor allem bei Indikatio- 
nen mit ungedecktem Handlungsbedarf, müssen Ansätze für einen si- 
cheren und qualitativ hochwertigen, aber zugleich zeitnahen Zugang 
geschaffen werden. Die adaptiven Pfade kommen ursprünglich aus der 
Zulassung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen. Dieser Ansatz 
wird aktuell sowohl von der EMA. dem National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) und der Food and Drug Administration (FDA) 
genutzt. b°] Die adaptiven Pfade ermöglichen einen schnelleren Zugang 
von Patienten zu innovativen Therapien. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass in diesem Verfahren sowohl die Patienten, Leistungserbringer, Her- 
steller als auch Aufsichtsbehörden bereit sein müssen, höhere Risiken 
und Unsicherheiten in Bezug auf den Nachweis von Wirksamkeit und 
Sicherheit zu akzeptieren. #] Ausgehend vom bisherigen Status Quo in 
Deutschland könnten diese adaptiven Pfade einen signifikanten Beitrag 
zur Patientensicherheit leisten. Bezogen auf die Nutzenbewertung von 
NUB mit MP hoher Klassen stellen adaptive Pfade gewissermaßen eine 
verlängerte Erprobungsregelung dar. NUB mit MP hoher Klassen würden 
zunächst „vorläufig“ bewertet und ein entsprechender Nutzen zu- 
erkannt. Über die explizite Höhe des zusätzlichen Nutzens im Vergleich 
zu bereits etablierten Verfahren würde über einen definierten Zeitraum 
mittels umfangreicherer Studien entschieden. Einen ähnlichen Prozess 
beschreibt auch die neue Regelung des § 137h SGB V. 


Das Gutachten formuliert die Anforderungen an eine sachadäquate Nutzen- 
bewertung von Methoden mit MP höherer Klassen auf Basis des IQWiG-Me- 
thodenberichtes 4.2", der neuen Gesetzgebung und unter Berücksichtigung 
der internationalen Erfahrungen sowie der Besonderheiten von MP hoher 
Klassen. 


2 Definition und Neuordnung 
der Erstattungsfähigkeit 


2.1 Definition Medizinprodukte 


MP sind gekennzeichnet durch eine immense Heterogenität. Sie erstrecken 
sich über ein Spektrum, das von Pflastern und Verbandsmitteln über Kanülen 
bis hin zu technischen medizinischen Großgeräten, wie Magnet-Resonanz- 
Tomographen, Herzschrittmachern und Implantaten reicht. Die Anwen- 
dungsbereiche gehen von der Therapie und Diagnostik bis zur Prävention und 
Rehabilitation. Schätzungen gehen von 10.000 Produktgruppen sowie von 
einer Gesamtzahl von 400.000 verschiedenen MP aus ai 


Per Definition erfüllen MP einen medizinischen Zweck und sind für die An- 
wendung am Menschen bestimmt. bd Gemäß § 3 Medizinproduktegesetz (MPG) 
sind MP „alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, 
Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen 
oder andere Gegenstände einschließlich der vom Hersteller speziell zur An- 
wendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmten und für 
ein einwandfreies Funktionieren des MPs eingesetzten Software“. MP müssen 
vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen für 
diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt sein. 


Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass alle zu medizinischen Zwecken im 
oder am menschlichen Körper eingesetzten Produkte, die überwiegend auf 
physikalischem Weg funktionieren, MP sind. Ihre Zweckbestimmung kön- 
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nen MP im Allgemeinen auf mechanische, chemische, physikalisch-chemi- 
sche oder ähnliche Funktionsweise erreichen. Aus diesem Grund haben Her- 
steller von MP die Funktionstauglichkeit der Produkte nachzuweisen und 
nicht wie bei Arzneimitteln einen Wirksamkeitsnachweis zu erbringen. 


2.2 Produktklassifizierung 


Jedes MP, das in Deutschland in den Verkehr gebracht oder in Betrieb genom- 
men wird, muss die „Grundlegenden Anforderungen“ erfüllen. Aus diesem 
Grund ist jeder Hersteller verpflichtet, das MP entsprechend seiner Zweckbe- 
stimmung und unter Berücksichtigung von Definitionen und Anwendungs- 
regeln nach vorgegebenen Direktiven zu klassifizieren'®, d.h. einer Klasse 
zuzuweisen. Die Klassifizierung obliegt der Eigenverantwortung des Herstel- 
lers anhand der Vorgaben der Richtlinie 98/79/EG 189 der Europäischen Union 
und des § 13 MPG. 


Europäische Richtlinien'*=‘, die in Deutschland durch das Medizinprodukte- 
gesetz!» sowie weiteren Verordnungen”! umgesetzt werden, sehen einen nicht 
staatlichen Prozess für MP vor, bei dem im Rahmen eines Konformitätsbewer- 
tungsverfahrens darüber entschieden wird, ob das Produkt grundlegende An- 
forderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit erfüllt. Die CE-Kennzeich- 
nung des MP, nach erfolgreichem Abschluss der Bewertung, erlaubt die Inbe- 
triebnahme sowie Handelsfreiheit im europäischen Wirtschaftraum. b4 


Der Detaillierungsgrad des Verfahrens wird dabei durch die Zugehörigkeit des 
MP zu einer der vier Klassen bestimmt (s. Tab. 1). 3 38: 39] 


= Zur Klasse I gehören Produkte mit geringem Risikopotenzial, wie Kom- 
pressionsstrümpfe, Gehhilfen, orthopädische Hilfsmittel, Tupfer und 
Krankenpflegeartikel. Diese MP sind grundsätzlich nicht invasiv. 

= MP der Klasse Ila sind solche mit mittlerem Risikopotenzial, z.B. Sprit- 
zen, Atembeutel, die meisten Katheter und Hörgeräte. 

= In Klasse IIb fallen Produkte, die ein erhöhtes Risikopotenzial aufwei- 
sen, wie chirurgisch invasive Einmalprodukte, Kompressen zur Behand- 
lung von Brandwunden, Blutwärmegeräte und Produkte zur Empfäng- 
nisverhütung. 

= Die Klasse III enthält Produkte mit hohem Risikopotenzial, wie künst- 
liche Herzklappen und Herzschrittmacher, resorbierbare Materialien 
und Produkte mit Arzneimittelbestandteilen. | 5 39] 


Die Zuordnung zu den unterschiedlichen Klassen basiert in Europa sowohl auf 
praktischen als auch ökonomischen Erwägungen, weil die Zertifizierungskos- 
ten und der Aufwand bei Medizinprodukten mit geringerem Gefahrdungspoten- 
zial geringer ausfallen. Die Klassifizierung richtet sich nach der potenziellen 
Gefährlichkeit desMP und berücksichtigt die möglichen Risiken in Zusammen- 
hang mit der technischen Auslegung der Produkte und ihrer Herstellung." 


2.3 Konformitätsbewertungsverfahren und Erprobungsregelung 


Tab.ı Klassifizierung von Medizinprodukten 


Einbindung 
„Benannter Stellen“ 


Risiko- in den Zertifizierungs- 
Klasse potenzial prozess Beispiele 


Brillen, Stethoskope, Mundspatel, Urinflaschen, 
Klasse | Niedrig Keine Halskrausen, Inkontinenzeinlagen, Dekubitus- 
matratzen 


Externe Hörgeräte, Kontaktlinsen, Blasenkatheter, 


ob Mittel produiene retelling Kanülen, diagnostischer Ultraschall 


Stents, Dialysatoren, chirurgische Laser, externe 
Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Röntgengeräte, 
Kondome 


Klassellb Erhöht Produktherstellung 

und -auslegung 
Herzklappen, Hüft-, Schulter- & Kniegelenk- 
prothesen, Brustimplantate, intrakranielle Stents, 
koronare Stents 


Produktherstellung 


Klasse III ` Hoch 
und -auslegung 
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CE-Kennzeichnung und Grundlegende Anforderungen 


Gemäß § 6 Abs. 1 MPG darf ein MP bis auf einige dort genannte Ausnahmen 
nur in Verkehr gebracht werden, wenn es eine CE-Kennzeichnung besitzt. Das 
CE-Kennzeichen ist eine EU-Kennzeichnung und stellt die Übereinstimmung 
mit den europäischen Normen sowie die Einhaltung der nationalen Medizin- 
produktegesetze dar, welche jedoch auf fünfJahre begrenzt ist. Das CE-Zeichen 
bestätigt im Europäischen Wirtschaftsraum die „Konformität“ und „Verkehrs- 
fähigkeit“ eines MP. Das CE-Zeichen gilt als Nachweis, dass eine Risikoana- 
lyse sowie klinische Bewertung stattgefunden haben Jo, a 


Mit der CE-Kennzeichnung wird die Zulässigkeit von Herstellung und Betrieb 
im europäischen Wirtschaftsraum erklärt. *! Damit kann das MP ungehindert 
in den Verkehr gebracht und vertrieben werden. oi Zudem gilt eine CE-Kenn- 
zeichnung als Grundvoraussetzung für eine Kostenerstattung von MP im Rah- 
men der GKV. 


Um eine CE-Kennung für ein MP der Klasse Ila oder höher zu erhalten, stellt 
der Hersteller einen Antrag an eine sogenannte Benannte Stelle, von denenin 
Deutschland derzeit 16 durch das BMG beziehungsweise durch die Zentralstel- 
le der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und MP akkreditiert 
sind. Hersteller können innerhalb der EU frei entscheiden, von welcher Be- 
nannten Stelle sie ein Produkt zertifizieren lassen wollen. Jl 


Die Grundlegenden Anforderungen fokussieren den Nachweis der Sicherheit 
eines CE-gekennzeichneten MP, es muss dartiber hinaus funktionstauglich 
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und leistungsfähig sein. Die Bewertung und Feststellung der Übereinstim- 
mung der MP mit den Grundlegenden Anforderungen nach § 7 MPG regelt die 
Verordnung über MP (MPV). 


Bestandteil der Grundlegenden Anforderungen gem. § 7 MPG ist die klinische 
Bewertung, die fiir jedes Produkt durchzuführen ist. $ 19 MPG fordert den Beleg 
für die Erfüllung des vorgesehenen medizinischen Verwendungszwecks durch 
eine klinische Bewertung. Im Rahmen der klinischen Bewertung ist auch die 
Unbedenklichkeit der MP durch Abwägung von Risiken und Nutzen zu belegen. 
Der Umfang der klinischen Bewertung ist aufgrund der unterschiedlichen Kom- 
plexität und des variierenden Risikopotenzials sehr unterschiedlich. Die klini- 
sche Bewertung kann einerseits auf bereits vorhandene wissenschaftliche Er- 
kenntnisse gestützt werden und ist zusätzlich durch einen Bericht mit kritischer 
Würdigung zu ergänzen. bd Neben diesem Literaturweg kommt auch eine kli- 
nische Prüfung in Betracht. Sie stellt einen Unterfall zur klinischen Bewertung 
dar und ist nicht etwa mit dieser gleichzusetzen. Sie ist ein möglicher Weg, die 
Anforderungen an die klinische Bewertung zu erfüllen. 


Die Entscheidung, ob eine klinische Bewertung oder eine klinische Prüfung 
durchgeführt wird, trifft der Hersteller. Ist die Einschaltung einer Benannten 
Stelle erforderlich, so hat diese über die Notwendigkeit einer klinischen Prü- 
fung zu entscheiden. Durch die klinische Bewertung oder die klinische Prü- 
fung wird die medizinische Leistungsfähigkeit der Produkte im Hinblick auf 
die Zweckbestimmung nachgewiesen. 


Konformitätsbewertung 


Die CE-Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Grundlegenden Anforde- 
rungen eingehalten werden und wenn der Hersteller ein Konformitätsbewer- 
tungsverfahren durchführt hat. Die Konformitätsbewertung soll objektive 
Hinweise auf Sicherheit, Leistung, Nutzen und Risiken geben lo. 4] Ziel des 
Konformitatsbewertungsverfahrens ist es, die Behörden in die Lage zu verset- 
zen, sich zu vergewissern, dass die in Verkehr gebrachten Produkte insbeson- 
dere in Bezug auf den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Benutzer und 
Verbraucher den Anforderungen der Richtlinien gerecht werden jo, »! Welches 
gesetzlich festgelegte Konformitätsbewertungsverfahren ein bestimmtes Pro- 
dukt durchlaufen muss, legt die Zuordnung zu einer der vier Klassen fest. Mit 
einer erhöhten Gefährlichkeit eines Produktes steigt das Ausmaß der Kontrol- 
leim Rahmen eines durchzuführenden (modularen) Konformitätsbewertungs- 
verfahrens. l 


Erlaubnis- und Verbotsvorbehalt 


Die Mehrzahl gerade der risikobehafteten MP (Klasse IIb und III) wird im sta- 
tionären Sektor eingesetzt. Während NUB im ambulanten Sektor nur dann 
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angewendet und erstattet werden dürfen, wenn der G-BA einen entsprechen- 
den positiven Beschluss gefasst hat (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt), können im 
stationären Bereich alle Leistungen erbracht werden, sofern der G-BA die Er- 
stattungsfähigkeit nicht untersagt (Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt).® Laut § 137C 
Abs. 1 SGB V können NUB in der stationären Versorgung grundsätzlich ohne 
vorherige Prüfung durch den G-BA zu Lasten der GKV erbracht werden. Dies 
gilt sowohl für NUB mit als auch ohne Anwendung von MP. Zudem können 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen der G-BA noch keine 
Entscheidung getroffen hat, laut $137c Abs. 3 SGB V im Rahmen einer Kranken- 
hausbehandlung angewandt werden, wenn sie das Potenzial einer erforderli- 
chen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst erfolgt, sie also insbesondere medizinisch indiziert und not- 
wendig sind. Der Ablauf des Verfahrens zur Bewertung neuer Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden nach § 137c SGB V wird in Abbildung 1 dargestellt. 


Erprobungsregelung 


Durch das Versorgungsstrukturgesetz wurden 2012 die Regelungen zur Metho- 
denbewertung ambulanter und stationärer nicht-medikamentöser Verfahren 
vom G-BA erneuert. Für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach 
$ 135 SGB V (ambulant) oder $ 137c SGB V (stationär), bei denen der G-BA im 
Rahmen der Methodenbewertung zu der Feststellung gelangt, dass der Nutzen 
noch nicht hinreichend belegt ist, sich aber ein Potenzial zur erforderlichen 
Behandlungsalternative erkennen lässt, hat der Ausschuss die Möglichkeit 
eine Richtlinie zur Erprobung nach § 137e SGB V zu beschließen. 


Der G-BA muss die Untersuchungs- und Behandlungsmethode von der Erstat- 
tung der Gesetzlichen Krankenversicherung ausschließen, sobald nach der 
abgeschlossenen Erprobung festgestellt wird, dass die Methode im Rahmen 
einer Krankenhausbehandlung nicht den Kriterien gemäß § 137c Abs. 1SGB V 
entspricht. Beruht die technische Anwendung der innovativen Methode maß- 
geblich auf dem Einsatz eines MP, darf der G-BA gemäß s 137e Abs. 6 SCB V 
einen Beschluss zur Erprobung nach Absatz ı nur dann erlassen, wenn sich 
die Hersteller dieses MP dazu bereit erklären, die Übernahme der entstehen- 
den Kosten für die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung einer un- 
abhängigen wissenschaftlichen Institution nach Absatz 5 zu gewährleisten. 
Für den Fall, dass eine Erprobung daran scheitert, dass eine angemessene 
Kostenübernahme von Herstellern oder sonstigen Unternehmen nicht zustan- 
de kommt, sieht § 137e Abs. 5/6 SGB V vor, dass die Methode ausgeschlossen 
werden kann, da ihr Nutzen nicht hinreichend belegt ist. 
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Ablehnung des Antrags 


Jährlicher Sachstandbericht im 
Unterausschuss 


Abb.1 Bewertung von Methoden im Krankenhaus nach § 137c SGB V und Vert G-BA 


2.4 Neuordnung der Nutzenbewertung 


Vom Bundeskabinett wurde im Dezember 2014 der Entwurf eines „Gesetzes 
zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung“ vor- 
gelegt. Dieser Entwurf wurde am 11. Juni 2015 durch den Bundestag beschlos- 
sen. Das Gesetz zielt darauf ab „die Nutzenbewertung neuer Methoden mit 
Medizinprodukten hoher Klasse zu stärken. "ei Hierbei wird für neue Metho- 
den, bei denen MP mit hoher Klasse verwendet werden und für welche die 
Krankenhäuser nach dem Krankenhausentgeltgesetz (f 6 Abs. 2 Satz 3 


2.4 Neuordnung der Nutzenbewertung 


KHEntgG) eine Vergütung bzw. ein Entgelt anstreben „ein systematisches, obli- 
gatorisches und fristgebundenes Verfahren zur Bewertung der Methode durch den Gemein- 
samen Bundesausschuss vorgesehen.“\#| Dieses verpflichtende Verfahren nach § 137h 
SGB V wird (auch) als frühe Nutzenbewertung bezeichnet. Die Bezeichnung 
der frühen Nutzenbewertung an dieser Stelle sollte jedoch nicht mit dem Arz- 
neimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) gleichgesetzt werden. #7 Inner- 
halb des § 137h SGB V werden der Inhalt, der grobe Ablauf, die Zuständigkeit, 
die Beteiligung verschiedener Institutionen und die Anwendbarkeit dieses 
Nutzenbewertungsverfahrens definiert. 


Das Verfahren zur Nutzenbewertung beginnt regulär mit zwei parallel ablau- 
fenden Prozessen. Zum einen stellt ein Krankenhaus, das eine NUB erbringen 
möchte, die maßgeblich auf der Anwendung eines MP hoher Klasse mit be- 
sonders invasivem Charakter beruht, erstmalig zu der jeweiligen Methode eine 
Anfrage nach § 6 Abs. 2Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes (Antrag auf Ver- 
gütung einer NUB beim InEK). Zugleich übermittelt das antragstellende Kran- 
kenhaus im Benehmen mit dem Hersteller Informationen über die NUB mit 
neuem theoretisch-wissenschaftlichem Konzept dem G-BA. Vor dem regelmä- 
Rigen Beginn des Verfahrens soll sich das Krankenhaus bereits einen Überblick 
über Wirksamkeit und Nutzen der Methode verschaffen und hierzu Informa- 
tionen vom Hersteller, der das anzuwendende MP produziert, einholen.|s] 


Nach dem Eingang der Informationen beim G-BA, prüft dieser innerhalb von 
zwei Wochen, ob es sich um eine Methode handelt, die auf einem neuen theo- 
retisch-wissenschaftlichen Konzept und maßgeblich auf dem Einsatz eines 
MP mit hoher Klasse und besonders invasivem Charakter beruht.!#! Kommt 
der G-BA zu einem positiven Ergebnis, wird die Beratung zu dieser Methode 
innerhalb von zwei Wochen im Internet öffentlich bekanntgemacht. Mit die- 
ser Bekanntmachung geht ein Aufruf an alle Krankenhäuser, die eine Erbrin- 
gung der neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode vorsehen, sowie 
die jeweils betroffenen Medizinproduktehersteller einher, weitere wichtige 
Informationen zur betreffenden Methode innerhalb eines Monats an den G-BA 
zu übermitteln. ou 


Liegen dem G-BA alle relevanten Unterlagen vor, beginnt die dreimonatige 
Frist des Bewertungsverfahrens. Im Rahmen des Bewertungsprozesses kann 
der G-BA das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe- 
sen mit der Bewertung der vorliegenden Unterlagen beauftragen.) Das Be- 
wertungsverfahren lässt drei mögliche abschließende Beschlussvarianten zu 
(s. Abb. 2): 


1. ein belegbarer ausreichender Nutzen der NUB liegt vor > Anerkennung 

2. Nutzen ist noch nicht hinreichend belegt, aber die Methode bietet das 
Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative > Anerkennung 
eines potenziellen Nutzens/Potenzials und ggf. Erprobung 

3. NUB ist schädlich oder unwirksam und bietet kein Potenzial als Behand- 
lungsalternative > Ausschluss 
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Keine neue Kein Nutzen/ 
Methode Potenzial 


Ausschluss 


m 
"22 


Abb.2 Nutzenbewertung von NUB im Krankenhaus nach $ 137h SGB V 


2.4 Neuordnung der Nutzenbewertung 


Die Anerkennung des Nutzens einer NUB, deren Anwendung maßgeblich auf 
einem MP mit hoher Klasse und besonders invasivem Charakter beruht, er- 
möglicht die Vereinbarung einer NUB-Vergütung durch einen Antrag nach $ 6 
Absatz 2 Satz ı des KHEntG, insofern die Erbringung der Methode nicht sach- 
gerecht mit bereits bestehenden pauschalierten Sätzen vergütet werden kann 
(s 137h, Abs. 3 SGB V). Darüber hinaus überprüft der G-BA, ob die Erbringung 
der Methode spezifische Anforderungen an die Qualität der Leistungserbrin- 
gung erfordert und regelt diese gegebenenfalls in der dafür vorgesehenen 
Richtlinie. ui 


Können die eingereichten Unterlagen den Nutzen zwar nicht ausreichend be- 
legen, lassen aber ein Potenzial diesbezüglich erkennen, beschließt der G-BA 
innerhalb von sechs Monaten über eine Richtlinie zur Erprobung. Im Falle 
einer Erprobung wird die Methode weiteren Studien unterzogen, um den 
potenziellen Nutzen zu belegen. Die Erprobung von Untersuchungs- und Be- 
handlungsmethoden ist im § 137e SGB V geregelt. 


Wenn eine Methode als unwirksam oder schädlich eingestuft wird und somit 
keine potenziell erforderliche Behandlungsalternative darstellt, ist eine Ver- 
einbarung nach s 6 Absatz 2 Satzı des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach 
§ 6 Abs. 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen. Der G-BA 
entscheidet unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c SGB V und nimmt 
die Methode in die Liste der ausgeschlossenen Methoden in der Richtlinie Me- 
thoden Krankenhausbehandlung nach § 137c SGB V auf. Die Erstattung solcher 
ausgeschlossener Methoden durch die GKV ist folglich untersagt. ei 


Vor dem gesamten Verfahren haben Krankenhäuser und auch Hersteller von 
MP die Möglichkeit, eine Beratung durch den G-BA kostenfrei in Anspruch zu 
nehmen. Im Rahmen dieser Beratung erhalten das potenziell antragstellende 
Krankenhaus und/oder der Hersteller Informationen über die Voraussetzungen 
und Anforderungen eines Antrags im Hinblick auf konkrete Methoden und 
schon vorab eine Feststellung der Neuartigkeit des theoretisch-wissenschaft- 
lichen Konzepts der Methode. Die Beratung ist jedoch kein verpflichtender 
Abschnitt des Verfahrensablaufs, sie ist ein freiwilliges Angebot und dient der 
Entzerrung des Gesamtprozesses.|#] 


Wird innerhalb dieser optionalen Beratung oder in der Prüfung der Neuartig- 
keit des Konzepts der Methode durch den G-BA festgestellt, dass es sich um 
eine bekannte Methode handelt, die bereits angewandt wird, trifft der G-BA 
diesbezüglich einen Beschluss. Vor dieser Beschlussfassung wird diese Absicht 
im Internet bekannt gegeben und anderen Krankenhäusern und Medizinpro- 
dukteherstellern die Möglichkeit gegeben, weitere relevante Unterlagen zur 
Neuartigkeit des Konzepts an den G-BA zu übermitteln. Außerdem werden 
Stellungnahmen von den betroffenen Krankenhäusern und Medizinproduk- 
teherstellern eingeholt und in den Entscheidungsprozess einbezogen Ji 


15 


2 Definition und Neuordnung der Erstattungsfähigkeit 


Den Abschluss des Verfahrens bildet die Veröffentlichung des Beschlusses und 
der Tragenden Gründe im Bundesanzeiger und dem Internet. Die rechtliche 
Prüfung des Beschlusses durch das BMG nach § 94 Abs. 1 SGB V ist nicht vor- 
gesehen, da es sich nicht um einen Richtlinienbeschluss handelt. ai Jedoch 
wird die daraus resultierende Richtlinienänderung vom BMG überprüft. 


2.5 Neue Methode/Neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept 


Die Begrifflichkeiten „neue Methode“, „neues theoretisch-wissenschaftliches 
Konzept“ oder NUB sind im Kontext der Nutzenbewertung von MP noch nicht 
vollumfänglich definiert. Jedoch bestehen bereits in anderen Zusammenhän- 
gen Definitionen oder anfängliche Erklärungen. 


Der Gesetzentwurf des GKV-VSG selbst liefert eine erste Beschreibung des Aus- 
drucks. Demzufolge erfüllt eine NUB den Begriff „neuartiges theoretisch- 
wissenschaftliches Konzept“ dann, wenn sich entweder das Wirkprinzip oder 
das Anwendungsgebiet der NUB von anderen Methoden, die in der stationären 
Versorgung bereits angewandt werden, in der systematischen Herangehens- 
weise wesentlich unterscheidet.l] Die genaue Definition des Begriffs wird 
durch eine Rechtsverordnung zum 31. Dezember 2015 von den Bundesminis- 
terien für Gesundheit sowie Bildung und Forschung festgelegt. ou 


In der Verfahrensordnung des G-BA findet sich im zweiten Kapitel in § 2 eine 
Definition des Terminus „neue Methode“, Diese Definition steht im Zusam- 
menhang mit der Bewertung von Methoden nach § 135 SGB V, also für neue 
Methoden im ambulanten vertragsärztlichen Sektor. Der Gemeinsame Bun- 
desausschuss definiert den Ausdruck „neue Methode“ als Leistungen, die 


ı. im bisherigen Abrechnungssystem nicht abgebildet sind oder 

2. zwar im Abrechnungssystem abgebildet sind, aber für eine neue Indi- 
kation oder mittels neuer Erbringungsart erfolgen oder 

3. im Abrechnungssystem abgebildet sind, aber eine wesentliche Änderung 
bezüglich der Indikation oder der Erbringungsart vorgenommen wurde. 


Kommt es zu keiner einheitlichen Lösung oder Unstimmigkeiten, wird eine 
Stellungnahme des Bewertungsausschusses (nach § 87 SGB V) eingeholt.) 
Neben der Verfahrensordnung stellt der G-BA eine weitere Definition zur Ver- 
fügung. Diese stützt sich auf das Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel von 
1998: „Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Methode eine medizinische Vor- 
gehensweise, der ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches Konzept zugrun- 
de liegt, welches sie von anderen Verfahren unterscheidet und das ihre syste- 
matische Anwendungin der Untersuchung und Behandlung bestimmter Krank- 
heiten rechtfertigen soll (nach BSG, Urt. v. 23.07.1998, AZ.: B 1 KR 19/96 R). “1491 
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2.6 Nutzenbewertung und Health Technology Assessment 


Auch im Kontext der Nutzenbewertung operiert der Gesetzgeber mit unschar- 
fen methodischen Begriffen. Die Vorgaben des Gesetzgebers stützen sich nicht 
auf allgemein akzeptierte Definitionen und es fehlt ein etabliertes System von 
Nutzeneinheiten oder Nutzwerten. Die betrachteten Konzepte und Konstruk- 
te wie Gesundheit, klinischer Nutzen oder Patientennutzen, sind in aller Re- 
gel komplex und nicht direkt messbar. Die direkte Messung von Gesundheit 
und dem hieraus resultierenden Patientennutzen sind dagegen nicht möglich. 


Allgemeingefasst meint der Begriff „Nutzen“ aber eine positive Auswirkung 
und wird in der Medizintechnik den Begrifflichkeiten Risiko und Schaden 
gegenübergestellt.|5| Bezogen auf die Nutzenbewertung ist hierbei auch die 
Kausalität wichtig, d.h. „die kausale Verbindung von Intervention und Aus- 
wirkung“l!. Anders als im Bereich der Arzneimittel besteht in der Medizin- 
technik noch keine klare und im Gesetz festgeschriebene Definition der Kri- 
terien zur Nutzenbewertung von MP.ls >] Eine Behandlungsstrategie mit 
einem MP hat demnach dann einen Nutzen, wenn sie positive Auswirkungen 
auf das Behandlungsergebnis sowie die längerfristige Lebensqualität des Pa- 
tienten hat und dabei möglichst wenig Komplikationen (Mortalität, Morbidi- 
tät) verursacht. Diener et a al verweisen in diesem Zusammenhang jedoch 
darauf, dass neben der sorgfältigen Abwägung des inhärenten Risikopoten- 
zials und der Vorteile für den Patienten für eine umfassende Einschätzung des 
Nutzens auch klinisch-ökonomische Analysen berücksichtigt werden müs- 
sen. bs] 


Um zu einer effizienten Ressourcenallokation nach dem Inverkehrbringen von 
MP zu gelangen, wurden in vielen Ländern formale Verfahren des Health Tech- 
nology Assessments (HTA) etabliert.! HTA-Verfahren beinhalten die Identi- 
fizierung und kritische Beurteilung der vorhandenen Evidenzgrundlage, um 
die klinische und ökonomische Bewertung konkurrierender Gesundheitstech- 
nologien zu beeinflussen.[s! Luce et al. definieren HTA als „eine Methode der 
Evidenzsynthese, welche die Evidenz bezüglich der klinischen Wirksamkeit, 
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit berücksichtigt (...) HTAs werden hauptsächlich 
zur Beeinflussung von Erstattungsentscheidungen eingesetzt, wobei HTAsin 
diesem Fall Nutzen-Schaden-Bewertungen und ökonomische Bewertung ent- 
halten sollten“. ad 


Das HTA, das einen interdisziplinären und -professionellen Ansatz verfolgt, 
baut auf dem Kerngedanken der evidenzbasierten Medizin auf. |: 5) Anders als 
in der EbM, in der primär wissenschaftliche, klinische Studien als Entschei- 
dungsgrundlage herangezogen werden, ist der Betrachtungshorizont im HTA 
deutlich breiter. ai Adressat des HTA sind zumeist Politik und Kostenträger. 
HTA kann als „Methode der systematischen, interdisziplinären Synthese so- 
wie dertransparenten und politikrelevanten Aufbereitung von Wissen zu (neu- 
en, innovativen, aber auch etablierten) medizinischen Interventionen“!s® ver- 
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standen werden. Anders als in der EbM wird in der Bewertung im Rahmen 
eines HTA jedoch nicht nur die klinische Wirksamkeit einer Technologie be- 
rücksichtigt, sondern es fließen auch ökonomische, soziale, juristische und 
ethische Aspekte in die Betrachtung mit ein (s. Abb. 3).'59] Diese Herangehens- 
weise macht das HTA zu einem aussagekräftigen und unterstützenden Inst- 
rument in der politischen Entscheidungsfindung und der Verteilung begrenz- 
ter Ressourcen. a 58] 


Das „HTA-Core-Modell“ - ein „HTA-Modell für die schnelle und frühe Beurtei- 
lung (Rapid Relative Effectiveness Assessment, REA) der relativen Wirksam- 
keit von Arzneimitteln“ - wurde von Experten von 18 europäischen HTA-Insti- 
tutionen entwickelt. Das Modell stellt einen Konsens der unverbindlichen 
Empfehlungen der EUnetHTA-Mitglieder dar. Das HTA-Core-Modell definiert 
die Elemente, die in einem HTA in Betracht gezogen werden sollten und er- 
leichtert die standardisierte Berichterstattung. Die Ziele sind Informationen 
zu teilen, um Doppelarbeit nationaler HTA-Organisationen zu vermeiden und 
die Anpassung der Informationen an nationale HTA-Berichte zu ermöglichen 
sowie die Kooperation in der Erstellung von HTA-Berichten (durch mehrere 
Agenturen) zu erleichtern. Insgesamt wurden durch das Netzwerk neun Richt- 
linien entwickelt, anhand derer die Gutachter (HTA-Agenturen) die Evidenz 
beurteilen und die Daten aufarbeiten sollen, die als Teil eines REA präsentiert 
werden. Diese neun Richtlinien umfassen folgende Punkte: 


Klinische Endpunkte 

. Kombi-Endpunkte 

. Surrogatendpunkte 

. Sicherheit 

. Gesundheitsbezogene Lebensqualität 

. Kriterien für die Auswahl der am besten geeigneten Komparator(en) 
Direkte und indirekte Vergleiche 

. Interne Validität 

. Anwendbarkeit der Evidenz im Kontext der Beurteilung der relativen 
Wirksamkeit.[® 
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2.7 Phasen der Nutzenbewertung 


Zielsetzung einer Intervention ist es, Patientennutzen zu schaffen. Zielset- 
zung der Nutzenbewertung hingegen ist die Operationalisierung des Patien- 
tennutzens, um eine rationale Wahlentscheidung über Interventionen zu er- 
möglichen. Das Verfahren der Nutzenbewertung sollte eine nachvollziehbare 
Bewertung durch eine transparente Arbeitsweise garantieren. Die dem Ver- 
fahren zugrundeliegenden wissenschaftlichen Grundlagen sollten dokumen- 
tiert werden und darüber hinaus sollte sich das Verfahren an den gesetzlichen 
Grundlagen orientieren. 


18 


2.7 Phasen der Nutzenbewertung 


Arzt Gesundheitsentscheider 
(Fähigkeiten & klinische (Fähigkeiten & politische 
Erfahrung) Erfahrungen) 


net tee de ont 
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aus Studien o.ä.) Präferenzen) 


Präferenzen) 


Efficiency usw.) 


EbM HTA 
Abb.3 HTA versus EbM 


Grundsätzlich kann die Nutzenbewertung in drei Phasen unterteilt werden: 


Das Messen von kausalen Effekten einer Intervention, wobei klinische und 
nicht-klinische Zielgrößen beim Patienten, einer Patientenpopulation oder 
den Bürgern mit einem dafür geeigneten Studiendesign gemessen werden. 
Endpunkte sollten zuverlässig und korrekt Änderungen des Gesundheitszu- 
standes abbilden. In den meisten Fällen werden neben dem primären End- 
punkt auch sekundäre Endpunkte bei der Messung berücksichtigt. Damit 
kann von einem multikriteriellen Entscheidungsproblem ausgegangen wer- 
den. Unter anderem sind hier die folgenden Arbeitsschritte relevant: Defini- 
tion der Zielkriterien, Festlegung der Messgrößen, Zuordnung der Effekte im 
Experiment, Bewertung der Unsicherheit und Interpretation der Ergebnisse 
bzw. Ergebnissicherheit. 


Die Bewertung der multiplen gemessenen Effekte erfolgt im nächsten Schritt. 
Kausal begründete Effekte aus Phase ı können einen Nutzen oder Schaden für 
den Patienten darstellen. Nutzen im eigentlichen Sinne resultiert erst aus der 
Bewertung der klinischen Effekte und erfolgt in der Regel aus der Perspektive 
des Konsumenten. Das Bewerten ist Gegenstand der Ökonomie und Statistik, 
insbesondere der Entscheidungstheorie. Zielsetzung ist die systematische Ag- 
gregation unterschiedlicher Zielerreichungsgrade, d.h. die Zusammenfas- 
sung aller Informationen über die Effekte in einem (eindimensionalen) Nutz- 
enmaß. Ergebnis der Bewertung ist die Bereitstellung von Informationen, d.h. 
indikationsspezifischen oder indikationsübergreifenden Kennzahlen, für eine 
Entscheidung. Derrationale Vergleich von Interventionen erfolgt anhand die- 
ses (eindimensionalen) Nutzenmaßes, als notwendige Bedingung für die Fr- 
mittlung des Nutzens einer Intervention über die Vergleichsintervention. Fol- 
gende Aspekte können dabei im Mittelpunkt stehen: Relevanz der Zielkrite- 
rien, Werturteile im Hinblick auf die Gewichtung und Vergleichbarkeit der 
Effekte sowie Annahmen über die Aggregation multipler Zielkriterien. 
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Die Entscheidung über die Intervention(en) wird auf Basis der Informationen über 
den Nutzen aus Phase 2 getroffen. Eine rational begründete Entscheidung über 
Interventionen basiert auf vorab definierten Zielen und vorhandenen trans- 
parenten Werturteilen/Wertmaßstäben. Die Entscheidungskriterien können 
von den Zielen der Effektivität und der Wirtschaftlichkeit einer Intervention 
abhängig sein. Die rational begründete Entscheidung orientiert sich neben 
den kausal begründeten Effekten (Zielerreichungsgraden) auch an den Präfe- 
renzen der Betroffenen, als Ausdruck der Wertvorstellungen (Werturteilen 
oder Wertmaßstäben). Die Zielsetzung der Entscheidung ist die rationale Aus- 
wahl der optimalen Handlungsalternative (oft unter Unsicherheit). Folgende 
Aspekte können dabei interessant sein: Konkretisierung der Entscheidungs- 
logik, Auswahl der Wirtschaftlichkeitsprinzipien (Minimum- und Maximum- 
prinzip), Unterstützung/Konfliktlösung der Verhandlungspartner und Berück- 
sichtigung ethischer und moralischer Rahmenbedingungen. 


Dieser umfassende Prozess über alle drei Phasen kann als Verfahren der Nut- 
zenbewertung bezeichnet werden. Eine transparente Nutzenbewertung und 
Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit, die sich konsistent am Patien- 
tennutzen und der Wirtschaftlichkeit orientiert, maximiert die Wohlfahrt für 
die Bevölkerung und schafft Planungssicherheit für das innovative Gesund- 
heitsunternehmen. Es bedarf geeigneter Methoden und Instrumente, welche 
die Evidenz hinsichtlich der kausalen Effekte und der Präferenzen über das 
gesamte Bewertungsverfahren berücksichtigen. So kann einer „subjektiv ge- 
prägten und damit häufig verzerrten Bewertung“ vorgebeugt werden H Dazu 
gehören die Messung klinischer und nicht-klinischer Effekte, die Bewertung 
dieser gemessenen Zielkriterien (klinische oder nicht-klinische Endpunkte) 
sowie die Anwendung einer transparenten Entscheidungslogik. Die dafür not- 
wendigen Methoden und Kriterien müssen ferner den anerkannten interna- 
tionalen Standards der EbM, aber auch der Gesundheitsökonomie entspre- 
chen. In den folgenden Kapiteln des Gutachtens soll daher auf diese drei Pha- 
sen detailliert eingegangen werden und entsprechende Lösungskonzepte zur 
Diskussion gestellt werden. 
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Von etwa 300 Studien im Jahr 2011 in Deutschland, die gemäß MPG vom Bundesinstitut für Arznei- 
mittel und Medizinprodukte (BfArM) genehmigt wurden, hatte die Mehrzahl ein lediglich „einar- 
miges Design“, das heißt, es fehlte eine Vergleichsgruppe.'®! Nach Windeler et al. sollte jegliche 
nicht preisneutrale Modifikation eines Produktes bei den Klasse-Ill-Produkten durch RCT evaluiert 
sein. Dies gilt auch, wenn sich der Nutzen der Modifikation auf nicht-klinische Parameter, wie bei- 
spielsweise die Art der Anwendung, bezieht.'? Für neue Produkte der Klasse IIb sollten demnach 
schon bei der Zulassung klinische Daten, allerdings nicht notwendigerweise RCT, vorgelegt werden. 
Neue MP der Klasse III dagegen bedürfen bereits vor Marktzugang einer klinischen Prüfung. Nach 
Ansicht des IQWiG sollten gänzlich neue Produkte dabei in RCT evaluiert werden bi Vor dem Hinter. 
grund des GKV-VSG erscheint diese Forderung in ihrem vollen Umfang nicht darstellbar. Die soge- 
nannten Schrittinnovationen sind vom $ 137h SGB V mehrheitlich nicht betroffen, zumindest dann 
nicht, wenn sie kein „neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept“! aufweisen, sondern eine 
Weiterentwicklung bestehender Produkte sind. 


3.1 Herausforderungen beim Messen des klinischen Nutzens 


Das Messen von Gesundheit, d.h. der damit in Verbindung stehenden klini- 
schen Effekte, stellt eine wesentliche Herausforderung der Nutzenbewertung 
von Methoden mit MP hoher Klassen dar. Das Messen ist ein Prozess, beidem 
einer Entität (gegebenen Größe) der realen Welt numerische Werte (Zahlen) 
zugeschrieben werden. Die Zuschreibung muss entsprechend klar definierter 
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Regeln erfolgen. Eine Grundidee bei der Bewertung des klinischen Nutzens 
ist, dass sich die Intervention bzw. der komparative Vergleich von Interven- 
tionen durch ein oder mehrere klinische Effekte beschreiben lässt. 


Mit Hilfe des Messens versucht man zu verstehen, was den Patientennutzen 
kausal beeinflusst. Zusammenhänge zwischen Interventionen und der Ge- 
sundheit können so erklärt werden. So könnten die Entscheidungen über die 
therapeutischen Maßnahmen mit MP unterstützt oder aber einen Vergleich 
konkurrierender Methoden aufgezeigt werden. Darüber hinaus könnten die 
Erkenntnisse klinischer Studien zur Entstehung neuer und zur Weiterent- 
wicklung oder Verfeinerung bestehender Interventionen respektive Produkte 
beitragen. Fortschritt kann ohne die Bewertung und Quantifizierung des kli- 
nischen Nutzens nicht stattfinden. Deshalb nimmt das Messen einen so ho- 
hen Stellenwert in der klinischen Forschung und im Versorgungsalltag ein. 


Die wesentliche Voraussetzung für die vergleichende Bewertungist, dass dem 
Nutzen (numerische) Werte zugeordnet werden können. Hinsichtlich der Mes- 
sung sind sowohl das Konstrukt „Nutzen“ als auch das Konzept „Gesundheit“ 
problematisch. Skalen und Maßeinheiten, welche allgemein die Gesundheit 
oder den Nutzen repräsentieren, sind nicht bekannt. Gesundheit kann als 
Konzept verstanden werden. Es handelt sich um einen theoretischen Begriff, 
da man davon ausgehen kann, dass weder Dritte noch das Individuum selbst 
die Gesundheit vollumfänglich direkt beobachten oder messen können. Ge- 
sundheit ist ein multidimensionales Konzept, die Operationalisierung erfolgt 
auf Basis multipler Zielkriterien. Interventionen zielen auf die Verbesserung 
der Mortalität, Morbidität, Lebensqualität und Zufriedenheit der Patienten. 


3.2 Zielkriterien, Zielgrößen oder Nutzendimensionen 


Oft bleibt unklar, welche klinischen Zielkriterien, Zielgrößen oder Nutzendi- 
mensionen zur Beurteilung positiver oder negativer Effekte herangezogen wer- 
den können. Die Ableitung von Zielkriterien bzw. patientenrelevanten End- 
punkten ist abhängig von der zugrundliegenden Definition des Nutzens. Im 
Methodenbericht des IQWiG wird der Begriff „Nutzen“ als kausal begründeter 
positiver Effekt einer medizinischen Intervention auf patientenrelevante End- 
punkte definiert. Hier scheint eine Definition gewählt, die sich ausschließlich 
an den klinischen Effekten orientiert, also einem „medizinischen Nutzenbe- 
griff“. Diese Definition umfasst nur klinisch messbare Effekte, nicht den Nut- 
zen, der beim Patienten entsteht. Bei dieser Definition handelt es sich nicht 
um den ökonomischen Nutzenbegriff. Im Internet Glossar definiert das IQWiG 
einen „engen“ und einen „weiten“ Nutzenbegriff. „In seiner engen Bedeutung 
lehnt er sich an die EbM an und spiegelt den reinen medizinischen Nutzen zur 
Beurteilung einer Maßnahme wider (= Gesundheitseffekte/Outcomes)“.[%] 


Erst in seiner weiten Bedeutung bezieht sich der Nutzenbegriff des IQWiG auf 
den beim Patienten entstandenen Nutzen. Der Nutzen wird dann nicht nur 
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als ein Gesundheitseffekt einer Intervention definiert, „sondern berücksich- 
tigt auch den Wert, den der Patient diesem Effekt zuschreibt (sogenannte 
Nutzwerte/Utilities)“.[®| Dieser Begriff lehnt sich scheinbar an die neoklassi- 
sche Theorie an, d.h. den Wert den der Konsument einer Intervention, Hand- 
lung oder Alternative beimisst. Der durch den Experten oder Konsumenten 
prognostizierte Nutzen muss nicht immer dem tatsächlich eintretenden Nut- 
zen entsprechen. Man spricht vom Erwartungsnutzen, wenn zum Zeitpunkt 
der Entscheidung aufgrund von Unsicherheit der Nutzen nicht genau quanti- 
fiziert werden kann. Offen bleibt, welcher Nutzenbegriff handlungsleitend 
für die Nutzenbewertung sein wird. Die Bewertung des Patientennutzens ist 
mit der Berücksichtigung des „engen“ Nutzenbegriffs nicht möglich. 


Bei der Bewertung von Gesundheitstechnologien werden heute nicht mehr 
nur so genannte „objektive“ klinische Maße (z.B. Laborparameter) gemessen 
(„klinische Evidenz“). Auch die subjektive Bewertung von Wirkungen und 
Nebenwirkungen einer Therapie seitens der Patienten ist neben der klinischen 
Messung ein Teil der Nutzenbewertung.! Für die Messung des Patientennut- 
zens ist es notwendig, die nicht direkt beobachtbaren theoretischen Begriffe 
(Konstrukte, theoretische Variablen) in direkt beobachtbare, messbare empi- 
rische Entsprechungen (Indikatoren, manifeste Variablen) zu transformieren. 


Als Indikatoren für die Variablen werden klinisch relevante und patientenre- 
levante Effekte (Mortalität, Morbidität, Lebensqualität, Aufwand und Zufrie- 
denheit) zur Analyse der latenten Variablen des „Patientennutzens“ ausge- 
wählt. Wichtiger Bestandteil einer Nutzenbewertung ist die Offenlegung der 
Gründe für die in einer Konzeptspezifikation vorgenommenen Präzisierungen 
und Einschränkungen. Konkret bedeutet dies eine Dokumentation der Identi- 
fikation von Variablen der Effekte und der Argumentation zur Ableitung der 
latenten Variablen des Patientennutzens. Es ist notwendig, die als patienten- 
relevant identifizierten Eigenschaften und deren Herleitung zu dokumentie- 
ren. 


3.3 Nachweis der Kausalität 


Grundsätzlich bezieht sich der Begriff des klinischen Nutzens auf einen posi- 
tiven klinischen Effekt und wird dem Risiko bzw. Schaden gegenüberge- 
stellt. sl Diese Betrachtung erfolgt immer unter der Annahme, dass Nutzen 
und Schaden aus einer spezifischen Intervention resultieren. Bei der Entwick- 
lung innovativer MP ist es wichtig, nachweisen zu können, dass ein neues 
theoretisch-wissenschaftliches Konzept einen positiven Effekt auf die Gesund- 
heit des Patienten hat und somit als Ursache für einen gesteigerten Patienten- 
nutzen angesehen werden kann. Eine Beziehung zwischen Ursache und Wir- 
kung wird auch als Kausalität bezeichnet. Ohne die Annahme der Kausalität 
macht eine tiefergehende Analyse von Nutzen und Schaden keinen Sinn. Dem- 
nach ist die ursächliche Verbindung für die Schlussfolgerungen der Nutzen- 
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bewertung wichtig™, d.h. „die kausale Verbindung von Intervention und 
Auswirkung“ muss bestmöglich belegt werden d Die Bewertung des Kausal- 
zusammenhangs ist immer komplex und mit Unsicherheiten verbunden. 


Der erhoffte Informationsgewinn aus klinischen Studien ist folglich der Kau- 
salitatsnachweis einer Intervention.[s el Grundbedingung für die Bestim- 
mung einer Ursache-Wirkungs-Beziehung ist die zeitliche Abfolge der beob- 
achteten Ereignisse.“ Eine Voraussetzung für die Identifizierung eines Zu- 
sammenhangs zwischen einer Intervention und dem Auftreten eines klini- 
schen Ereignisses ist daher die Abgrenzung der Kausalität.[5] Die zeitliche 
Richtung in der Abfolge der Ereignisse ist demzufolge ein essentielles Krite- 
rium für die Kausalitätsbestimmung.!% Das bedeutet, dass der Aufbau einer 
Studie die Ableitung des ursächlichen Zusammenhangs einer Behandlung 
sowie der gesundheitlichen Auswirkungen ermöglichen muss. Dieser Kausa- 
litätsanspruch bedingt bestimmte Anforderungen an das Design einer Studie. 
Kausalität kann immer nur dann angenommen werden, wenn ein fester zeit- 
licher Zusammenhang zwischen einer Ursache und einer zeitlich darauffol- 
genden Wirkung besteht. 


Zur Beurteilung des Studiendesigns sind Faktoren zu beachten, die das Stu- 
dienergebnis verzerren konnen ed Für die Planung einer Studie ist es entschei- 
dend, die Kriterien zu kennen, welche die Erkennung einer Kausalität unter- 
stützen. Weiterhin sind Kenntnisse über die wissenschaftlichen Methoden 
zur Bestimmung eines Kausalzusammenhangs zwischen zwei Ereignissen 
notwendig. Zur Erkennung von Kausalität und der Bewertung einer Ursache- 
Wirkungs-Beziehung stehen verschiedene Beurteilungskriterien zur Verfü- 
gung oa 


1. Den stärksten Hinweis auf eine Ursache-Wirkungs-Beziehung liefert das 
Experiment am Menschen. Dies gilt als Standardkriterium für klinische 
Studien. 

2. Das zweite Kriterium umfasst die Frage nach der Stärke der Assoziation 
von Ursache und Wirkung. Um eine starke Assoziation zwischen Ursache 
und Wirkung nachweisen zu können, ist das Studiendesign entschei- 
dend. 

3. Eine Assoziation, diein einer Studie nachgewiesen wurde, sollte zudem 
in anderen Studien reproduzierbar sein. 

4. Das vierte Kriterium ist der temporäre Zusammenhang von Ursache und 
Wirkung. Jedoch ist die Definition bzw. die Feststellung einer zeitlichen 
Reihenfolge von Ursache und Wirkung aufgrund der Komplexität nicht 
immer einfach zu realisieren. In der Theorie folgt im zeitlichen Ablauf 
die Wirkung auf die Ursache. In der Praxis ist dies gegebenenfalls schwie- 
rig zu unterscheiden. Jodi 
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3.4 Randomisierte kontrollierte Studie 


In Studien muss ein Vergleich verschiedener Patienten unter gleichen Aus- 
gangsbedingungen erfolgen, um Auswirkungen möglicher Störgrößen bzw. 
beeinflussender Faktoren zu minimieren. Das bedeutet, dass der Vergleich 
von Behandlungseffekten an Probanden strukturell vergleichbarer Gruppen 
erfolgen sollte Jo ©. | Dieses Konzept wird in vergleichenden Interventions- 
studien angewendet, welche Aussagen über die Effekte einer medizinischen 
Maßnahme ermöglichen. Als verlasslichste Interventionsstudie gilt die RCT, 
welche auch als „Goldstandard“ deklariert wird. Io 5°, 66-69] 


Die randomisierten kontrollierten Studien untersuchen die Wirksamkeit einer 
Behandlungsmöglichkeit anhand des Vergleiches mit Behandlungsalternativen 
und können den Nachweis der kausalen Effekte auf die Gesundheit liefern. Oft- 
mals werden hierfür die Standardbehandlung und/oder die Nicht-/Scheinbehand- 
lung zum Vergleich herangezogen. Wird die neue Behandlung mit der aktuellen 
Standardtherapie verglichen, spricht man von einem aktiven Komparator.|® 0) 


Bei einer RCT werden Patienten nach dem Zufallsprinzip auf die zu untersu- 
chende Intervention und mindestens eine Kontrollintervention (Vergleichs- 
therapie, keine Behandlung oder Placebo) verteilt. Zudem erfolgt ein analoger 
Vergleich ihrer Behandlungsergebnisse Jon. 7] Insbesondere in der Zufallszutei- 
lung (Randomisierung) der Patienten ist der Vorteil der RCT begründet. Bei 
diesem Vorgehen wird davon ausgegangen, dass sich alle bekannten und un- 
bekannten Patientenmerkmale, welche in einer Studie als Störgrößen wirk- 
sam werden könnten, zufällig auf die beiden Gruppen verteilen. Das bedeutet 
durch die Randomisierung wird eine Strukturgleichheit (z.B. ähnlicher Alters- 
durchschnitt, Geschlechtsverteilung) angestrebt, welche den Vergleich zweier 
Patientengruppen in Bezug auf ihre Behandlungsergebnisse erlaubt. Aller- 
dings kann die Randomisierung einer einzelnen Studie noch keine völlige 
Strukturgleichheit gewährleisten, eine Restunsicherheit bleibt trotzdem be- 
stehen. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse hängt letztendlich von der tat- 
sächlichen Struktur der einzelnen Gruppen ab lo, 7°) Ein Vergleich mehrerer 
randomisierter kontrollierter Studien kann diese Unsicherheit reduzieren 167 


RCT weisen dabei einige markante Charakteristika auf. Im Rahmen von RCT 
wird oftmals von unterschiedlichen Studienarmen oder Gruppen gesprochen. 
Jede einzelne Behandlung oder Nichtbehandlung, die miteinander verglichen 
werden soll, bildet jeweils einen Arm oder eine Gruppe der Studie. Das heißt, 
wenn eine Behandlung mit der Standardbehandlung und mit einer Schein- 
behandlung (Placebo) verglichen werden soll, gibt es drei Studienarme/Grup- 
pen Il In den meisten Fällen wird als Studiendesign der RCT allerdings das 
zweiarmige Parallelgruppendesign gewählt. |"! 


Ein weiteres Charakteristikum einer RCT ist die Verblindung. Es gibt unter- 
schiedliche Formen der Verblindung: die einfachblinde, doppeltblinde, drei- 
fachblinde oder offene Studienform. Dieser Vorgang beschreibt, ob die Behan- 
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delten und/oder der Prüfarzt sowie der Auswertende in Kenntnis darüber sind, 
welcher Patient zu welcher Gruppe zugeordnet ist. Die Verblindung dient dem 
Ausschluss von Verzerrungen der Ergebnisse durch die Kenntnis der Gruppen- 
zugehörigkeit. Prinzipiell wird die höchst mögliche Form der Verblindung 
empfohlen. Die hohen Anforderungen an diese Studien begründen sich u.a. 
dadurch, dass die Effekte auf Endpunkte oftmals eher klein sind und daher 
ihr Nachweis von Störfaktoren beeinträchtigt werden kann bo, 51 Wenn sich 
hingegen durch Interventionen „dramatische Effekte“ zeigen, können die 
Studienanforderungen geringer sein Je 7 


Als verlässlichste Interventionsstudie gilt die RCT.!% 5° 6-69] Sie ist der einzige 
Studientyp, der den Kausalitätsnachweis liefern kann. Geringere Evidenzgra- 
de liefern den Nachweis nicht. Insofern wird eine RCT immer ein Grundbau- 
stein einer Nutzenbewertung sein müssen. 


Vielfach wird die RCT als Königsweg in der Bewertung der erwünschten und 
unerwünschten Effekte von medizinischen Interventionen bezeichnet. Bei 
Fehlen eines solchen Studiendesigns wird der Evidenzgrad einer Studie durch 
die HTA-Behörden kritisch bewerter Io 


Das kontrollierte Studiendesign mit gleichen Versorgungsbedingungen und 
sorgfältiger Verlaufsbeobachtung für alle Patienten soll quasi-experimentelle 
Bedingungen gewährleisten (Strukturgleichheit). Die Randomisierung soll 
ein Confounding verhindern. Dies beschreibt die Verzerrung einer scheinba- 
ren beobachteten Beziehung zwischen zwei Faktoren auf Basis einer dritten 
Variablen („Confounder“), die mit beiden Faktoren unabhängig verknüpftist. 
Dies gilt als entscheidender methodischer Vorteil von randomisierten gegen- 
über nicht-randomisierten Studien. 


Vor dem Hintergrund der Besonderheiten der MP könnte gegebenenfalls auf 
RCT-Varianten zurückgegriffen werden, wie beispielsweise: 


Registry-based RCTI 

Platform Triall 

Partially Randomized Patient Preference Trials!) 
Zelen’s/Präferenz Designs!‘ 

Experten-basierte Designs, 7) 


Generell sollten Aussagen innerhalb der Nutzenbewertung hohe Standards er- 
füllen. Diese sollen den Einfluss von Störfaktoren dezimieren, wie es bei der 
randomisierten kontrollierten Studie als geeignetes Studiendesign zur Nutzen- 
bewertung der Fall jet Jl Wobei auch die randomisierte kontrollierte Studie, 
genauso wie andere Studiendesigns, nicht frei von methodischen Schwierig- 
keiten ist (s. Tab. 21. bai Auf mögliche Probleme in der Umsetzung von RCT soll 
im Weiteren genauer eingegangen werden. 
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Tab.2 Vor- und Nachteile von randomisierten kontrollierten Studien 


Vorteile Nachteile 


m Aufwand zur Erhebung zahlreicher m Doppelte oder Dreifachverblindung ist oft nicht mög- 


Merkmale zur Beschreibung der Aus- lich, z.B. bei Implantaten oder chirurgischen Inter- 

gangssituation kann bei einer Randomi- ventionen.® 

sierung drastisch reduziert werden bal m Beihoher Drop-Out Rate kann ein zugrundeliegender 
m Aussagen aus randomisierten Studien systematischer Fehler (Selektionsbias) nicht mehr 

sind weniger fehleranfällig als nicht ausgeschlossen werden. 4! 

randomisierte Studien. al m RCT können oft nur kurzfristige und relativ häufige 
m Randomisierung führt mit hoher Wahr- unerwünschte Ereignisse dokumentieren. 821 

scheinlichkeit zu einer Vergleichbarkeit m Mangelnde Generalisierbarkeit des Studienergebnis- 

zwischen Patientengruppen hinsicht- ses durch häufiges Ausschließen von Patienten mit Be- 

lich prognostischer Faktoren Ia 89 gleiterkrankungen (Ein- und Ausschlusskriterien) br, 3) 


m Patientenrelevante Endpunkte werden oft unzurei- 
chend beantwortet. 


3.5 Probleme bei der Umsetzung von klinischen Studien 


Momentan liegen in Deutschland RCT für MP nicht immer vor. Kritiker argu- 
mentieren, dass niedrigere Evidenzstufen die Nutzenbewertung sowie die 
darauf basierenden Erstattungsentscheidungen erschweren. 38 & Die Evi- 
denzgrundlage für die klinische Wirksamkeit (clinical effectiveness) der meis- 
ten Methoden mit MP hoher Klassen ist traditionell schwächer als die für 
Arzneimittel.[$| Nach Ansicht einiger Kritiker beruht der fehlende Anreiz zur 
Durchführung einer RCT teilweise auf den regulatorischen Vorgaben. Für ein 
Produkt, das einem Vorgängerprodukt oder einem vergleichbaren Produkt 
eines Konkurrenten sehr ähnlich ist, kann für die Zulassung nach aktuellem 
Recht gegebenenfalls auf die Studienergebnisse der Wettbewerber zurückge- 
griffen werden. Dieser sogenannte Klassen-Effekt hat negative Auswirkungen 
auf die Bereitschaft eine neue RCT durchzuführen.” “! Der Klassen-Effekt ist 
mit einem Schlüsselkonzept der Bewertung vor dem Inverkehrbringen ver- 
bunden: der „substanziellen Äquivalenz“. Dieses Konzept wurde im Rahmen 
der „Pre-Market Notification“ (PMN) bzw. des ,,510(k)“-Verfahrens der FDA 
eingeführt. Es wurde als Möglichkeit zur Vereinfachung und Erleichterung 
der Marktzulassung in den US-amerikanischen Gesundheitsmarkt geschaffen. 
Derzeit ist PMN einer der wichtigsten Zulassungskanäle von MP. 


Bei der Implementierung einer RCT ergeben sich verschiedene Herausforde- 
rungen, die auf den speziellen Merkmalen der MP, den Charakteristika von 
RCT oder den regulatorischen Vorgaben beruhen."! Auch wenn die randomi- 
sierte kontrollierte Studie als Standard angesehen werden mussl:s- 5°. 66-69], füh- 
ren Kritiker einige Probleme an, die deren Umsetzung erschweren: 


Rigidität von RCT: Methoden mit MP umfassen eine heterogene Gruppe von Pro- 
dukten, die mehrheitlich physikalisch wirken und weitreichende Auswirkun- 
gen auf den Betroffenen und auf den Anwender der Produkte haben. Das Stu- 
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diendesign wird im Voraus festgelegt und ist im weiteren Verlauf wenig ver- 
änderbar. Dies führt dazu, dass am vorab definierten Protokoll festgehalten 
werden muss und die Ergebnisse somit zum Teil nur schwer auf die Realität 
übertragbar sind. Dieser Zustand wird als geringe externe Validität bezeich- 
net.” Die Rigiditat von RCT beschreibt die kaum vorhandene Möglichkeit im 
Rahmen einer Studie auf Veränderung zu reagieren oder neue Erkenntnisse 
bei der Durchführung einfließen zu lassen. Eine Anpassung des Studiende- 
signs ist schwer umsetzbar. 


Schnelle Innovationszyklen: Im Zusammenhang mit der Rigidität und Klassen-Ef- 
fekten steht die Vorstellung des schnellen Wandels von MP. MP unterliegen 
kurzen Innovationszyklen von im Mittel zwei Jahren. Die schnellen Innova- 
tionszyklen von MP beruhen vor allem auf der stetigen Weiterentwicklung 
bestehender Produkte. Die Durchführung eines RCT ist zeitintensiv und eher 
mit einer langen Studiendauer verbunden. Für die Durchführung von RCT 
birgt dies das Risiko, dass eine Studie noch durchgeführt wird, obwohl schon 
Neuentwicklungen oder Weiterentwicklungen der eingesetzten MP zur Ver- 
fügung stehen. Für ein Medizinproduktehersteller kann es somit finanziell 
belastend sein, ein RCT durchzuführen, wenn das zu testende MP nicht über 
die Dauer der Studie auf dem neuesten Stand der Entwicklung verweilt und 
möglicherweise zum Abschluss der Studie schon technisch überholt (er Io 
Schrittinnovationen als geringfügige Verbesserungen eines bestehenden Pro- 
dukts machen einen Großteil der Neuentwicklungen aus Iai 


Geeignete Auswahl der Outcomes: Der klinische Erfolg kann weit in der Zukunft lie- 
gen. Deshalb behelfen sich RCT oftmals mit intermediären Outcomes (Surro- 
gaten). Der kausale Zusammenhang zwischen Surrogaten und klinisch rele- 
vanten Endpunkten muss ausreichend dargelegt werden. Die Betrachtung der 
endgültigen klinischen Ergebnisse erfordert lange Follow-Ups, die sehr zeit- 
und kostenintensiv sein können. 


Einwände gegenüber der Scheinbehandlung (Placebo): Ethische Einwände gegenüber 
Nicht-/Scheinbehandlungen entstehen bei MP, die einen bisher nicht behan- 
delbaren und gleichzeitig schweren oder lebensbedrohlichen Krankheitszu- 
stand betreffen. Es wird als unethisch erachtet, wenn einem Teil der Studien- 
teilnehmer durch die Randomisierung die Behandlung aberkannt wird. In 
diesem Fall kann eine vollumfängliche Randomisierung ethisch nicht vertret- 
bar und die Durchführbarkeit einer RCT nicht möglich sein. Zudem werden 
viele MP, wie beispielsweise Gelenkimplantate, operativ eingesetzt. Hierdurch 
entstehen z.B. Narben, welche für eine Scheinbehandlung fingiert werden 
müssten. Der Patient müsste dem Risiko einer Operation ausgesetzt werden, 
ohne eine tatsächliche Behandlung zu erhalten. 


Unterschiedliche Präferenzen und Verblindung: Sowohl die Präferenzen der Anwen- 
der als auch der Patienten können zu einer veränderten Wirkung der Be- 
handlung führen. Die Präferenzen wirken sich beispielsweise auf die un- 
voreingenommene Einschätzung der Wirkung aus und könnten somit ein 
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verzerrtes Bild abgeben.” Ist eine Studie offen angelegt, findet keine Ver- 
blindung statt. 


Die Art der Verblindung ist einfach, zweifach als auch dreifach möglich. Die 
Möglichkeit der Verblindung kann eingeschränkt sein, da der Einsatz oder die 
Anwendung eines MP oftmals sowohl für den Anwendenden als auch den Be- 
handelten offen ersichtlich ist." | Dieses Problem der doppelten Verblindung 
kann ebenso zu ethischen und zusätzlich zu praktischen Problempotenzialen 
führen. © 


Es muss jedoch deutlich gemacht werden, dass die Verblindung kein konsti- 
tuierendes Merkmal der RCT ist (gewinnt aber an Bedeutung bei starken Prä- 
ferenzen). Eine offene Studie stellt kein Hindernis für die Durchführung von 
RCT zur Untersuchung von MP dar. Es wird zwar die bestmögliche Verblindung 
empfohlen”, aber kein bestimmtes Niveau der Verblindung zwingend gefor- 
dert Tel Im Allgemeinen ist die Möglichkeit der Verblindung abhängig vom 
Umfang bzw. dem Ausmaß der Veränderungen der NUB. Im Bereich der in- 
vasiven MP ist beim Vergleich mit der Standardintervention davon auszuge- 
hen, dass eine Doppelverblindung umsetzbar ist, da der Patient unter Narko- 
se im Unklaren über das eingesetzte Produkt ist und der Auswerter der Stu- 
diendaten ebenfalls verblindet werden kann. o 


Lernkurveneffekte und Anwenderqualifikation: Die erfolgreiche Behandlung mit einem 
MP ist maßgeblich von den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Anwenders ab- 
hängig.. oi Das Erfahrungslevel bzw. die Lernkurveneffekte des Benutzers 
(z.B. Chirurgen, Operationsteam, Krankenhaus) haben potenziell einen Ein- 
fluss auf die Behandlungsergebnisse (Outcomes). Durch die wiederholte An- 
wendung eines Produktes verfeinern die Anwender ihre Fertigkeiten und ver- 
bessern ihre Lernkurve.[# Die klinischen Ergebnisse hängen somit nicht aus- 
schließlich vom MP selbst, sondern oft von der Ausbildung, Kompetenz und 
Erfahrung der Endverbraucher bzw. der Anwender ab la mi Eine weitere Her- 
ausforderung bei der Beurteilung der Wirksamkeit liegt in der Komplexität 
der Therapie, die als Ganzes durch ein multifaktorielles Zusammenwirken 
verschiedener Fachdisziplinen (Chirurgie, Anästhesie, Pflege etc.) charakte- 
risiert ist. Das Gelingen einer wirksamen Behandlung hängt damit nicht al- 
lein von der NUB oder dem einzelnen Produkt ab, sondern auch von der Quali- 
tät der beteiligten Leistungserbringer. Dies umfasst die prä-, peri- und post- 
operative Medizin. Ted Auch die Auswertung einer RCT wird hierdurch beein- 
flusst, da die Wirkeffekte nicht eindeutig zugeordnet werden können. 6 


Auswirkungen bei unwirksamen Behandlungen: Ein eingesetztes MP, wie z.B. ein Ge- 
lenkimplantat, kann nicht ohne schwerwiegende Folgen wieder entfernt wer- 
den. Das Ausmaß der Auswirkungen unwirksamer Behandlungen mit einem 
MP stellt eine Herausforderung hinsichtlich der Rücknahme einer Behandlung 
dar. Somit kann es unerwünschte Folgen haben, wenn beispielsweise als Ver- 
gleichstherapie ein MP verwendet würde, das im weiteren Verlauf aufgrund 
von ungünstigen Effekten wieder entfernt werden sollte oi Schließlich könn- 
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te die Endgültigkeit der Behandlungsmethoden (insbesondere bei implantier- 
baren Produkten) zu erheblichen versunkenen Kosten führen. el 


3.6  Evidenzstufen in der Nutzenbewertung 


In der klinischen Forschung gibt es verschiedene Typen klinischer Studien, 
die entsprechend ihrer Beweiskraft in Evidenzklassen eingeteilt sind. Mit Hil- 
fe von Evidenzklassen/Evidenzgraden wird die wissenschaftliche Aussagefä- 
higkeit klinischer Studien beschrieben. Evidenz beschreibt die Offenkundig- 
keit bzw. Klarheit eines Sachverhalts.“ Eine hohe Evidenz zielt auf die ein- 
deutige Dokumentation eines Sachverhalts ab. In der Verfahrensordnung des 
G-BA werden die Evidenzklassen Ia bis II für Untersuchungsmethoden unter- 
schieden. Behandlungsmethoden werden zudem noch weiter in die Klassen IV 
und V unterteilt (s. Tab. 3). 


Tab.3 Übersicht der Evidenzstufen nach Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (eigene 


Darstellung nach ei 


Evidenzstufen der Unterlagen 


zu Untersuchungsmethoden 


Evidenzstufen der Unterlagen 
zu Behandlungsmethoden 


la: Systematische Ubersichtsarbeiten von Studien 
der Evidenzstufe Ib 


Ib: Randomisierte kontrollierte Studien 


Ila: Systematische Ubersichtsarbeiten von Studien 


zur diagnostischen Testgenauigkeit der Evidenz- 


stufe II b 


llb: Querschnitts- und Kohortenstudien, aus denen 


sich alle diagnostischen Kenngrößen zur Testge- 
nauigkeit (Sensitivität und Spezifität, Wahrschein- 
lichkeitsverhältnisse, positiver und negativer prä- 


diktiver Wert) berechnen lassen. 


Ill: Andere Studien, aus denen sich die diagnosti- 
schen Kenngrößen zur Testgenauigkeit (Sensitivi- 
tät und Spezifität, Wahrscheinlichkeitsverhältnis- 


se) berechnen lassen 
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la: Systematische Übersichtsarbeiten von 
Studien der Evidenzstufe Ib 


Ib: Randomisierte klinische Studien 


Ila: Systematische Übersichtsarbeiten von Studien 
der Evidenzstufe II b 


Ilb: Prospektive vergleichende Kohortenstudien 


Il: Retrospektive vergleichende Studien 


IV: Fallserien und andere nicht vergleichende Stu- 
dien 


V: Assoziationsbeobachtungen, pathophysiologi- 
sche Überlegungen, deskriptive Darstellungen, 
Einzelfallberichte, u.ä.; nicht mit Studien belegte 
Meinungen anerkannter Expertinnen und Exper- 
ten, Berichte von Expertenkomitees und Konsen- 
suskonferenzen 


3.7 Adaptive Studiendesigns und alternative Studiendesigns 


Vereinfacht gilt: Je höher die Evidenzklasse einer Studie, desto breiter istihre 
wissenschaftliche Basis. Studien der Klasse Ia haben die höchste Evidenz, 
Studien der Klasse V die geringste. Systematische Reviews weisen den höchs- 
ten Evidenzgrad auf und umfassen Bewertungen aller Studien, die vorher fest- 
gelegten Einschlusskriterien genügen (Design der Studie, Studienpopulation, 
Interventionsart etc.) und durch deren vollständige Erfassung Verzerrungen 
(Bias) vermieden werden sollen e 


Sowohl EU-Richtlinien zu MP als auch die FDA-Vorschrift erkennen Daten aus 
randomisierten und nicht-randomisierten, experimentellen und beobachten- 
den klinischen Studien als gültige wissenschaftliche Quellen der klinischen 
Wirksamkeit an. + »° 9%] Dieser Nachweis vor dem Inverkehrbringen kann zur 
Beeinflussung der Bewertung der Erstattungsfähigkeit nach dem Inverkehr- 
bringen von MP verwendet werden. Das NICE erkennt beispielsweise in seinem 
Pilotbericht den Wert der Berücksichtigung experimenteller als auch beobach- 
tender Daten im HTA-Prozess des Instituts ap bi Die Notwendigkeit alle rele- 
vanten (randomisierten und nicht-randomisierten) Nachweise zu berücksich- 
tigen und quantitativ zu synthetisieren, wirft eine Reihe von methodischen 
Fragen, sowohl für die Entscheidungsträger als auch die Analysten, auf. Vor 
allem stellt sich aber die Frage, wie man von einer fragmentierten, heteroge- 
nen und möglicherweise verzerrten Evidenzgrundlage für die Beurteilung der 
klinischen und wirtschaftlichen Wirksamkeit von MP, angesichts des Mangels 
an verfügbaren Daten, Gebrauch machen kann. 


3.7 Adaptive Studiendesigns und alternative Studiendesigns 


Die besonderen Eigenschaften von MP lassen vermuten, dass die Sammlung 
von klinischen Daten auf die Post-Launch-Phase verschoben wird, im Gegen- 
satz zu Arzneimitteln, wo dies mehrheitlich in der Pre-Launch-Phase ge- 
schieht.[#] Daher sind in der Medizintechnik klinische Daten nur in begrenz- 
tem Umfang verfügbar, insbesondere zum Zeitpunkt der Produkteinführung. 
Um den diskutierten Problemen und Besonderheiten der Durchführung einer 
RCT mit MP oder klinischen Studien mit sehr hohem Evidenzgrad zu begeg- 
nen, werden international verschiedene Ansätze beschrieben. 


Adaptive Studiendesigns 


Traditionelle klinische Studiendesigns sind nicht dafür geschaffen, die Kom- 
plexität heutiger Entscheidungsprozesse zu erfassen.’ Einschätzungen des 
Verhältnisses von Risiko/Schaden und Nutzen werden für viele Subgruppen 
von Patienten nicht mehr mit herkömmlichen RCT unterstützt werden kön- 
nen. Daher sind diese Studien zwangsläufig mit Unsicherheiten verbunden, 
die nur über einen längeren Zeitraum analysiert werden können. Diese Vor- 
gehensweise mag für eine initiale Zulassung nicht praktikabel sein Ji RCT 
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werden nur in wenigen Subgruppen möglich sein. Dies gilt insbesondere für 
seltene Erkrankungen, für die diese Informationen über Risiko und Schadens- 
potenziale oft nur auf Basis von realen Daten in einer späteren Phase des Pro- 
duktlebenszyklus erhoben werden können.) 


Adaptive Studiendesigns können helfen, die erforderlichen Daten für jene 
Patienten(-gruppen) zu generieren, für die ein bestimmtes Maß an Ungewiss- 
heit akzeptiert wurde (ohne zunächst eine größere Anzahl von anderen Pa- 
tienten diesem Risiko auszusetzen).?! Ein adaptives Design für eine klinische 
Studie mit MP istim Rahmen des FDA-Richtlinienentwurfs zu „Adaptive De- 
signs for Medical Device Clinical Studies“ als klinische Studie definiert, die 
prospektiv geplante Änderungen basierend auf der Akkumulation von Studien- 
daten erlaubt, ohne dabei die Integrität und Gültigkeit der Studie zu verlet- 
zen.*] Adaptive Designs eröffnen damit die Möglichkeit, erste Studienergeb- 
nisse zu bestimmten Zeitpunkten während der Durchführung auszuwerten 
und das Studiendesign entsprechend anzupassen.’ Wenn sie richtig umge- 
setzt werden, können adaptive Designs demnach den Ressourcenbedarf redu- 
zieren und/oder die Chance auf den Studienerfolg erhöhen. | Adaptive Studien 
bieten die wichtige Chance, den Informationsbedarf der Aufsichts- und Regu- 
lierungsbehörden und der Kostenträger in einer Studie zu erfüllen und die 
Kontinuität der Phasen bis nach der Zulassung zu operationalisieren.'% 


Um die Integrität und Validität der (adaptiven) Studie zu erhalten, sollten Än- 
derungen zumeist prospektiv geplant und im Protokoll der klinischen Studie 
vor Beginn beschrieben werden. Allerdings können Modifikationen der Studie 
auch nach deren Beginn wissenschaftlich valide sein. Die FDA diskutiert für 
diesen Fall verschiedene Arten von adaptiven Änderungen am Studiendesign 
sowie deren Vorteile und Grenzen Jl Im einfachsten Fall eines zweistufigen 
adaptiven Designs wird die Studie abhängig vom Ergebnis der Zwischenaus- 
wertung mit Ablehnung oder Beibehaltung der Null-Hypothese beendet oder 
mit einem zweiten Studienteil fortgesetzt. Für die Planung dieses zweiten 
Teils können alle Informationen aus dem ersten Studienteil (oder auch Ergeb- 
nisse aus mittlerweile abgeschlossenen anderen Studien) verwendet werden. 
Die Möglichkeiten von Design-Änderungen gehen dabei weit über eine Modi- 
fikation des ursprünglich festgelegten Stichprobenumfanges hinaus od Zu 
den adaptiven Änderungen zählen unter anderem: 


= Änderungen am Studiendesign 
„Gruppensequentielle Designs“, mit und ohne Neubewertung der 
Stichprobengröße 
Fallenlassen/Beendigung eines Behandlungsarms 

= Änderungen an der Studiendurchführung 
Adaption der Stichprobe/Bayesian Stichproben-Adaptation 
Änderung des Randomisierungsverhältnisses 
„Adaptive Enrichment“/Adaptive Erweiterung der Patienten(sub-) 


gruppe 
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Adaptive Planung bezogen auf die Gesamtinformation und adaptive 
Entscheidung über Studienende/Stopp der Studie 
Anpassung des Produkts oder der Endpunkte 
„Nahtlose Studien“ (das Entwicklungs- und Evaluationsprotokoll 
kann eine Machbarkeitsstudie enthalten, die den nahtlosen Über- 
gang in eine Zulassungsstudie mit einem vorab geplanten Ablauf er- 
laubt) 

= Änderungen der statistischen Hypothesen oder der finalen Analyseme- 

thoden!s! 


Aufgrund ihrer außerordentlichen Flexibilität haben sich adaptive Designs in 
kurzer Zeit in der klinischen Forschung etabliert. Angesichts der weitreichen- 
den Freiheiten hinsichtlich möglicher Design-Modifikationen sind aber Ent- 
scheidungshilfen notwendig, um deren Potenzial effektiv nutzen zu kön- 
nen. Mehrere Faktoren tragen zu der Entscheidung bei, ob ein adaptives 
Design gewählt wird. Die wichtigste Fragestellung ist dabei, ob ein adaptives 
Design möglich und vorteilhaft im Vergleich zu einem festen (nicht-adaptiven 
oder konventionellen) Design ist.’ 


Wann sind Adaptive Designs angemessen? 


Falls Studien schnell Teilnehmer einschreiben, kann unter Umständen nicht 
genügend Zeit sein, Änderungen am Studiendesign vorzunehmen. Zum Bei- 
spiel, wenn viele Teilnehmer schnell rekrutiert werden und diese das finale 
Follow-Up der Studie nahezu zeitgleich erreichen, ist es schwer bis unmöglich, 
den Stichprobenumfang anzupassen. In solchen Fällen kann der Hersteller/ 
Auftraggeber eine Verlangsamung der Einschreibung anstreben, um Zeit zu 
haben, aus den anfallenden Daten zu lernen und vorgeplante Anpassungen 
vorzunehmen. 


Adaptive Designs sind möglicherweise nicht geeignet für sehr komplexe Stu- 
dien, die mehrere primäre Endpunkte oder mehrere sekundäre Endpunkte 
analysieren. Studien mit kürzeren Laufzeiten, aber längeren Rekrutierungs- 
zeiten, können sich für ein adaptives Design eignen. Studien, in denen die 
Zeit bis zur Bewertung des primären Endpunkts lang ist, können ebenso von 
einem adaptiven Design profitieren. 


In einem festen (nicht-adaptiven) Design basiert die Fallzahlplanung in der 
Regel auf angenommenen Werten für einige Parameter. Eine grundlegende 
Frage ist, wie viel Vertrauen wird in die Wahl dieser Parameter gesetzt? An- 
genommen, eine Studie sei für einen optimistischen Wirkeffekt geplant, aber 
der beobachtete Behandlungseffekt beträgt nur 80% des erwarteten, ist aber 
immer noch klinisch relevant und signifikant. In einem festen Design, das 
auf den optimistischen Wirkeffekt ausgerichtet ist, könnte die Erfolgswahr- 
scheinlichkeit in Bezug auf den Wirksamkeitsendpunkt kleiner als geplant 
und damit inakzeptabel sein. In diesem Fall würde das feste Studiendesign, 
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basierend auf einer zu optimistischen Einschätzung der Effektstärke, wahr- 
scheinlich zu einer gescheiterten Studie für den Sponsor führen. Im Gegensatz 
dazu könnte ein adaptives Design mit einer geplanten Zwischenanalyse zur 
Anpassung der Stichprobengröße eine potenziell erfolglose Studie in eine er- 
folgreiche umwandeln. Ein adaptives Design kann vor diesen Unwägbarkeiten 
durch das Lernen aus anfallenden Daten während der Studie schützen.) 


Wann ist ein Adaptives Design vorteilhaft? 


Wenn ein adaptives Design eine realistische Option für eine Studie darstellt, 
bleibt noch die Frage, ob ein adaptives Design im Gegensatz zu nicht-adapti- 
ven (festen) Designs gewählt werden sollte. Es wird empfohlen, das optimale 
Studiendesign für die jeweilige Situation zu wählen, egal ob dies ein adaptives 
oder ein festes (nicht-adaptives) Design ist. Um festzustellen, ob ein adaptives 
Studiendesign verfolgt werden soll, kann es helfen, im Vorfeld eine Reihe von 
möglichen realistischen Szenarien des Studienablaufs durchzuspielen. Für 
jedes Szenario ist die Herausforderung zu beurteilen, wie wahrscheinlich je- 
des Szenario ist. Daneben müssen für dieses Design die Chance auf Erfolg, die 
durchschnittliche Größe der Studie und die Eigenschaften der Durchführung 
(Wahrscheinlichkeit eines Fehlers erster Art und die statistische Power) be- 
nannt werden. Für adaptive Designs erfolgt die Berechnung unter Verwen- 
dung von analytischen Techniken oder durch Computer-Simulationen.o] 


Adaptive Pfade mit unterschiedlichen Evidenzgraden 


Auf europäischer Ebene hat die EMA erkannt, dass die bestehenden Regulie- 
rungspfade nicht ausreichen, um sich mit der Herausforderung „Zugang ver- 
sus Evidenzgrad“ zufriedenstellend zu befassen.) Neue Modelle der soge- 
nannten „adaptive pathways“ (AP) werden eingesetzt, um die Bedürfnisse der 
Patienten und die Vorsicht der Aufsichtsbehörden auszubalancieren. Ansätze 
der adaptiven Lizenzierung bzw. der „adaptiven Pfade“ (AP) basieren aufeiner 
progressiven Steuerung und Reduktion der Unsicherheit bei gleichzeitigem 
Aufbau von Evidenz. 


Zumindest während der ersten Genehmigungsstufe wird die adaptive Lizen- 
zierung voraussichtlich eine Abwägung zwischen einem frühen Zugang für 
die Patienten und einem erhöhten Maß an akzeptabler Unsicherheit über Vor- 
teile und Risiken beinhalten. Jedoch wird erwartet, dass sich die Unsicherheit 
mit zunehmendem Maß an Evidenz verringert. Die „adaptiven Pfade“ er- 
möglichen einen schnelleren Zugang von Patienten zu innovativen Therapien. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass in diesem Verfahren sowohl die Patienten, 
Leistungserbringer, Hersteller und Aufsichtsbehörden bereit sein müssen, 
höhere Risiken und Unsicherheiten in Bezug aufden Nachweis von Wirksam- 
keit und Sicherheit in Kauf zu nehmen.’ 3°! Dabei erkennen sowohl die FDA 
als auch die EMA an, dass nicht für alle Entscheidungen und Bewertungen 
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RCT notwendig sind. Ab einem gewissen Grad an erreichter Evidenz würden 
beispielsweise Anwendungsbeobachtungen ausreichen. 3° Diese Flexibilität 
der Evidenz/-generierung wird unter anderem auch durch adaptive Studien- 
designs erreicht. Dabei muss im Prozess der adaptiven Pfade ein bestimmtes 
Sicherheitsniveau eines Produktes initial gewährleistet sein. Im Zeitverlauf 
besteht die Gelegenheit, weitere Evidenz zu generieren und Risiken abzubauen 
bzw. einen höheren Nutzen zu belegen. 


Ein weiteres Ziel besteht in der Reduktion der Unsicherheit in Bezug auf End- 
punkte und das Studiendesign. Eine vorläufige Nutzenanerkennung könnte 
dabei auf einem (noch nicht vollumfänglich validierten) Surrogatendpunkt 
basieren. Erst für die endgültige Nutzenbewertung bzw. finale Entscheidung 
müssten klinische Endpunkte belegt werden. In diesem Ansatz wäre eszudem 
möglich, zunächst auf Basis einarmiger Studien, Beobachtungsstudien oder 
Registerdaten zu entscheiden. RCT wären erst für die endgültige Entscheidung 
nötig. In ähnlicher Weise kann hier dem Problem der „real-world“ Anwen- 
dungen begegnet werden. Durch ein adaptives und flexibles Studiendesign 
würde eine erste Entscheidung auf Basis explorativer Studien vorgenommen, 
während pragmatische RCT für die „endgültige“ Nutzenbewertung gebraucht 
würden b°] 


Die adaptiven Ansätze sind besonders gut geeignet, um sich mit Problemen 
einer komplexen und fragmentierten Evidenzgrundlage, wie sie in der Regel 
für Methoden mit MP zur Verfügung stehen, zu befassen. Diese Methoden er- 
möglichen naturgemäß die Synthese von mehreren Quellen der Evidenz mit 
heterogenen Designs (z.B. Evidenz aus RCT und Beobachtungsdaten). Studien, 
die sich auf niedrig-gewichtete empirische Evidenz konzentrieren, bilden die 
Evidenzbasis.!! Darauf folgende Ansätze kombinieren randomisierte und 
nicht-randomisierte Studien.'*! Aktuell werden Erhebungen mit einer Kom- 
bination verschiedener Methoden vorgeschlagen und eingesetzt, um gleich- 
zeitig interne und externe Quellen für einen Bias zu betrachten. Ein Beispiel 
findet sich bei einer Evaluation des NICE zur Schwangerenvorsorge. |! 


Hierarchische Modelle werden als leistungsfähige Plattform empfohlen, um 
den klinischen Effekt bei inkrementellen Innovationen zu untersuchen." So 
zum Beispiel Bayes’sche hierarchische Modelle für geclusterte Daten oder die 
Durchführung der Netzwerk-Metaanalyse?™!, um den Umgang mit Lernkur- 
veneffekten zu ermöglichen 13] Hierarchische Modelle können die Korrela- 
tion zwischen dem klinischen Effekt einer Methode und dem Effekt, der mit 
einer früheren Version des Produkts assoziiert wird, berücksichtigen. Mit an- 
deren Worten, sie erkennen die hierarchische Struktur, die den Produktent- 
wicklungsprozessen von Methoden mit MP zugrunde liegt. Dabei treten 
manchmal Änderungen an Produkten und der Nutzung von Protokollen wäh- 
rend der Durchführung von klinischen Studien zur Darstellung der Sicherheit 
und Leistungsfähigkeit auf ro 
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Die Umsetzung flexibler und adaptiver Ansätze benötigt Zeit und Investitio- 
nen, insbesondere im Hinblick auf die Generierung personeller Kapazitäten. 
Allerdings gibt es erste Versuche, die Unsicherheit, die mit der Evidenzgrund- 
lage von MP verbunden ist, zu charakterisieren.!” +5] Der Ansatz, RCT und Be- 
obachtungsstudien als Ergänzung in einem Studiendesign zu berücksichti- 
gen, bietet einen fundierten und umfassenden Rahmen für die klinische Be- 
wertung vonMP. Dies kannals ein erster Schritt gesehen werden, die klinische 
Wirksamkeit der MP unter nicht-klinischen Bedingungen zu bewerten H°] Der 
adaptive und flexible Ansatz müsste in die Methodenpapiere der Regulierungs- 
behörden für die Bewertung vor und nach dem Inverkehrbringen aufgenom- 
men werden. Damit könnten Anreize für die Generierung einer soliden klini- 
schen Evidenzgrundlage für NUB mit MP geschaffen werden.” Ähnlich dem 
derzeitigen Status Quo wäre im Rahmen der primären Nutzenbewertung eine 
Nutzenanerkennung für einen begrenzten Zeitraum mit einem anschließen- 
den umfassenden Beleg der Wirksamkeit und Verträglichkeit denkbar. Der 
Nachweis des Langzeitnutzens könnte über Register bzw. eine „long-term sur- 
veillance“ erfolgen. 


Alternative Studiendesigns 


Alternative Studiendesigns wurden in der Literatur diskutiert, um die oben 
genannten Herausforderungen der Evidenzgenerierung in Bezug auf MP zu 
bewältigen. Nicht-standardisierte flexible Strategien - unter anderem der 
Einsatz von Scheinbehandlungen, welche die Offenlegung der Studienhypo- 
these verhindern - können verwendet werden, um die Wirkung der Verblin- 
dung als mögliche Quelle für einen Bias zu minimieren. Tracker-Studien 
bieten das flexibelste Design für eine RCT und ermöglichen die Verwendung 
von stufenweiser Entwicklung von MP, sobald sie verfügbar werden!!! Dane- 
ben werden in der Literatur verschiedene Ansätze diskutiert, um Lernkurven- 
effekte zu neutralisieren (mittels festgelegtem Maß an Erfahrung oder Sicher- 
stellung, dass alle Interventionen durch den gleichen Arzt erbracht werden) 
oder zu erklären (z.B. mit hierarchischen Modellen). be 


Die komplementäre Nutzung von RCT und prospektiven Beobachtungsstudien 
in umfassenden Kohortenstudien wurde als mögliche Lösung vorgeschlagen, 
um Fragen im Zusammenhang mit individuellen Behandlungspräferenzen 
und der Dokumentation von langfristigen klinischen Ergebnissen zu klä- 
ren. ba Discrete-Choice Experimente (DCE) können zur Identifizierung und 
Bewertung von Eigenschaften, die Einfluss auf die Behandlungspräferenzen 
von Patienten und Leistungserbringern haben, genutzt werden (z.B. Benut- 
zerfreundlichkeit des Produkts, Nebenwirkungen, Einfluss auf die Lebens- 
qualität etc.).!»° ™ Aktive Komparatoren, wie die „Regelversorgung“ sind eine 
Alternative, um ethische Bedenken bei der Verwendung von Scheinverfahren 
zu überwinden.. | Um Fragestellungen in der (Nutzen-)Bewertung von MP 
zu beantworten, stehen verschiedene Studienansätze zur Verfügung. Welcher 
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Studientyp zum Einsatz kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu 
zählen: 


m die Fragestellung 

= finanzielle und zeitliche Ressourcen 
= zur Verfügung stehende Daten 

= die betrachtete Indikation u.a. 


Eine besondere Herausforderung bei der Messung klinischer oder nicht-klini- 
scher Effekte ist der Vergleich verschiedener Patienten bzw. Patientengruppen 
unter gleichen Ausgangsbedingungen. Zielsetzung ist die Minimierung der 
Auswirkungen von Störgrößen bzw. beeinflussender Faktoren. Dies ist beson- 
ders dann wichtig, wenn vergleichende Interventionsstudien Aussagen über 
die Effekte einer medizinischen Maßnahme relativ zur Vergleichstherapie er- 
möglichen sollen. |! 


Grundsätzlich lassen sich die Studienansätze wie folgt einteilen: Die Medizi- 
nische Forschung unterteilt sich in Primär- und Sekundärforschung. Während 
die Grundlagenforschung sowie Klinische und Epidemiologische Forschung 
unter die Primärforschung fallen, lassen sich die Metaanalyse und die Reviews 
in die Sekundärforschung einordnen (s. Abb. Ai. og 


Registrierungsdaten können als Quelle für realistische Informationen über 
die „Effektivität“ (effectiveness) von Behandlungen dienen. Die Voraussetzun- 
gen dafür sind Register, die komplette, leicht verfügbare Informationen liefern 
und regelmäßig aktualisiert werden. Die Pilotstudien der „EUnetHTA Joint 
Action 2“ zum Rapid Relative Effectiveness Assessment greifen auf reale Daten 
(inkl. Register) zurück. mg Diese Pilotstudien sowie die Arbeit im Rahmen 
des „GetReal Projekts“ der Innovative Medicines Initiative haben vielverspre- 
chende Ergebnisse gebracht. Im Hinblick auf die Datensammlung und Ana- 
lyse-Methoden von realen Registerdaten besteht ein Mangel an Harmonisie- 
rung und Standardisierung. Zudem fehlen methodische Richtlinien. Daneben 
erschweren auch unterschiedliche Anforderungen an die Evidenz und Unter- 
schiede in der Versorgungspraxis (Standard of care) in den verschiedenen Län- 
dern und Rechtssystemen eine EU-weite Sammlung von Registerdaten in stan- 
dardisierter Form." 


Im Bereich der Pharmakovigilanz erkennen die geltenden Rechtsvorschriften 
die Möglichkeit an, mit Post-Autorisierungs-Studien zu Sicherheit und Wirk- 
samkeit fortzufahren, in denen die Verwendung von realen Daten besonders 
relevant ist. Auf der anderen Seite zeigt auch die EU-Medizinprodukt-Richt- 
linie, welche noch reformiert wird, deutlich in Richtung einer gesteigerten 
Bedeutung des Follow-Ups von MP über ihren gesamten Lebenszyklus. »8] 
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4 Bewertung des Patientennutzens 


Der Staat, Behörden oder öffentlich-rechtliche Institutionen als Sachwalter der Bürger, Versicherten 
oder Patienten entscheiden über die Ausgestaltung der Versorgung und die Leistungen im Rahmen 
der GKV. Hierzu bedarf es der Bewertung und Evaluation von Leistungsangeboten und der Progno- 
se von Nachfrage und Akzeptanz der zur Verfügung stehenden Alternativen. Wenn ein Anbieter ein 
Verfahren, ein Produkt oder eine Technologie im deutschen Gesundheitssystem einbringen will, 
geht es primär um die Frage: „Was hat der Patient davon?“. 


In Studien konnte gezeigt werden, dass sich Patientenpräferenzen und das Expertenurteil bezüg- 
lich des Patientennnutzens zum Teil erheblich unterscheiden." +° Daher sollten Informationen 
über die Einschätzung und Sichtweise der Patienten als weitere Entscheidungshilfe herangezogen 
werden. 


4.1 Herausforderungen multikriterieller Entscheidungsprobleme 


Im vorangegangenen Kapitel wurden die methodischen Herausforderungen 
der Erfolgsmessung im Kontext der evidenzbasierten Medizin diskutiert. Die 
praktische Implementierung der evidenzbasierten Medizin, die Umsetzung 
höchster Anforderungen an das Studiendesign und eine hohe Ergebnissicher- 
heit garantieren die bestmögliche Information über kausal begründete Effek- 
te einer Intervention im Vergleich mit dem Status Quo oder Placebo. Die Mes- 
sung der klinischen und nicht-klinischen Effekte ist eine notwendige Bedin- 
gung für die Entscheidung über den Einsatz und die Erstattungsfähigkeit von 
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MP. Es ist eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung. Eine ra- 
tionale Entscheidung bzw. Auswahl der optimalen Alternative, ist mit diesen 
Informationen nicht möglich. Unklar bleibt, mit welchen Werturteilen das 
Maß des Gesamtnutzens bzw. das Ausmaß des Nutzens im Vergleich mit einer 
alternativen Verwendung quantifiziert werden soll. Werturteile der Experten 
und Präferenzen der Betroffenen müssen bei der Entscheidung systematisch 
und transparent berücksichtigt werden. Es kann von einem erheblichen Hand- 
lungsbedarf ausgegangen werden, daeine konsistente systematische Nutzen- 
bewertung für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit MP hoher 
Klasse eine wesentliche Voraussetzung für konsistente und valide Entschei- 
dungen über die Erstattungsfähigkeit ist. 


Das IQWiG Methodenpapier definiert das „Maß des Gesamtnutzens“ als „eine 
Aggregierung der Bewertung von Nutzen und Schaden in einer Größe, wobei 
unterschiedliche patientenrelevante Endpunkte zu einem einzigen Maß zu- 
sammengefasst werden“. Die Operationalisierung erfolgt über die Abwägung 
und Aggregation von positiven und negativen Effekten einer Intervention. Bei 
der Dokumentation des Gesamtnutzens muss zu Beginn bestimmt werden, 
welche Zielkriterien aus den Nutzendimensionen abgeleitet werden können. 
Konkret: Welche Zielkriterien oder Endpunkte werden bei der Bestimmung 
des Nutzens berücksichtigt? Die Ableitung von Zielkriterien bzw. patienten- 
relevanten Endpunkten ist abhängig von der zugrundeliegenden Definition 
des Nutzens (s. hierzu die Ausführungen zu „Zielkriterien, Zielgrößen oder 
Nutzendimensionen“ in Kap. 3.2). 


Das IQWiG Methodenpapier unterscheidet zwei Ansätze zur Dokumentation 
eines Maßes des Gesamtnutzens: (a) den „QALY als Maß des Gesamtnutzens“ 
und (b) die „Erhebung von Präferenzen zur Erstellung eines Maßes des Gesamt- 
nutzens“. Im Kern geht es bei dieser Unterscheidung darum, dass bei der ers- 
ten Alternative patientenberichtete subjektive Angaben zur Lebensqualität 
bzw. dem Gesundheitszustand (nicht-klinische Endpunkte) gewichtet wer- 
den, um dann einen Nutzenwert abzuleiten. Das zweite Maß basiert aufeinem 
breiteren Ansatz (hier bezeichnet mit „Multikriterielle Entscheidungsfin- 
dung“) und gewichtet klinische und nicht-klinische Endpunkte auf Grund- 
lage wissenschaftlich abgeleiteter Präferenzen. Beide Verfahren haben ge- 
mein, dass nur mit Hilfe der Gewichtung der realisierten Entscheidungskri- 
terien ein Nutzenwert als Maß des Gesamtnutzens abgeleitet werden kann. 


Versteht man die Nutzenbewertung als „Prozess der Evaluation medizinischer 
Interventionen hinsichtlich ihrer kausal begründeten positiven und negativen 
Effekte im Vergleich mit einer klar definierten anderen Therapie, einem Pla- 
cebo (oder einer andersartigen Scheinbehandlung) oder keiner Behandlung“, 
dann müssen die positiven und negativen Effekte (Nutzen- und Schadensas- 
pekte) zunächst für jede einzelne Therapiealternative oder jede Methode mit 
MP gegeneinander abgewogen werden. Bei Vorliegen multipler Endpunkte 
oder Entscheidungskriterien ist eine Gewichtung der Entscheidungskriterien 
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die wesentliche Voraussetzung für die gemeinsame Würdigung der endpunkt- 
bezogenen Nutzen- und Schadensaspekte (unabhängig davon, ob es sich um 
„subjektive“ Gesundheitszustände oder „objektive“ klinische Effekte handelt). 
Eine implizite Gewichtung durch intransparente Werturteile widerspricht der 
Forderung nach Transparenz. Die Gewichtung der Zielkriterien erfolgt dann 
unabhängig von den Bedürfnissen der Konsumenten. Dieses Vorgehen deckt 
sich weder mit dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden noch mit den Wert- 
maßstäben der Bevölkerung. Diese Argumentation erfährt Unterstützung 
durch das IQWiG selbst. Es wird durch das IQWiG darauf hingewiesen, dass 
die Präferenzen der (potenziellen) Patienten bei der Nutzenbewertung eine 
Rolle spielen und bei der Nutzenbewertung berücksichtigt werden sollten. = 


4.2 Multikriterielle Entscheidungsanalyse als methodische Basis 


Da die aktuellen Methoden des HTA für die Bewertung von NUB nur bedingt 
anwendbar sind, könnte die multikriterielle Entscheidungsanalyse als Alter- 
native und als ein Instrumentarium angesehen werden, einige der Beschrän- 
kungen der herkömmlichen HTA zu überwinden. al Die niederländische HTA- 
Agentur untersucht beispielsweise, ob Methoden des MCDA in die Bewertung 
von MP integriert werden sollten, um die Grenzen der klassischen Kosten- 
Nutzen-Analyse zu überwinden. | Das IQWiG nennt Methoden der MCDA 
und der Präferenzmessung als eine zu nutzende Methode, wenn „ein Maß des 
Gesamtnutzens zum Vergleich von Interventionen erhoben werden soll“ (IQ- 
WiG Methodenpapier 4.2, S. 85ff.)® 


Als methodische Basis und Rahmenkonstrukt für alle Bewertungsprozesse 
kann die multikriterielle Entscheidungsanalyse (Multi-Criteria Decision Ana- 
lysis, MCDA) dienen. Unter dem Oberbegriff der „Multikriteriellen Entschei- 
dungsfindung“ werden dabei verschiedene analytische Methoden zur Berück- 
sichtigung multipler Entscheidungskriterien zusammengefasst. P6. 27 


Allen Ansätzen ist gemein, dass der Patientennutzen (Gesamtnutzen) als mul- 
tidimensionales Konstrukt angesehen wird, welcher nur unter Einbeziehung 
der betroffenen Patienten bewertet werden kann. Der wahrgenommene oder 
erwartete Nutzen aus Sicht des Patienten ist die Basis für Präferenzen. Aus 
diesem Grund können auf Grundlage dokumentierter Präferenzen Rückschlüs- 
se auf den Nutzen einer Bewertungsalternative gezogen werden. e4 Als solches 
kann die Integration von MCDA in Bewertungen als Qualitätsgarantie im Sin- 
ne der Patientenperspektive angesehen werden. 


Insbesondere bei der Nutzenbewertung spielt die Perspektive der Patienten 
bislang nur eine sehr untergeordnete Rolle.) Allerdings sollten die Rechte der 
Patienten gerade vor dem Hintergrund innovativer Behandlungsmethoden 
berücksichtigt werden. Hier ist die Frage, ob Patienten die Chance erhalten 
(sollten), über die Risikoprofile einzelner Therapiealternativen mitzubestim- 
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men. Die Anerkennung von Patientenautonomie bedeutet in diesem Fall, dass 
den Patienten die Gelegenheit gegeben wird, nach ausführlicher Information 
und in Abhängigkeit der Indikation, ihre individuellen Risikopräferenzen be- 
züglich verschiedener Therapien zum Ausdruck zu bringen. hal 


Das gesteigerte Interesse an der MCDA spiegelt sich in einem verstärkten Ein- 
satz der MCDA im Gesundheitswesen wider, wie jüngste systematische Lite- 
raturübersichten zeigen.‘ 7] Die verschiedenen Methoden bzw. Techniken 
der multikriteriellen Entscheidungsanalyse wurden im Rahmen des Opera- 
tions Research, des Marketings und der Entscheidungsanalyse entwickelt. e8 
MCDA repräsentiert einen praktischen Weg, um Präferenzen für Alternativen 
im Gesundheitswesen zu berücksichtigen, die unter Alltagsbedingungen oder 
bei traditionellen Gremien- oder Gruppenentscheidungen nur schwierig 
(wenn nicht unmöglich) zu beobachten sind hal MCDA kann ebenso genutzt 
werden, um geeignete Kriterien bei Entscheidungsfindungen im Gesundheits- 
wesen zu definieren, indem gemessen wird, welchen Nutzen Patienten den 
verschiedenen Kriterien beimessen, die die Entscheidungen im Gesundheits- 
wesen beeinflussen. Damit kann die MCDA im Gesundheitswesen grund- 
sätzlich sowohl vorwärts als auch rückwärts gerichtet zum Einsatz kommen: 
bei der Zulassung und der Evaluation. 


Im Fokus stehen Entscheidungen, die entweder durch in Konflikt stehende 
Zielkriterien oder aufgrund hoher Ungewissheit problematisch sind. Die ent- 
scheidungstheoretisch fundierte MCDA trägt dazu bei, einen komplexen Ent- 
scheidungsprozess zu strukturieren. 


Grundsätzlich besteht der Prozess der meisten Methoden der multikriteriellen 
Entscheidungsanalyse aus acht aufeinander aufbauenden Schritten!3*!: 


= Definition der Ziele und des Entscheidungsproblems: Im ersten Schritt wird das 
übergeordnete Handlungsziel formuliert, um den Entscheidungsgegen- 
stand vollständig und eindeutig zu erfassen. 

m Bestimmung der Alternativen: Alternativen beschreiben Wahlmöglichkeiten, 
die zur Lösung des Entscheidungsproblems zur Auswahl stehen. Dies 
könnten beispielsweise verschiedene MP oder Untersuchungs- und Be- 
handlungsmethoden sein. 

m Festlegung der Zielkriterien: Die Kriterien, häufig auch als Eigenschaften oder 
Attribute bezeichnet, stellen die entscheidungsrelevanten Einflussfak- 
toren des Entscheidungsproblems dar. Anhand dieser Kriterien kann die 
Zielerreichung gemessen werden. Bei der Bewertung von NUB können 
mehrere Zielkriterien formuliert (z.B. Mortalität, Morbidität, Lebens- 
qualität, Patientenzufriedenheit) und durch Nutzendimensionen abge- 
bildet (z.B. Verbesserung des Gesundheitszustandes, Verkürzung der 
Krankheitsdauer, Verlängerung der Lebensdauer, Verbesserung der Le- 
bensqualität oder Verbesserung der Anwendung bzw. Prozessverbesse- 
rung) werden. 
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m Messung der Zielerreichung: Hier werden alle definierten Kriterien alternati- 
ven-spezifisch gemessen (s. hierzu Kap. 3). Zielsetzung ist die Darlegung 
eines kausalen Zusammenhangs zwischen den NUB und positiven oder 
negativen Effekten. Klinische Studien sind die Basis der Nutzenbewer- 
tung medizinischer Methoden. Klinische und nicht-klinische Zielgrö- 
ßen werden mit einem geeigneten Studiendesign gemessen. Ziel ist die 
Generierung von Daten zum patientenrelevanten (Zusatz-)Nutzen von 
NUB. Qualitativ hochwertige Studien müssen eine ausreichende Ergeb- 
nissicherheit garantieren. 

m Bewertung der Zielerreichungsgrade: Dieser auch als Scoring bezeichnete 
Schritt ist ein Instrument zur mehrdimensionalen Bewertung von Al- 
ternativen. Es werden dabei quantitative und qualitative Kriterien ein- 
bezogen. Für den Vergleich der Zielerreichung auf unterschiedlichen Be- 
wertungskriterien ist eine Bewertungsskala für alle Kriterien festzule- 
gen (z.B. 1-10 Punkte). Bewertet wird, inwieweit einzelne Interventio- 
nen die gesetzten Ziele erreichen (Zielerreichungsgrad). Die Intervention 
mit dem höchsten Zielerreichungsgrad erreicht den höchsten Punkt- 
wert. Das Scoring erfolgt, um die Zielerreichung für unterschiedliche 
Zielkriterien vergleichbar zu machen. 

= Gewichtung der Zielkriterien: Die Gewichtung drückt aus, wie stark die Krite- 
rien bei der Bewertung berücksichtigt werden. Bewertungskriterien las- 
sen sich hinsichtlich der Relevanz für den Patienten gewichten. Hierbei 
können unterschiedliche Gewichtungsmethoden zum Einsatz kommen. 

m Aggregation des Gesamtnutzens: Nach der Punktbewertung und Gewichtung 
können Werte für den Teilnutzen der definierten Kriterien berechnet 
werden. Diese ergeben sich aus den gewichteten Zielerreichungsgraden. 
Abschließend erfolgt die Aggregation des Gesamtnutzens. Zielistes, die 
Ergebnisse vergleichbar zu machen. Dabei wird für jede Alternative ein 
Gesamtnutzenwert ermittelt, der sich aus den zuvor ermittelten Teilnut- 
zenwerten zusammensetzt. 

m Rangreihung der Alternativen: Aus diesen Werten resultiert das Ranking, das 
auf der Höhe der Werte basiert. Bei Entscheidungen im Gesundheitswe- 
sen sollen nicht nur mehrere Zielsetzungen berücksichtigt, sondern 
auch mehrere Alternativen miteinander verglichen werden. Am Ende 
steht ein Faktor bzw. eine Maßzahl für den Gesamtnutzen, der systema- 
tisch über alle Alternativen anwendbar ist. 


Dieser letzte Schritt bietet dabei die Möglichkeit einer Klassifizierung und 
eines Rankings der Interventionen/Kriterien innerhalb des gewählten Versor- 
gungskontexts oder einer bestimmten Indikation (League table). ai In Zukunft 
sollten diese Informationen genutzt werden, um Entscheidungsträger auf 
klinischer und regulatorischer Ebene über klinische Faktoren zu informie- 
ren. 
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4.3 Forderung nach der Aggregation von Nutzen und Schaden 


Kausal begründete klinische Effekte können einen Nutzen oder Schaden für 
den Patienten darstellen. Damit Methoden mit MP verglichen werden können, 
muss der Gesamtnutzen als eindimensionale Größe bestimmt werden. Die 
Aggregation des Gesamtnutzens erfordert die Abwägung von Nutzen und Scha- 
den. Nutzen im ökonomischen Sinne resultiert aus der Bewertung der er- 
wünschten und unerwünschten klinischen Effekte. Der Nutzen entsteht beim 
Konsumenten einer Leistung. Damit erfolgt die Bewertung der Effekte in der 
Regel aus der Perspektive des Patienten. 


Nutzen kann durch Dritte nicht direkt beobachtet werden. Die ordinale Nut- 
zentheorie definiert den Nutzen als einen nicht direkt messbaren Sachverhalt, 
der sich aus individuellen Wahlhandlungen ableiten lässt. Die Präferenz be- 
schreibt die Vorziehenswürdigkeit einer Alternative über eine oder mehrere 
andere Alternativen. Der Patientennutzen einer Intervention ist damit für 
Dritte primär theoretischer Natur und muss aus messbaren Sachverhalten (In- 
dikatoren) abgeleitet werden. Wahlhandlungen können beobachtet werden. 
Wahlhandlungen werden ausgelöst durch die Eigenschaften einer Interven- 
tion. Die Eigenschaften können durch die Ausprägungen der Zielkriterien be- 
schrieben werden. In diesem Sinne spricht man auch vom latenten Konstrukt, 
d.h. für die Operationalisierung muss ein latentes Variablenmodell erstellt 
werden. Dabei sind die gemessenen klinischen Effekte vom daraus resultie- 
renden Patientennutzen zu unterscheiden. Indirekt kann der Nutzen eines 
Individuums aufgrund von Wahlhandlungen beobachtet werden, da davon 
ausgegangen werden kann, dass ein Individuum stets diejenige Alternative 
wählt, die den persönlichen Nutzen maximiert. Nettonutzen ist dabei als das 
positive Ergebnis der vergleichenden Abwägung von Nutzen und Schaden einer 
Intervention hinsichtlich der Zielkriterien bei der Behandlung von Patienten 
bzw. Patientengruppen definiert. Der zusätzliche Nutzen im Vergleich ist das 
positive Ergebnis der vergleichenden Abwägung von Interventionen hinsicht- 
lich des bewerteten Nettonutzens. Folgende Aspekte können dabei im Mittel- 
punkt stehen: Relevanz der Zielkriterien, Werturteile bzw. Präferenzen im 
Hinblick auf die Gewichtung und Vergleichbarkeit der Effekte sowie Annah- 
men über die Aggregation multipler Zielkriterien. 


Für den Vergleich von Alternativen ist es jedoch notwendig, dass ein eindi- 
mensionales Maß des Patientennutzens aus den gemessenen Effekten aggre- 
giert werden kann. Hierzu bedarf es gewichteter Effekte. Maßstab für die Ge- 
wichtung sind die Präferenzen der Patienten. In diesem Kontext ist die ein- 
heitliche Definition und Ableitung der Patientenpräferenzen eine wesentliche 
Voraussetzung für die vergleichende Bewertung und damit für die Wahlent- 
scheidung zwischen MP oder Interventionen. Formal gesehen lassen sich drei 
Schwerpunkte für die Phase des Bewertens eines neuen theoretisch-wissen- 
schaftlichen Konzepts von NUB mit MP hoher Klassen ableiten: 
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m Abwägung von Nutzen und Schaden: Nachdem die Effekte hinsichtlich der 
identifizierten Zielkriterien gemessen wurden, müssen der Nutzen (er- 
wartetes Nutzenpotenzial) und der Schaden (erwartetes Schadenspoten- 
zial) abgewogen werden. Erfolgt die Bewertung über Dritte bzw. Exper- 
ten, dann ermöglichen explizite Werturteile die transparente Abwägung 
von Nutzen (erwünschten Effekten) und Schaden (unerwünschten Ef- 
fekten). Zielsetzung ist die Bereitstellung von Daten, welche die Ent- 
scheidungsträger über Werturteile von Versicherten, Patienten und der 
Bevölkerung informieren. 

m Perspektive der Nutzenbewertung: Der G-BA bewertet den Nutzen oder das 
Potenzial eines MP. Unklar bleibt, welche Perspektive (Patient, Versi- 
cherter oder Bürger) handlungsleitend in der Nutzenbewertung von neu- 
en NUB mit MP hoher Klassen sein wird. Diskutiert werden Optionen 
(Klinischer Nutzen, Patientennutzen, Anwendernutzen) und Implika- 
tionen unterschiedlicher Nutzenbegriffe. 

= Aggregation multipler klinischer oder nicht-klinischer Endpunkte: Multiple Zielkrite- 
rien erhöhen die Komplexität bei der Entscheidung. Zielkriterien mit 
eventuell divergierenden Effekten müssen vergleichbar gemacht wer- 
den. Der Nachweis eines höheren Gesamtnutzens erfolgt in Relation 
zum Komparator. Diskutiert werden die Vergleichbarkeit von klinischen 
Effekten und deren Aggregation zu einem Gesamtmaß des Nutzens. 


Ein Nutzen wird folglich aus der (erwarteten) Wirksamkeit abgeleitet, ent- 
spricht aber nicht den Wirksamkeitsparametern. Bei der Ableitung des Nut- 
zens aus den Effektgrößen sind deshalb mehrere Wertentscheidungen not- 
wendig. Unklar ist, in welchem funktionalen Zusammenhang ein Effekt 
einen Nutzen beim Patienten begründet. Werden mehrere Endpunkte für die 
Nutzenbewertung herangezogen, müssen Nutzen und Schaden abgewogen 
werden. Präferenzgewichte sollten zuverlässig und korrekt die relative Wich- 
tigkeit der Endpunkte abbilden. Die relative Wichtigkeit eines Zielkriteriums 
bedeutet, dass sich die Bedeutung eines Endpunktes immer in Relation zur 
Bedeutung alternativer Zielkriterien bemisst. Das Bewerten von Endpunkten 
und Alternativen ist dabei Gegenstand der Ökonomie und Statistik, insbeson- 
dere der Entscheidungstheorie. Zielsetzung ist die systematische Zusammen- 
fassung aller Informationen über die Effekte in einem (eindimensionalen) 
Nutzenmaß (Aggregation der Zielerreichungsgrade). 


Ergebnis der Bewertung ist die Bereitstellung von Informationen, d.h. indi- 
kationsspezifischer oder indikationsübergreifender Kennzahlen, als Grund- 
lage für eine Entscheidung. Der rationale Vergleich von Interventionen erfolgt 
anhand dieses eindimensionalen Nutzenmaßes und ist eine notwendige Be- 
dingung für die Ermittlung des Nutzens einer Intervention im Vergleich mit 
einer Vergleichsintervention. 


Bei der Bewertung von MP stellt sich insbesondere die Frage nach der Defini- 
tion des „Nutzens“. Wird die ökonomische Betrachtung außer Acht gelassen, 
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so lässt sich eine abwägende Bilanzierung von Nutzen und Risiko aus patien- 
tenorientierter Sicht nicht nachvollziehen. Die Vor- und Nachteile einer Me- 
thode oder eines MP sind nicht eindeutig definiert und eine wirtschaftliche 
Versorgung ist nicht möglich. 


4.4 Diskussion der Bewertung multipler Endpunkte 


Dieses Kapitel befasst sich nicht mit den Methoden der Messung klinischer 
und nicht-klinischer Erfolgsparameter, der Begründung unterschiedlicher 
Studiendesigns, biometrischen Anforderungen oder der sachgerechten Um- 
setzung der EbM. Dieses Kapitel fokussiert einzig und allein auf die Bewertung 
der gemessenen klinischen und nicht-klinischen Effekte. Damit konzentrie- 
ren sich die Ausführungen auf die Bewertung der gemessenen Effekte als Kern 
und notwendige Bedingung für die Nutzenbewertung. Es geht darum, wie die 
Multidimensionalität des Patientennutzens (Mortalität, Morbidität, Lebens- 
qualität) bei der Entscheidung berücksichtigt werden kann. Zudem geht es 
darum, wie die patientenrelevanten Endpunkte bei der Abwägung des Nutzen 
und Schadens, der Aggregation eines Maßes des Gesamtnutzens oder des Aus- 
maßes des zusätzlichen Nutzens im Vergleich mit weiteren Alternativen in 
die Entscheidung eingehen. 


Es bleibt bis heute bei der Entscheidung über MP offen, welche wissenschaft- 
lichen Methoden und Instrumente zur Dokumentation der Relevanz oder 
Wichtigkeit eines Zielkriteriums systematisch herangezogen werden. Bei 
einem unklaren Nutzenbegriff bleibt ungelöst, welche Zielkriterien bei der 
Abwägung von Nutzen und Schaden zur Bestimmung des zusätzlichen Nut- 
zens oder Gesamtnutzens eingehen. Die gemeinsame Würdigung von Nutzen 
und Schaden verlangt einen transparenten Prozess, der die Wertentscheidun- 
gen, d.h. die Gewichtung der positiven und negativen Effekte, offen legt. 
Wertentscheidungen der Abwägung sollten nicht Gegenstand „subjektiv ge- 
prägter und damit häufig verzerrter“ Bewertungen sein."!Ohne wissenschaft- 
lich belastbare Aussagen zu Wertmaßstäben und Präferenzen zu den patien- 
tenrelevanten Endpunkten ist eine Abwägung von Nutzen und Schaden nicht 
möglich. 


Angenommen, man könnte davon ausgehen, dass die Messung mehrerer pa- 
tientenrelevanter Endpunkte zu 100% die Wirksamkeit einer Intervention A 
im Vergleich zu einer Intervention B wiedergibt, dann kann auf Basis dieses 
Wissens keine Aussage über den Nutzen, den Gesamtnutzen, den Nettonutzen 
oder den zusätzlichen Nutzen getroffen werden. Insofern ist eine rationale 
Entscheidung auf Basis dieser klinischen Evidenz nicht möglich. Solange ein 
Nutzenmaß über die Erstattungsfähigkeit informieren soll, giltes, die gemes- 
senen Effekte der patientenrelevanten Endpunkte in ein wissenschaftlich be- 
gründetes Nutzenmaß zu überführen. Um den Nutzen oder Wert einer Inter- 
vention zu analysieren, bedarf es mehrerer Wertentscheidungen. Ohne diese 
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Wertentscheidungen ist es nicht möglich, einen Nutzenwert zu generieren 
oder eine systematische und transparente Entscheidung zu treffen. 


Die Berücksichtigung der Wertvorstellungen der Versicherten und der Präfe- 
renzen der Patienten ist eine notwendige Bedingung für eine systematische 
und transparente Entscheidungsfindung. Es ist nicht ausreichend geklärt, 
auf welcher Basis bzw. welcher Evidenz die Abwägung des Nutzens und Scha- 
dens erfolgen soll. Dies ist sowohl aus der Perspektive der evidenzbasierten 
Medizin als auch aus Sicht der Gesundheitsökonomie eine wesentliche Lücke 
der Nutzenbewertung im Status Quo. Gegenwärtig werden diese Wertent- 
scheidungen nicht transparent gemacht. Wertentscheidungen können expli- 
zit oder implizit getroffen werden. Sie können zudem auf Basis subjektiver 
oder objektiver Daten getroffen werden. Zunehmend wird die Forderung laut, 
dass implizites Wissen der Entscheidungsgremien durch explizites Wissen 
über diese Wertentscheidungen zu ersetzen ist. Der Anspruch an die Wissen- 
schaftlichkeit des Bewertungsverfahrens macht eine eindeutige und klare 
Kommunikation der Gewichtung der Zielkriterien notwendig. Explizites Wis- 
sen kann systematisch dokumentiert und über eine wissenschaftliche Veröf- 
fentlichung der Bürger-, Versicherten- oder Patientenpräferenzen kommuni- 
ziert und korrigiert werden. 


Oftmals wird in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass das IQWiG mit der 
Feststellung zum Ausmaß klinischer Effektmaße betraut ist. Bei der Beurtei- 
lung der Evidenz sollten möglichst wenige Wertentscheidungen getroffen 
werden, da diese Aufgabe dem G-BA aufgrund seiner Legitimation vorbehalten 
sein sollte. Die Trennung zwischen der Informationsaufbereitung und der tat- 
sachlichen Entscheidung, also der Trennung der Aufgaben des IQWiG und des 
G-BA, macht Sinn. Jedoch muss der G-BA in seiner Funktion auch in der Lage 
sein, auf Basis der durch das IQWiG berichteten Daten zu entscheiden. Keinen 
Sinn macht die Tatsache, dass der G-BA durch den Bericht des IQWiG keinerlei 
belastbare Informationen tiber die Werturteile der Versicherten bzw. Praferen- 
zen der Patienten bekommt. In diesem Kontext miisste klar herausgestellt 
werden, inwiefern diese Informationen über die Präferenzen und Werturteile 
bereitgestellt werden bzw. wie diese Informationen für die Entscheidung des 
G-BA zusammenfassend beurteilt werden. 


4.5 Exkurs: FDA Pilotstudie zur Adipositaschirurgie 


Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas steigt weltweit. Unter den ein- 
kommensstarken Ländern haben die Vereinigten Staaten den höchsten mitt- 
leren Body-Mass-Index (BMI) bei Männern und Frauen. Mehr als zwei Drittel 
der über 20-Jährigen in den USA sind übergewichtig oder adipös. Übergewicht 
und Adipositas gehen mit einem erhöhten Risiko für Morbidität und Mortali- 
tät einher. Behandlungen für Übergewicht, mit Ausnahme der Operation, 
sind meist in der langfristigen Gewichtskontrolle unwirksam .."#! Neben dem 
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anhaltenden Gewichtsverlust bietet die chirurgische Behandlung zusätzliche 
Vorteile für die Patienten in Bezug auf Begleiterkrankungen und reduziert das 
relative Mortalitätsrisiko. Chang et al od kommen in ihrem Review zu dem 
Ergebnis, dass Adipositaschirurgie erhebliche und anhaltende positive Aus- 
wirkungen auf das Gewicht hat und adipositas-assoziierte Komorbiditäten bei 
der Mehrheit der übergewichtigen Patienten lindert. "og Folglich ist die Nach- 
frage nach Adipositaschirurgie in den letzten Jahren gestiegen. 


Dieses Thema greift auch die US Food and Drug Administration (FDA) auf. Die 
FDA hat eine Pilotstudie zu Patientenpräferenzen in Auftrag gegeben. Diese 
Studie hat zur regulatorischen Entscheidung der Agentur über die Zulassung 
des „Maestro Rechargeable-System“ (MP zur Behandlung von Adipositas) bei- 
getragen.l'»! Die „Patient Preference Initiative“ untersuchte die Möglichkeiten 
der Integration von Patientenpräferenzen in regulatorische Entscheidungs- 
prozesse, insbesondere die Analyse der Nutzen-Risiko-Trade offs bei MP. Zu- 
dem verfolgt das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) das Ziel, 
die (wissenschaftlichen) Erkenntnisse zur Erfassung und Dokumentation von 
Präferenzen der Patienten und von Leistungserbringern zu erweitern.!34) In 
der Pilotstudie, die in Zusammenarbeit von CDRH und RTI durchgeführt wur- 
de, sollten Patientenpräferenzen in Bezug auf die medizintechnischen Be- 
handlungsalternativen bei Adipositas mittels Discrete-Choice Experiment er- 
mittelt werden. Dabei ging es um den Vergleich von Patienten, Ärzten und 
Entscheidern. Grundsätzlich verfolgen alle Parteien das gleiche Ziel, die Ma- 
ximierung des Nutzens und die Minimierung des Schadens (bzw. des Risi- 
kos). Die Pilotstudie diente der Analyse der verschiedenen Perspektiven und 
der Überprüfung der Integration dieser Perspektiven und Präferenzen in die 
Entscheidungsprozesse im CDRH. 


Die Studie schätzte die maximalen Mortalitätsrisiken, welche die Patienten 
bereit waren, für eine bestimmte Menge an Gewichtsverlust zu akzeptieren 
und die minimale Menge an Gewichtsverlust, die ausreichend ist, um die Ri- 
siken des MP zu akzeptieren. Beispielsweise, um ein Produkt mit einem Mor- 
talitätsrisiko von 0,01% zu akzeptieren, fordert ein risikotoleranter Patient ca. 
10% Gewichtsverlust über 5 Jahre. Abbildung 5 zeigt beispielhaft die relative 
Gewichtung der Attribute im Discrete-Choice Experiment od Neben den kli- 
nischen Studienergebnissen berücksichtigte die FDA die Ergebnisse der Studie 
zur Quantifizierung der Patientenpräferenzen in Bezug auf den Nutzen und 
die Akzeptanz von Risiken der verschiedenen MP im Bereich der Adipositas- 
chirurgie. Dies war das erste Mal, dass eine Patientenpräferenzstudie eine 
neue Gerätezulassung durch die FDA positiv beeinflusst hat.» 
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Abb.5 Ergebnisse des DCE der Patient Preference Initiative (eigene Darstellung nach Da 
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4.6 Exkurs: Internationale Ansätze und Empfehlungen 


Stufenverfahren der IDEAL Collaboration zur Evaluation chirurgischer 
Innovationen 


2009 hat die IDEAL Collaboration ein fünfstufiges Verfahren vorgeschlagen, 
um für mehr Sicherheit bei der Evaluation von chirurgischen Innovationen zu 
sorgen. al Ausgehend von der Idee und dem „Proof of concept“ sollen chirur- 
gische und interventionelle Innovationen in mehreren Stufen weiterentwi- 
ckelt, erforscht, gelernt und gelehrt werden, um sie dann systematisch zu 
bewerten und in der letzten Stufe in Langzeitstudien hinsichtlich ihrer Wirk- 
samkeit zu evaluieren.'! (s. Tab. 4) 


Daneben gibt die IDEAL Collaboration eine Reihe von Empfehlungen, wie Me- 
thodik und Berichterstattung der Forschung auf jeder dieser Stufen verbessert 
werden könnten. Dabei liegt der Fokus auf der Bewertung neuer invasiver 
Techniken und Verfahren. he, 3°! 


Tab.4 IDEAL Framework 135 234 


Stufe 1 m Initialer Bericht 
IDEE“ m Innovation kann geplant, zufällig oder erzwungen sein 
m Fokus auf Erläuterung und Beschreibung 
Stufe 2a m „Basteln“ (schnelle iterative Modifikation der Technik und Indikationen) 
ENTWICKLUNG“ m Geringe Erfahrungen von einem Zentrum 


m Fokus auf technische Details und Durchführbarkeit 


Stufe 2b m Technik stabil und erprobt 
EXPLORATION“ m Replikation durch andere 
m Fokus auf Nebenwirkungen und potenziellem Nutzen 
m Lernkurven wichtig 
m Definition und Entwicklung von Qualitäts-parametern 
Stufe 3 m Gewinnt breite Akzeptanz 
BEWERTUNG“ m Wird als möglicher Ersatz für aktuelle Therapie angesehen 
m Vergleich gegen aktuellen Best-Practice 
Stufe 4 m Überwachung später und seltener Probleme 


„LANGZEIT MONITORING“ = Veränderungen in der Anwendung 


Stufe ı der Innovation beginnt, wenn ein Chirurg oder eine kleine Gruppe von 
Chirurgen eine innovative Prozedur zum ersten Mal anwenden. Wenn erste 
Berichte einen Nutzen andeuten, können einige „Early Adopters“ die Innova- 
tion aufnehmen (Stufe 2a). In dieser Phase (Entwicklungsphase) liegt der Fo- 
kus auf der technischen Entwicklung des Verfahrens. Anschließend liegt die 
Aufmerksamkeit auf der Untersuchung der Indikationen, in denen das Ver- 
fahren verwendet wird, dem Verständnis des potenziellen Nutzens und Scha- 
dens sowie der Erhöhung der Wirksamkeit der Innovation (Stufe 2b, Explora- 
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tionsphase). Early Adopters verfeinern in dieser Zeit ihre Fähigkeiten, verbes- 
sern ihre Lernkurve. Um diese Ziele zu erreichen, sind für die IDEAL Collabo- 
ration prospektive Forschungsdatenbanken wertvoll. Diese sorgfältig 
geplanten, prospektiven, unkontrollierten klinischen Studien könnten als 
parallele Ergänzungen zu kleineren Machbarkeits- oder explorativen rando- 
misierten klinischen Studien durchgeführt werden. Genau charakterisierte 
und relevante Zielkriterien sind dabei sowohl für Forschungsdatenbanken und 
randomisierte Studien entscheidend. Diese sollten technische, klinische und 
patientenrelevante Outcomes beinhalten be, 36] 


Während die ersten beiden Stufen auf die Entwicklung einer neuen Techno- 
logie und die Beschreibung ihrer Outcomes ausgerichtet sind, soll die dritte 
Stufe die Wirksamkeit gegenüber geltenden Standards bewerten. Auf der Stu- 
fe 3 ist die entscheidende Frage, ob die Innovation besser als etablierte Verfah- 
ren in Bezug auf die klinische Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ist (Bewer- 
tungsphase). Wenn die Möglichkeit zur robusten Evaluation nicht ergriffen 
wird, kann eine weit gefasste Adoption der Innovation ohne ausreichende 
Beweise geschehen. 


Gemäß der IDEAL Collaboration sollten RCT der Standard in dieser Phase sein. 
Dennoch geht auch die Gemeinschaft davon aus, dass RCT mit chirurgischen 
Techniken manchmal unnötig oder nicht möglich sind oder Anpassungen 
bzw. zusätzliche Funktionen benötigen. In diesem Fällen empfiehlt die IDEAL 
Collaboration alternative Studiendesigns, wie nicht-randomisierte Parallel- 
gruppenstudien, kontrollierte unterbrochene Zeitreihen, Keil-/Stufendesigns 
(randomisierte Roll-outs), Tracker-Studien oder Kenntnis-basierte randomi- 
sierte Studien.. 5] 


Schließlich wird in Stufe 4, wenn die Innovation weithin akzeptiert und ein- 
gesetzt ist, deren Wirksamkeit bei der Routineanwendung überwacht (Phase 
der Langzeitstudien). Seltene Ereignisse und langfristigen Ergebnisse könnten 
in dieser Phase deutlich werden und die Ergebnisvariabilität kann zur Klärung 
der Indikationen oder wichtiger technischer Details führen. Die Ergebnisse 
der Studie können auf die Routinepraxis verallgemeinert und Indikationen 
erweitert werden. Das typische Studiendesign dafür sind Register zur Über- 
wachung der neuen Technik sowie der Indikationen.. Esl 


EAES Empfehlungen zum Innovationsmanagement in der Chirurgie 


Im Rahmen eines Mandats der Europäischen Vereinigung für die endoskopi- 
sche Chirurgie (EAES) wurde 2010 ein Leitfaden zur Methodik des Innovations- 
managements in der endoskopischen Chirurgie entwickelt ha! Der Schwer- 
punkt dieser Richtlinie liegt auf Patientensicherheit, Wirksamkeit und Effi- 
zienz und dient der Entwicklung von Empfehlungen für die Bewertung und 
Einführung von chirurgischen Innovationen. Die Entwicklung und Umset- 
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zung von Innovationen in der Chirurgie ist demnach in fünf Abschnitte ge- 
gliedert: 


Definition von Innovation, 

. präklinische wissenschaftliche Entwicklung, 

. klinische wissenschaftliche Entwicklung, 

. wissenschaftliche Zustimmung/Zulassung, 

5. die Umsetzung in der Praxis zusammen mit der Uberwachung. 


WN H 


In Bezug auf die praklinische Entwicklung neuer, innovativer Technologien 
geht die Empfehlung davon aus, dass eine klinische Bewertung/Studie initi- 
iert werden muss, wenn nicht gentigend klinische Evidenz zu Sicherheit und 
Wirksamkeit vorliegt. Um angemessene Evidenz zu erreichen, muss dafür 
jedoch „nicht unbedingt eine randomisierte kontrollierte Studie“! erfolgen. 
Vielmehr müssten bei der Initiierung einer Studie mehrere Faktoren berück- 
sichtigt werden: die Lern- und Kompetenzkurve, die Identifizierung von Stör- 
faktoren, um systematische Verzerrung zu minimieren, die Ausbildungsan- 
forderungen sowie Anforderungen des Forschers (Studienzentrums). Die ent- 
sprechende Auswertung hängt hauptsächlich von der Art und der Komplexität 
der Innovation ab. 


Die EAES erkennt an, dass RCT nicht immer realisierbar, möglich oder ange- 
messen sind! und empfiehlt daher alternative Designs, wie „parallel group 
non-randomized studies“ oder „controlled interrupted time-series“ls! oder 
prospektive Kohortenstudien.l! Nachdem Informationen über klinische, 
wirtschaftliche, ethische, sozialeund rechtliche Aspekte gesammelt wurden, 
sollte ein HTA durchgeführt werden. Innovationen in der klinischen Praxis 
sollten mit einem möglichst hohen Grad an Sicherheit für den Patienten ein- 
geführt werden (nicht schaden). Die Empfehlungen der EAES dienen der Er- 
reichung dieses Ziels ohne zukünftige vielversprechende diagnostische und 
therapeutische Innovationen zu verhindern. 


Zulassung- und Nutzenbewertungsverfahren in den USA - 
„Pre-Market Approval“ der FDA 


Die Zulassung von MP in den USA erfolgt durch die U.S. Food and Drug Admi- 
nistration. Die FDA ist dafür verantwortlich, die Sicherheit und Wirksamkeit 
der MP festzustellen, bevor diese auf dem Markt vertrieben werden können. 
Die USA besitzen, ähnlich wie Europa, hierzu ebenfalls ein Klassifikations- 
system, welches die MP in drei Risikogruppen unterteilt.[#! Die Zulassung von 
MP erfolgt hauptsächlich durch zwei Verfahren: die ‚Premarket Notification‘ 
(PMN) sowie die ‚Premarket Approval‘ (PMA). Aber auch durch andere Verfah- 
ren, wie das ‚Investigational Device Exemptions Program‘ (DEI. al Sollen In- 
novationen zugelassen werden, ist im Rahmen der ‚Premarket Approval‘-Zu- 
lassung die Wirksamkeit des Produktes in Form von Studien nachzuweisen. 
Diese Art von Zulassung ist für alle Produkte der Klasse III prinzipiell verpflich- 
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tend. Ebenfalls muss dieser Prozess für Produkte der Klassen I und II 
durchgeführt werden, die keine Ähnlichkeiten zu einem ‚Predicate Device‘ 
(Vorgängermodell) aufweisen. 81 


Die Sicherheits- und Wirksamkeitsüberprüfung der MP erfolgt in erster Linie 
durch das ‚Medical Device Reporting‘-Programm sowie das ‚Postmarketing 
Surveillance Studies‘-Programm. Die Kontrollen können aber auch in Form 
von epidemiologischen Untersuchungen sowie in Form von Begehungen der 
Hersteller erfolgen." Vom Hersteller werden Meldungen an die FDA über so- 
genannte Vorkommnisse (mit einem bestimmten Schweregrad) mitihren MP 
erwartet. Leistungsanbieter, z.B. Krankenhäuser, ambulante Einrichtungen, 
Pflegeheime, sollen ernsthafte Vorfälle an die Hersteller und Todesfälle, die 
u.a. durch das MP verursacht wurden, an den Hersteller und die FDA mel- 
den Ji In den USA werden die Erstattungen für MP durch das ‚Centers for Me- 
dicare & Medicaid Services‘ (CMS) sowie das ,Veteran Affairs Health System‘ 
fiir die stattlichen Krankenversicherungen geregelt. Die privaten Krankenver- 
sicherungen legen die Erstattungen selber fest, orientieren sich aber dabei an 
die Entscheidungen des CMS bag Die Erstattungen im stationären und ambu- 
lanten Bereich durch Medicare werden im ,,Social Security Act“ definiert. Um 
erstattungsfahig zu sein, muss ein Produkt als ,Reasonable and Necessary’, 
also als angemessen und notwendig, bewertet werden. 8 


Damit innovative Produkte schneller fiir den Markt zugelassen werden, wur- 
de ein Pilotprojekt gestartet, um den Zeitraum zwischen der Marktzulassung 
durch die FDA und die Erstattung durch die CMS zu verkürzen. Dabei sollen 
durch die gleichzeitige Überprüfung von Zulassungsanträgen pro Jahr fünf 
MP parallel bewertet werden a Eine kurze Gegenüberstellung der Zulassungs- 
und Nutzenbewertungsverfahren der EU im Vergleich zu den USA findet sich 
in Abbildung 6. 


= Prüfung dezentral durch 
privatwirtschaftliche „benannte Stellen“ = Zulassung durch FDA 
= Klinische Studien nur für implantierbare = Klinische Studien grundsätzlich notwendig 
Medizinprodukte und Produkte der = Nachweis von Sicherheit und 
Risikoklasse III grundsätzlich notwendig Leistungsfähigkeit 
= Nachweis von Sicherheit und = Zulassung häufig mit Auflagen 
Leistungsfähigkeit = Zentrale behördliche Überwachung des 
= Zulassung i.d.R. ohne Auflagen Marktes ist die Regel, insb. bei 
= Dezentrale behördliche Überwachung nur Interventionen 
in besonderen Fällen = Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit 
= Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit nicht öffentlich im Internet zugänglich 


öffentlich zugänglich sy A 


Abb.6 Zulassungsverfahren im Vergleich: EU & USA (eigene Darstellung in Anlehnung an ©!) 
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Medical Device Innovation Consortium (MDIC) - 
Patient Centered Benefit-Risk Project 


Das ,,Medical Device Innovation Consortium“ (MDIC) zielt durch seine Public- 
private-Partnership darauf ab, regulatorische Entscheidungen in der Medizin- 
produkte-Industrie voranzutreiben. Das MDIC ist die einzige offentlich-priva- 
te Partnerschaft, die ausschließlich die strategischen Anforderungen der 
Medizinprodukte-Industrie fokussiert. MDIC wurde entwickelt, um eine kol- 
laborative Umgebung zu schaffen, in der Industrie, gemeinnützige Organisa- 
tionen und Regierungen zusammenarbeiten können, um vorwettbewerbliche 
Forschung in der Medizintechnik voranzutreiben. Dadurch sollten die Her- 
steller den Bedürfnissen der Patienten in den USA rechtzeitiger begegnen kön- 
nen. MDIC schafft einen Ausgleich zwischen den Bedürfnisse der Medizin- 
produkte-Industrie, der FDA, und den damit verbundenen Organisationen 
und den Bedürfnissen der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. 


Die FDA hat Medizintechnikunternehmen aufgefordert, die Patientenpers- 
pektive in Bezug auf die Vorteile und Risiken eines neuen MP zu berücksich- 
tigen, wenn sie die Marktzulassung anstreben. Im Rahmen eines Projektes 
hat die MDIC die Grundlagen für eine patientenzentrierte Nutzen-Risikoab- 
wägung analysiert. Anfang Mai 2015 wurde der Projektbericht „Medical De- 
vice Innovation Consortium (MDIC) - Patient Centered Benefit-Risk Project“ 
veröffentlicht. Dieser gibt Einblicke in die ersten Ergebnisse des Projektes.) 


Da es keine allgemein anerkannten Konzepte für die Integration von Patien- 
tenpräferenzen in die Zulassungsverfahren gibt und diese Informationen da- 
her bisher kaum verwendet wurde, soll dieser MDIC-Rahmenbericht das Ver- 
ständnis der Industrie, der FDA-Mitarbeiter und anderer verbessern, wie die 
Perspektive der Patienten in das behördliche Zulassungsverfahren integriert 
werden könnte. Der Bericht liefert Hintergrundinformationen über die Kon- 
zepte der Nutzen-Risiko-Bewertung sowie der Patientenpräferenzen; erörtert 
den potenziellen Wert der Integration von Nutzen-Risiko-Abwägungen in 
einen Zulassungsantrag; diskutiert, wann im Produktlebenszyklus derartige 
Informationen gesammelt werden könnten und beschreibt Faktoren, die bei 
der Auswahl einer Präferenzmessmethode berücksichtigt werden müssen. 
Zudem werden Überlegungen hinsichtlich der Verwendung von Informationen 
zu Patientenpräferenzen in den Regulierungsprozess sowie deren Einsatzmög- 
lichkeiten in der Erstattungsentscheidung, dem Marketing und der gemein- 
samen medizinischen/therapeutischen Entscheidungsfindung diskutiert. 


Der Abschnitt „Mögliche Nutzung und Wert von Informationen zu Patienten- 
präferenzen im Produktentwicklungszyklus“ des Berichts beschreibt und dis- 
kutiert die drei wichtigsten Verwendungen von Präferenzinformationen: 
1. Nutzen-Risiko-Abwägungen, 
2. Identifikation von Patientengruppen, die die Verwendung einer be- 
stimmten Technologie präferieren würden und 
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3. die Bereitstellung der erforderlichen Informationen, um ein quantitati- 
ves Nutzen-Risiko-Modell zu erstellen. 


Das Kapitel stellt dann das Konzept des Produktentwicklungszyklus’ vor und 
diskutiert, wie Informationen zu Patientenpräferenzen in jeder Phase des Le- 
benszyklus’ nützlich sind und in welchem Schritt des Produktlebenszyklus’ 
es hilfreich sein kann, derartige Informationen zu sammeln. hal 


Patient Preference Information - Submission, Review in PMAs, 
HDE Applications, and De Novo Requests, and Inclusion in Device Labeling 


Die FDA-Richtlinie zu „Faktoren, die bei der Erstellung von Nutzen-Risiko-Er- 
mittlungen in Medical Device Premarket Approvalund DeNovo Klassifikation“ 
(auch „Benefit-Risk Guidance“ genannt) erklärt, dass verschiedene Patienten- 
perspektiven in der Datenerhebung während des vorbehördlichen Review-Pro- 
zess für PMA-Anträge und De Novo-Klassifizierungsanfragen betrachten soll- 
ten. Diese Leitlinie legt fest, dass die Risikobereitschaft der Patienten und ihre 
Perspektive auf Nutzen und Vorteile einer Technologie, zusätzlich zu verschie- 
denen anderen Faktoren, in der FDA-Bewertung des Nutzen-Risiko-Profils von 
bestimmten MP berücksichtigt werden sollte. Allerdings müssen die Informa- 
tionen die Standards der FDA für gültige wissenschaftliche Erkenntnisse er- 
füllen. 


Am 18. Mai 2015 veröffentlichte die FDA einen weiteren Richtlinienentwurf 
zu „Patient Preference Information - Submission, Review in PMAs, HDE Ap- 
plications, and De Novo Requests, and Inclusion in Device Labeling“ hai Dieser 
Entwurf erganzt die vorherige Richtlinie und gibt Leitlinien zum Umgang mit 
Informationen tiber Patientenpraferenzen, die von der FDA in der Entschei- 
dungsfindung in Bezug auf PMAs, Humanitarian Device Exemption (HDE)- 
Anwendungen und De Novo-Anfragen verwendet werden können. Die Ziele 
dieses Entwurfs der Leitlinien sind: 


1. die Förderung der freiwilligen Vorlage von Daten zu Patientenpräferen- 
zen durch die Hersteller oder andere Beteiligte in bestimmten Fällen 

2. die Darstellung von empfohlenen Qualitäten der Daten zu Patientenprä- 
ferenzen, die in validen wissenschaftlichen Erkenntnissen resultieren 
können 

3. Bereitstellung von Empfehlungen für die Erhebung von Daten zu Patien- 
tenpräferenzen für die FDA 

4. die Bereitstellung von Empfehlungen für die Integration von Daten zu 
Patientenpräferenzen in der Kennzeichnung/Information für Patienten 
und Anwender. 


Der Richtlinienentwurf enthält zudem einige hypothetische Beispiele, wie 
Präferenzdaten in regulatorischen Entscheidungen der FDA integriert werden 
können. 
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Die Einreichung von Daten zu Patientenpräferenzen bei der FDA ist freiwillig. 
Allerdings können diese Präferenzdaten für die FDA während der Nutzen-Ri- 
siko-Abwägung für MP auf entscheidende Art und Weise nützlich sein: 


1. Identifizierung der wichtigsten Vorteile und Risiken einer Technologie 
aus der Sicht des Patienten 

2. Bewertung der relativen Bedeutung verschiedener Attribute von Nutzen 
und Risiken für die Patienten und Klärung, wie Patienten zwischen die- 
sen Vorteilen und Risiken für eine bestimmte Technologie abwägen 

3. besseres Verständnis der Heterogenität oder der Verteilung von Patien- 
tenpräferenzen hinsichtlich Nutzen und Risiken verschiedener Behand- 
lungs- oder Diagnosemöglichkeiten. 


Da der Wirkmechanismus für MP oft gut charakterisiert und lokalisiert wer- 
den kann, geht der FDA-Entwurf davon aus, dass Patientenpräferenzen für 
MP einfacher zu erheben sind als für pharmazeutische oder biologische The- 
rapien. Bei diesen würden mehrheitlich systemische Wirkungen auftreten 
und Off-Target Nebenwirkungen nicht immer umfassend vorab antizipiert 
werden können. |] 


56 


5 Entscheidung über die Erstattungs- 
fähigkeit 


5.1 Herausforderungen bei der Erstattungsentscheidung 


Innovationen sind gerade dann wertvoll für Patienten, wenn ein ungedeckter 
klinischer Handlungsbedarf befriedigt oder Patienten mit einer seltenen Er- 
krankung versorgt werden können. Zunehmend wird der Übergang von tra- 
ditionellen Entscheidungsprozessen hin zu neuen Ansätzen der Nutzenbewer- 
tung durch die Regulierungsbehorden diskutiert.?! Im Mittelpunkt stehen 
dabei die folgenden Anforderungen: Ungedecktem medizinischem Hand- 
lungsbedarf sollte zeitnah durch Innovationen entsprochen werden. Hetero- 
gene Qualifikationsprofile und Schwerpunktbildung im Kontext der klini- 
schen Versorgung sollte bei der Implementierung von Innovationen berück- 
sichtigt werden. Ein vertretbares Maß an Unsicherheit über die klinischen 
Effekte sollte zugunsten eines zeitkritischen Einsatzes von Innovationen ab- 
gewogen werden. P9) 


Neben der Zulassung rückt zunehmend die Frage nach der optimalen Erstat- 
tung in den Mittelpunkt der Regulierungsprozesse. Die öffentliche Debatte 
über die Erstattungsfähigkeit von Innovationen hat in einem Sozialversiche- 
rungssystem berechtigterweise einen hohen Stellenwert. Der Ressourcenver- 
zehr betrifft nicht nur diejenigen, die von einer Krankheit betroffen sind, 
sondern die Versicherungsgemeinschaft muss für die Erstattung von NUB 
aufkommen. Die zunehmend restriktiven Entscheidungen der Regulierungs- 
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behörden, ob NUB erstattet werden, gewinnen damit nicht nur für die Her- 
steller, sondern auch für die betroffenen Patienten an Bedeutung. Die euro- 
päische Zulassung ist eine notwendige, aber nicht mehr ausreichende Voraus- 
setzung für den erfolgreichen Zugang der Patienten zu innovativen Therapien. 
Nationale Kostenträger oder Regulierungsbehörden sollten neben dem Nutzen 
und Schaden auch den schnellen Zugang gegenüber der Unsicherheit der zur 
Verfügung stehenden Evidenz abwägen. Sehr oft geht man davon aus, dass 
zum Zeitpunkt der ersten Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit „voll- 
ständige“ Sicherheit über den Nutzen und Schaden vorliegen muss. 


MP werden zunehmend im Rahmen von Therapien eingesetzt, welche nur noch 
für kleinere Patientenpopulationen durch hochspezialisierte Experten zur Ver- 
fügung stehen. Die Heterogenität der Patienten mit einer zunehmenden Spe- 
zialisierung der Leistungserbringer resultiert in einer Stratifizierung von kli- 
nischen Studien. Offen bleibt, ob RCTin einem angemessenen Zeitraum für 
eine wachsende Anzahl von Therapien und Subgruppen umsetzbar sind. Es 
erscheint fraglich, ob die zunehmende Anzahl von Subgruppen durch her- 
kömmliche randomisierte kontrollierte Studien ausreichend abgebildet werden 
können. Dieser Umstand kann auch zu einer grundsätzlichen Restrukturierung 
der Entscheidungsprozesse führen. Traditionelle klinische Studiendesigns sind 
nicht dafür geschaffen, diese Komplexität der Therapieprozesse widerzuspie- 
geln. Die Unsicherheit wird im Zuge der Fragmentierung zunehmen. RCT wer- 
den nicht in allen Subgruppen möglich sein. Daher wird zu Beginn das ge- 
wünschte Evidenzniveau nicht in allen Subgruppen vorliegen. In diesem Kon- 
text sind Regulierungsprozesse zwangsläufig mit Unsicherheit behaftet. Das 
Evidenzniveau sollte über die Zeit schrittweise verbessert werden. 


Eine initiale zeitpunktbezogene Zulassung- und Erstattungsentscheidung für 
MP erscheint in diesem Umfeld nicht praktikabel. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn für selten eingesetzte NUB die erwünschten und unerwünschten 
Effekte nur über einen längeren Zeitraum gemessen und bewertet werden 
können. Diese Heterogenität im Anforderungs- und Qualifikationsprofil führt 
zu langfristig angelegten Prozessen der Abwägung von Nutzen und Schaden. 
Neben den herkömmlichen RCT könnten alternative Studiendesigns in einem 
Evidenzentwicklungsplan zwischen den Regulierungs- und Aufsichtsbehör- 
den und den Herstellern vereinbart werden. Diese Entwicklung könnte die 
traditionellen Paradigmen klinischer Studien und der regulatorischen Ent- 
scheidungsprozesse von Zulassung und Erstattungsfähigkeit in Frage stellen. 
Die Zugangs- versus Evidenzfrage wird ebenfalls durch die Verzerrungen von 
Lerneffekten aufgeworfen. 


Patienten erheben zunehmend die Forderung nach einem zeitnahen Zugang 
zu innovativen Therapien. Die Entwicklung von MP und NUB mit kritischem 
klinischem Handlungsbedarf resultiert in der Forderung nach einem schnel- 
len Marktzugang, damit die Patienten schnellstmöglich von der Innovation 
profitieren! Von dieser Forderung sollen Patienten mit chronischen, langsam 
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oder irreversibel fortschreitenden Krankheiten, für die es nur unzureichende 
Behandlungsmöglichkeiten gibt, profitieren. Ungedeckte Handlungsbedarfe 
sollten ein wesentliches Entscheidungskriterium bei der Abwägung zwischen 
Zugang und Evidenz darstellen. 


Dabei rücken neben den bestehenden und gut etablierten Verfahren, wie bei- 
spielsweise der Etablierung neuer Verfahren im stationären Bereich vor der 
Übernahme in eine ambulante Versorgung, Qualitätssicherungsverfahren, 
Qualitätsverträgen nach Krankenhausstrukturgesetz, regelhaften MDK Prü- 
fungen nach $ 275 SGB V oder der Aufsicht des Bundesinstituts für Arzneimit- 
tel und Medizinprodukte, vor allem die Verfahren nach § 137c und § 137e sowie 
dem neuen § 137h SGB V und adaptive Pfade zu Innovationen in den Vorder- 
grund. 


5.2 Bedingte Entscheidungen über Medizinprodukte 


Gesundheitssysteme stehen vor der Entscheidung zwischen einem schnellen 
Zugang und der Gewährleistung der Sicherheit .!“"! Auch wenn ein Konsens be- 
steht, dass Patienten rechtzeitig Zugang zu Innovationen ermöglicht werden 
soll, bleibt die Frage nach den akzeptablen Risiken weitestgehend unbeant- 
wortet. Während die Kostenträger mit großer Skepsis die Unsicherheiten hin- 
sichtlich des Nettonutzens betrachten, ist es vorstellbar, dass Patienten bereit 
sind, größere Risiken in Kauf zu nehmen. Vor allem dann, wenn unsichere 
Schadenspotenziale aus der Behandlung einer Krankheit mit hoher Krankheits- 
last oder einem potenziell lebensbedrohlichen Ausgang in Verbindung stehen. og 


Zunehmend kommt man zu der Erkenntnis, dass die binäre Zulassungs- oder 
Erstattungsentscheidung hinsichtlich des wirtschaftlich und medizinisch 
Notwendigen auf einer vereinfachten Ansicht von Evidenz und Unsicherheit 
basiert. Entscheidungsprozesse sollten der kontinuierlichen Erhebung der 
klinischen Evidenz und der Patientenpräferenzen angepasst werden. Disku- 
tiert wird ein adaptiver Prozess der Abwägung von Nutzen und Schaden, d.h. 
der bedingten Zulassung oder Erstattung. Eine über die Zeit zunehmende Si- 
cherheit über die komparative Effektivität und Effizienz verbessert die ratio- 
nale Entscheidungsfindung und schafft Transparenz für alle Beteiligten. Ad- 
aptive Ansätze der Bewertung berücksichtigen progressive Lerneffekte der 
Leistungserbringer sowie die erwarteten Auswirkungen aufden Schaden und 
Nutzen. Darüber hinaus ist es denkbar, dass innovative Methoden bei unge- 
decktem Handlungsbedarf oder einer hohen Krankheitslast eine zeitlich be- 
grenzte Bewertung auf der Grundlage von Surrogatendpunkten erhalten. bad 


Adaptive Prozesse der Nutzenbewertung bieten einen Vorteil, wenn Surrogat- 
endpunkte geeignet sind, den klinischen Nutzen vorherzusagen, diese jedoch 
nur retrospektiv ausgewertet werden können. In diesem Fall besteht der Vor- 
teil in der Möglichkeit, angesammelte Ergebnisse zu bestimmten Zeitpunkten 
während der Studie auszuwerten. Die Möglichkeit der Anpassung des Studien- 
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designs erlaubt derartige Auswertungen und gegebenenfalls eine Anpassung 
des Studiendesigns. 


Diese Form der Bewertung zielt auf die Beurteilung des Nutzens und Schadens 
über den gesamten Produktlebenszyklus und weniger auf die zeitlich begrenz- 
te Erfassung von erwünschten Effekten und unerwünschten Nebenwirkungen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Modell der adaptiven Nutzenbewertung 
gestaltet somit die Entscheidungsfindung zu einem flexiblen Prozess über den 
gesamten Produktlebenszyklus. 


5.3 Internationale Entwicklungen adaptiver Entscheidungspfade 


Es gibt eine Reihe von flexiblen regulativen Ansätzen, die von den Aufsichts- 
behörden, HTA-Institutionen und Kostenträgern eingeführt wurden Joel Auf 
regulatorischer Ebene werden vor allem die „beschleunigte Zulassung“, „ad- 
aptive Lizenzierung“, „adaptive Pfade der Medizin zu Patienten“ („Medicine’s 
Adaptive Pathways to Patients“, MAPP), „gestaffelte Zulassung“, „progressive 
Zulassung“ oder der „Lebensdauer-Ansatz“ für die Lizenzierung und die Er- 
stattungsfahigkeit diskutiert H Alle diese Begriffe beschreiben ziemlich ähn- 
liche Entscheidungsprozesse. orl So wird ein adaptiver Lizenzierungsansatz im 
Health Canada’s Regulatory Roadmap for Health Products and Food beschrie- 
ben. o. 43] Weitere Beispiele sind die beschleunigte Zulassung in den USA und 
die bedingte Zulassung in der EU sowie weitere Regulierungsinstrumente für 
Technologien, wo der potenzielle Nutzen des frühen Zugangs die potenziellen 
Risiken überwiegt. 14 


Beschleunigte Zulassung der FDA: Bereits in den 1990er-Jahren schlug die FDA die 
Methode der „beschleunigten Zulassung“ („accelerated approval“, AA) vor. AA 
ist für die Zulassung von Medikamenten zur Behandlung von schweren oder 
lebensbedrohlichen Krankheiten vorgesehen. Ausschlaggebend ist ein unge- 
deckter medizinischer Handlungsbedarf. In der Praxis wird in den USA die 
beschleunigte Zulassung gewährt, wenn (1) eine positive Auswirkung eines 
nicht vollständig validierten Surrogatendpunktes gemessen werden kann, der 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit klinischen Nutzen verspricht, oder (2) 
ein intermediärer klinischer Endpunkt, der bereits vor einer irreversiblen Aus- 
wirkung auf Morbidität oder Mortalität gemessen werden kann. Der Herstel- 
ler muss sich bei einer beschleunigten Zulassung verpflichten, nach der Zu- 
lassung weitere Studien zum Nachweis der klinischen Effekte durchzuführen. 
Sollten diese Studien nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne durchge- 
führt werden und/oder die klinischen Effekte nicht die ursprünglich erwarte- 
ten Ergebnisse bestätigen, kann die Genehmigung auf Grundlage der AA auf- 
gehoben werden Joël Die positive Einstellung der FDA gegenüber diesen Ver- 
fahren zeigte sich im Jahr 2012, als der Prescription Drug User Fee Act V (Food 
and Drug Administration Safety and Innovation Act, FDASIA) feststellte, dass 
ein „breiter wirksames Verfahren zur beschleunigten Entwicklung und Be- 
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wertung innovativer neuer Medikamente“ umgesetzt werden sollte, um die 
ungedeckten medizinischen Handlungsbedarfe für schwerwiegende oder le- 
bensbedrohliche Zustände anzugehen. Als Teil der FDASIA wurde die neue 
Bezeichnung der „Durchbruch-Therapie“ („breakthrough therapy“) eingeführt 
und diskutiert. 


Das europäische Pendant zur beschleunigten Zulassung der FDA ist die 2005 
eingeführte bedingte Marktzulassung der EMA („conditional marketing aut- 
horisation“ oder CMA). Die CMA ist, ebenso wie die AA, auf schwere oder le- 
bensbedrohliche Krankheiten mit einem ungedeckten medizinischen Hand- 
lungsbedarf beschränkt. Die Zulassung gilt für ı Jahr, ist aber verlängerbar. 
Wie bei der AA, müssen sich auch hier die Hersteller verpflichten, Studien zur 
Verminderung der Unsicherheit über Nutzen und Risiken des neuen Produkts 
nach der Zulassung fortzusetzen. Bei ausreichender Evidenz kann die CMA in 
eine vollständige Zulassung umgewandelt werden. Neben MP, die einen un- 
gedeckten Handlungsbedarf für schwere und/oder lebensbedrohliche Krank- 
heiten adressieren, wird dieCMA zusätzlich auf MP für die Notfallbehandlung 
oder die Behandlung seltener Erkrankungen angewendet. Darüber hinaus 
muss die vorläufige Nutzen-Risiko-Abschätzung positiv ausfallen und eine 
hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die einschlägigen Studien nach der 
Zulassung erfolgreich sein werden Jon 


Für extrem seltene Erkrankungen bietet die EMA einen weiteren Zulassungs- 
prozess an. Lassen die Umstände keine kontrollierten klinischen Studien zu 
und verhindern die Erhebung umfassender klinischer Nachweise aus prakti- 
schen oder ethischen Gründen, ist die „Zulassung in Ausnahmefällen“ („ap- 
proval under exceptional cirumstances“) anwendbar. ni Darüber hinaus kann 
eine „beschleunigte Bewertung“ („accelerated assessment“) zur Marktzulas- 
sung gewährt werden, wenn ein großes Interesse für die öffentliche Gesund- 
heit besteht. Die beschleunigte Bewertung wurde 2005 eingeführt und wird 
vor der Einleitung der Überprüfung des Antrags erteilt. Dieser Zulassungpro- 
zess ist ähnlich der „Prioritäts-Überprüfung“ („Priority-Review“) in den Ver- 
einigten Staaten. Die beschleunigte Bewertung muss in der EU innerhalb von 
150 Tagen, anstatt des Standards von 210 Tagen, abgeschlossen werden.) 


Obwohl das Konzept der bedingten Zulassung in der EU vorerst mit „adaptive 
Lizenzierung“ (AL) bezeichnet wurde, wird derzeit diskutiert, dass neben der 
Lizenzierung/Zulassung das gesamte Kontinuum über die klinische Entwick- 
lung, Erstattungsfähigkeit, Inanspruchnahme in der klinischen Praxis und 
die Überwachung der Behandlungsergebnisse betrachtet werden sollte. Wie 
bei einem Lebenszyklus-Ansatz sollte es in prospektiver und umfassender Wei- 
se geplant werden. 3l Einige Stakeholder sind der Auffassung, dass der Be- 
griff adaptive Lizenzierung zu eingeschränkt ist, da der Schwerpunkt nicht 
nur auf der Regulierung der Zulassung liegen sollte, sondern alle Schritte zum 
Zugang, einschließlich der post-regulatorischen Entscheidungsfindung und 
des angemessenen Einsatzes in der klinischen Praxis, umfassen muss. Daher 
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empfiehlt die EMA neuerdings die Begriffe „adaptive Pfade der Medizin zu 
Patienten“ („Medicine’s Adaptive Pathways to Patients“) oder „adaptive Pfa- 
de“ („adaptive pathways“). 1°] Im März 2014 startete die EMA das Pilotprojekt 
der adaptiven Lizenzierung (jetzt adaptive Pfade genannt). Das Ziel dieses 
Projektes ist es, einen Rahmen für informelle Interaktionen für die mögliche 
Ausgestaltung künftiger Pfade für verschiedene Produkte und Indikationen 
zur Verfügung zu stellen ei Die Änderung des Namens unterstreicht die Tat- 
sache, dass es das Ziel ist, den Weg der Produktentwicklung zu fördern und 
zu erleichtern, um einen früheren Zugang durch einen frühzeitigen Dialog 
unter Einbeziehung aller Stakeholder zu erreichen ban 


Unter dem Begriff der adaptiven Pfade versteht man die Restrukturierung des 
Entwicklungsprogrammes und der regulatorischen Prozesse. Die Kostenüber- 
nahme und die Bewertung des therapeutischen Wertes werden nach der Zu- 
lassung wieder aufgegriffen und basierend auf den erhobenen Wirksamkeits- 
und Sicherheitsdaten wird die Patientenpopulation verbreitert oder be- 
schränkt. 3°. 48) Wenn Innovationen schnell auf den Markt gebracht werden 
sollen, ist der Ansatz der adaptiven Pfade laut der EMA auf drei Ebenen flexibel 
einsetzbar: bei der Evidenz/-generierung, Betrachtung der Sicherheit und Fest- 
legung der klinischen Handlungsbedarfe. DieEMA erkenntan, dass nicht für 
alle Entscheidungen und Bewertungen RCT vorgelegt werden müssen. Ab 
einem gewissen Evidenzgrad würden bspw. Anwendungsbeobachtungen aus- 
reichen. Dabei muss im Prozess der adaptiven Pfade ein bestimmtes Sicher- 
heitsniveau eines Produktes initial gewährleistet sein, aber im Zeitverlauf 
besteht die Gelegenheit, weitere Evidenz zu generieren und Risiken abzubauen 
bzw. einen höheren Nutzen zu belegen. Auf europäischer Ebene begannen 
formale Dialoge zwischen der EMA und einer Reihe von HTA-Institutionen, 
um einen Konsens bezüglich der Mechanismen zur stetigen Evidenzgenerie- 
rung zu finden." In der Kommunikation mit den Herstellern hat die EMA den 
„Scientific Advice“ als Mittel der beschleunigten Kommunikation über rele- 
vante Studientypen und Daten eingeführt.) 


In den USA experimentierten die FDA und das Medicare-Programm mit einem 
parallelen Reviewprozess als auch mit CED-Programmen („Coverage with Evi- 
dence Development“). Diese Programme sehen den ständigen Dialog zwischen 
den Behörden, Medizintechnik-Unternehmen, Fachgesellschaften und ande- 
ren Beteiligten vor. Medicare stellt die Erstattung neuer MP auf nationaler 
Ebene in Aussicht, wenn alle Patienten, welche die Intervention erhalten, in 
eine prospektive klinische Studie aufgenommen werden aal CED bietet die 
Kostenerstattung für Medikamente und MP, welche in einem beschleunigten 
Verfahren der FDA genehmigt wurden, obwohl nicht alle wichtigen Fragen 
bezüglich der Langzeitergebnisse oder der Wirksamkeit beantwortet sind. 
Studien nach der Marktzulassung müssen diese Defizite aufgreifen .!»°] 


Auf europäischer Ebene erfordert der reibungslose Zugang zu neuen Techno- 
logien institutionelle Initiativen aller Organisationen, welche den Zugang zu 
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innovativen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden kontrollieren. 
Neben der EMA als Regulierungsbehörde gehören dazu auch die nationalen 
HTA-Institutionen und die Kostenträger. Im Gegensatz zur Zulassung werden 
Erstattungssysteme auf nationaler Ebene festgelegt. Um den Zugang zu neu- 
en Technologien zu erleichtern, wurden „Organisierte Eingangsvereinbarun- 
gen“ und Absprachen!» eingeführt, um die Aufteilung von klinischen und 
finanziellen Risiken zwischen den Kostenträgern und Herstellern zu ermög- 
lichen! Eine aktuelle Analyse der Kostenübernahmeentscheidungen in der 
EU hat gezeigt, dass ein beträchtlicher Anteil der Präparate unter der „beding- 
ten Marktzulassung“ anschließend mit einem „Managed Entry Agreement“ 
(MEA) erstattet wurde. Die MEA ersetzen die bestehende anfängliche Be- 
schränkung der Kostenerstattung für kleine Subpopulationen mit hohem un- 
gedecktem Handlungsbedarf. Dies geschieht durch die Aufteilung von leis- 
tungsbezogenen oder finanziellen Risiken zwischen dem Hersteller und den 
Kostenträgern, in Verbindung mit Entwicklungsplänen zur fortlaufende Ge- 
nerierung von Evidenz.! 5] Das „Pharmaceutical Price Regulation Scheme“ 
ist ein Beispiel für ein nationales Programm, das von dem britischen Gesund- 
heitsministerium und dem Verband der britischen pharmazeutischen Indus- 
trie im Jahr 2014 eingeführt wurde. Die „Flexible Preisfindung“ ist eine Vor- 
schrift nach der ein Mitglied des „Pharmaceutical Price Regulation Schemes“ 
eine Erhöhung oder Verringerung des ursprünglichen Listenpreises eines Pro- 
dukts, angesichts neuer Erkenntnisse aus Studien nach der Zulassung, bean- 
tragen kann. ai 


5.4 Implementierungsstrategien der adaptiven Nutzenbewertung 


Im Rahmen der Nutzenbewertung von NUB mit MP hoher Klassen soll die 
grundlegende Idee der oben gezeigten Ansätze aufgenommen werden. Im Wei- 
teren soll ein Ansatz der adaptiven Nutzenbewertung aufgezeigt werden, wel- 
cher den gesamten Produktlebenszyklus eines MP umfasst. Modelle der adap- 
tiven Nutzenbewertung und bedingten Erstattungsentscheidung können zur 
Ausbalancierung eines schnellen Zugangs, der Sicherheit und Wirtschaftlich- 
keit eingesetzt werden. Im Allgemeinen ist der Ansatz der adaptiven Nutzen- 
bewertung ein prospektiv geplanter Prozess über den gesamten Produktlebens- 
zyklusl“s, der auf drei Implementierungsstrategien beruht. Jede dieser Stra- 
tegien zielt auf den zeitkritischen Zugang der Patienten zu MP bei maximaler 
Sicherheit bzw. vertretbarer Relation von potenziellem Nutzen und Schaden. 
Voraussetzung für jede der drei Strategien ist ein prospektiver iterativer Ent- 
wicklungsplan für die zu bewertende NUB. Dieser iterative Entwicklungsplan 
garantiert die Balance zwischen angemessener, sich tiber die Zeit entwickeln- 
der klinischer Evidenz, und einem möglichst frühen Zugang der Patienten. 
Folgende drei Szenarien könnten bei der Implementierung einer adaptiven 
Nutzenbewertung berücksichtigt werden. 
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Dringender klinischer Handlungsbedarf 


DieAnnahmeist, dass Patienten mit schweren Erkrankungen oder einer hohen 
Krankheitslast einen frühzeitigen Zugang zu NUB miteinem vielversprechenden 
Potenzial erhalten sollten. Ein Zugang erfolgt so vor der vollständigen Erstat- 
tungsfähigkeit. Im Gegenzug werden siein die Evaluierungen nach der initialen 
Entscheidung einbezogen, um die erwünschten und unerwünschten Effekte für 
die allgemeine Anwendung zu dokumentieren bzw. zu bewerten. Die schritt- 
weise Ausweitung der Zielpopulation über die Zeit kann prospektiv in Abhängig- 
keit von Nutzen und Schaden realisiert werden (s. Abb. 7). Die Implementierung 
erfolgt über die Population mit einem hohen ungedeckten medizinischen Hand- 
lungsbedarf. In diesem Szenario wird die Erstattung für eine definierte Subgrup- 
pe mit hohem medizinischem Bedarf gewährt und anschließend nach erfolg- 
reicher Abwägung von Nutzen und Schaden auf eine größere Patientengruppe 
ausgeweitet. Die adaptive Nutzenbewertung zielt darauf ab, den Zugang der 
Patienten mit hohem Leidensdruck potenziell zu beschleunigen. Dieser schnel- 
lere Zugang kann durch eine kürzere Zeit bis zu den Entscheidungen über die 
Erstattungsfähigkeit für gezielte Patientengruppen erreicht werden. #5 


Kontinuierliche Reduktion der Unsicherheit 


Die Annahme ist, dass über eine zeitlich gestaffelte Evidenzgenerierung hin- 
sichtlich des klinischen Nutzens und Schadens eine schrittweise Verringerung 
der Unsicherheit nach der initialen Entscheidung auf Basis eines geringeren 
Evidenzgrades erfolgen kann (z.B. durch die Berücksichtigung von Surrogat- 
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Abb.7 Ansätze der adaptiven Nutzenbewertung: klinischer Handlungsbedarf 
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endpunkten)."*] In diesem Szenario der adaptiven Nutzenbewertung wird eine 
frühe bedingte Erstattung prospektiv auf Basis von Surrogatendpunkten ge- 
plant (s. Abb. 8). Mit einem prospektiven Plan wird beabsichtigt, die Unsicher- 
heit bei der Messung und Bewertung durch einen stetig steigenden Evidenzgrad 
der durchgeführten Studien zur Erfassung der klinischen Effekte und Patien- 
tenpräferenzen zu reduzieren. Dies geschieht durch die Verpflichtung der Her- 
steller, nach der bedingten Erstattung weiterhin Daten zu erheben. Nach der 
Aktualisierung der Evidenz kann die bedingte Erstattung möglicherweise in 
eine dauerhafte Erstattung umgewandelt werden. Die Umwandlung der be- 
dingten Entscheidung erfolgt nur, wenn Studien mit einem höheren Evidenz- 
grad über die Wirksamkeit und Sicherheit zur Verfügung gestellt werden. an 


Diese Implementierungsstrategie ist vergleichbar mit den Prozessen der Poten- 
zialbewertung (eg 135, 137c, 137e, 137h SGB V). Beide Ansätze, Potenzialbewer- 
tung und adaptive Nutzenbewertung, fokussieren den frühen Zugang zu In- 
novationen für betroffene Patienten. Diese werden sowohl durch eine frühe 
erste Erstattung sowie durch eine rationale und transparente Nutzenbewer- 
tung erreicht. 


Erprobung in besonders spezialisierten Zentren und flexible Erprobungsstufen 


Die Annahme ist, dass durch die Fokussierung auf spezialisierte Leistungser- 
bringer bzw. über Schwerpunktzentren das Risiko der Anwendung bzw. Inan- 
spruchnahme reduziert werden kann (s. Abb. 9). Eine neue NUB könnte zu- 
nächst für den Einsatz in hochspezialisierten Kompetenzzentren zugelassen 
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Abb.8 Ansätze der adaptiven Nutzenbewertung: Reduktion der Unsicherheit 
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Abb.9 Ansätze der adaptiven Nutzenbewertung: Erprobung in spezialisierten Zentren 


bzw. erstattet werden. Nach diesem ersten Einsatz wird die Entscheidung 
adaptiv auf eine weitergehende allgemeine Erlaubnis der Anwendung aufalle 
Leistungserbringer ausgeweitet. Voraussetzung dafür wäre der Nachweis posi- 
tiver Effekte aus klinischen Studien in den Kompetenzzentren. 


5.5 Diskussion der adaptiven Nutzenbewertung 


Sowohl bei der traditionellen Zulassung und Entscheidung über die Erstat- 
tungsfähigkeit, als auch im Rahmen der adaptiven Nutzenbewertung und 
bedingten Erstattung, besteht bei der Zulassung Unsicherheit über die Wirk- 
samkeit eines neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzeptes einer NUB mit 
MP hoher Klassen im Kontext der realen Versorgung. Daher haben Kostenträ- 
ger Bedenken, dass der Ansatz der adaptiven Nutzenbewertung zu kostspieli- 
gen Vergütungsschemata führen kann H 


Auf der operativen Ebene wird der Paradigmenwechsel durch die wachsende 
Zahl der organisierten Eingangsvereinbarungen deutlich. MEA sind freiwil- 
lige formale Vereinbarungen zwischen Kostenträgern und Herstellern. Die 
Vereinbarungen verfolgen das Ziel der Aufteilung der finanziellen Risiken, die 
mit der Unsicherheit rund um die klinische Wirksamkeit und Wirtschaftlich- 
keitneuer MP verbunden sind. MEA können unterschiedliche Formen anneh- 
men, einschließlich erfolgsabhängiger Vereinbarungen zu Coverage with Evi- 
dence Developments und Disease Management. Programmen l> 152 13] Die Fle- 
xibilitat der MEA bei der Bewältigung der Unsicherheit nach der initialen 
Zulassung und der Freigabe des Zugangs zu teuren Behandlungen, bietet eine 
Gelegenheit für Synergien mit behördlichen Initiativen. Im Rahmen der ad- 
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aptiven Nutzenbewertung sollte es eine ausreichende Zahl von Sicherheits- 
und/oder Wirksamkeitsstudien nach der Zulassung geben, welche den Kran- 
kenhäusern und Herstellern von den Regulierungsbehörden auferlegt werden. 
Es gibt keinen zwingenden Grund, warum diese Studien nicht prospektiv ge- 
plant und an die Evidenzgenerierung nach der Zulassung angepasst werden 
können. Alles in allem befassen sich die adaptive Nutzenbewertung und die 
bedingte Erstattung mit der Frage, wie mit den ungedeckten Handlungsbe- 
darfen, heterogenen Kompetenzen und Lerneffekten sowie einem vertretbaren 
Maß an Unsicherheit auf verschiedenen Wegen umzugehen ist. Folgende Ar- 
gumente sprechen für eine Flexibilisierung der Zugangsregelungen!!: 


= Bedarfsorientierte Zugangspolitik: Die Geschwindigkeit des Zugangs wird 
durch die Hoffnung auf eine neue wirksame Behandlung, die erfolgreich 
den Handlungsbedarf deckt, angetrieben. Der Ansatz wägt zwischen der 
Situation der Patienten, der potenziellen Wirksamkeit und Sicherheit 
der Behandlung ab. In der Praxis erfordert dies, dass Entscheidungsträ- 
ger und Hersteller die Entscheidungsprozesse und die zugrunde liegen- 
de Nutzenbewertungen offen legen und sich der Risiken und verbleiben- 
den Unsicherheiten bewusst sind. In der Regel ist es schwierig, langfris- 
tige Auswirkungen einer NUB mit MP frühzeitig zu quantifizieren. Je- 
doch kann die Entscheidung darüber, ob eine neue Behandlung auf 
Basis einer kleineren Datengrundlage anerkannt wird, zum Beispiel 
durch außergewöhnliche Ansprechraten eines möglichen Surrogatend- 
punktes in kleineren Patientenkohorten, beeinflusst werden. 

m Dynamische Abwägungen von Nutzen und Schaden: Bei erfolgreicher Zulassung oder 
Erstattung sollte der erwartete Nutzen die erwarteten Risiken für eine vor- 
ab definierte Patientengruppe überwiegen. Die Frageist, ob die Unsicher- 
heiten bezüglich der Nutzen- und Risikoeinschätzungen bereits zum Zeit- 
punkt der initialen Zulassungs- und Kostenübernahmeentscheidung zu 
einem bestimmten Evidenzstandard beseitigt sein müssen. Denkbar ist, 
dass eine zeitlich befristete positive Entscheidung auf der Grundlage einer 
gut begründeten und transparent kommunizierten „Abwägung der Wahr- 
scheinlichkeiten mit kontinuierlicher Überwachung“ akzeptabel ist. 

= Schrittweiser Abbau der Unsicherheit: Eine grundlegende Tatsache der adaptiven 
Nutzenbewertung ist die schrittweise Verringerung der Unsicherheit durch 
Nachweiserhebungspläne und Zeiträume, die im Voraus festgelegt wer- 
den. Darüber hinaus betont dieser Weg ein straffes Management der In- 
anspruchnahme, die Überwachung der Versorgung und die Fähigkeit und 
politische Bereitschaft, die Nutzung einzuschränken oder zu widerrufen, 
wenn ein Produkt das erwartete Nutzen-Risiko-Verhältnis nicht erfüllt. 

m Berücksichtigung von Subgruppen: Ein weiteres entscheidendes Merkmal der 
adaptiven Nutzenbewertung ist diewachsende Erkenntnis darüber, dass 
fast jede Krankheit oder klinische Indikation aus mehreren Subgruppen 
besteht.?! Daher wird die ethische Frage nach dem Kompromiss zwi- 
schen den Interessen zukünftiger und gegenwärtiger Patienten für jede 
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individuelle Subgruppe unterschiedlich beantwortet werden müssen. 
Eine akzeptable Unsicherheit für eine Subgruppe wird möglicherweise 
für andere inakzeptabel sein. Eine Entscheidung hängt somit von der 
Krankheitslast der Patientengruppe, dem potenziellen Nutzen und den 
erklärten Patientenpräferenzen ab. Handlungsleitend ist die Akzeptanz 
der Unsicherheit im Austausch mit dem Zugang zu neuen Therapien. 


Die adaptive Nutzenbewertung in der Praxis 


Unter der Überschrift „Adaptive Pathways to Patients“ führt die Europäische 
Arzneimittel-Agentur seit März 2014 ein Pilotprojekt durch, welches einen 
schnelleren Patientenzugang zu neuen Arzneimitteln gewährleisten soll bei 
Mit dem Pilotprojekt „Adaptive Pathways“ legt die EMA einen innovativen 
Ansatz zur Lösung des Dilemmas eines vorzeitigen Patientenzugangs und der 
Unsicherheit über die wissenschaftliche Evidenz vor. Hersteller, die für die 
Erprobung dieses Konzeptes in Frage kommen, müssen erstens einen zykli- 
schen Entwicklungsplan entwickeln, zweitens Vorschläge zur Anforderungs- 
erfüllung der betroffenen Interessengruppen erarbeiten und drittens die Ge- 
nerierung und Verwendung realer klinischer Daten aufzeigen.“ 


Nach Ausschreibung des Projektes im Jahr 2014 sind 34 Anträge zur Teilnahme 
am „Adaptive Pathways to Patients“ Projekt bei der EMA eingegangen. Davon 
beschäftigten sich sechs Projektvorschläge mit Arzneimitteln für neuartige 
Therapien, weitere zwölf mit Medikamenten für seltene Leiden (Orphan Pro- 
ducts), elf Interessensbekundungen kamen dabei aus klein- und mittelstän- 
dischen Unternehmen und ı4 Anträge zielten auf die Heilung von onkologi- 
schen Erkrankungen, wobei Mehrfachnennungen und -zuordnungen möglich 
waren. Nurzehn Kandidaten erfüllten die Kriterien zur Aufnahme in das Pilot- 
projekt und gingen somit in die erste Phase der Diskussion in der Adaptive 
Pathways Discussion Group (APDG) ein. Hier wurden sechs Vorschläge für eine 
weitere Beratungssitzung identifiziert. Zwei von ihnen wurden bereits in einer 
Phase II Diskussion mit allen Beteiligten besprochen.“ Momentan befinden 
sich sechs Projekte in der zweiten Diskussionsrunde der APDG der EMA. Die 
EMA hat ihre ersten Schlüsse aus der bisherigen Anlaufphase gezogen und 
optimiert auf deren Basis das Bewerbungsverfahren für Pharmaunternehmen 
und die Zusammenarbeit innerhalb der Projektgruppe. Die Agenda für 2015 
sieht eine stärke Partizipation von Patientenvertretern und den Ausgleich der 
Beteiligung der verschiedenen HTA vor. 


5.6 Adaptiver Ansatz über den Produktlebenszyklus 


Wie die Betrachtung der einzelnen Ansätze gezeigt hat, kann im Rahmen der 
adaptiven Nutzenbewertung der gesamte natürliche Lebenszyklus einer NUB 
mit MP hoher Klassen berücksichtigt werden. In einer adaptiven Nutzenbe- 
wertung geht es im Speziellen darum, einen Pfad vorzugeben, wie sich aus 
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einem ungedeckten klinischen Handlungsbedarf (unmet need) durch die Be- 
wertung verschiedener Entscheidungskriterien ein Nutzen ableiten lässt, aus 
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Abb. 10 Adaptive Pfade über den Produktlebenszyklus 


5 Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit 


des (klinischen) Handlungsbedarfs (unmet need). Eine adaptive Nutzenbewer- 
tung geht dabei davon aus, dass es keine „alles oder nichts“ Entscheidung 
gibt. Die Zulassung erfolgt nicht auf Basis umfassender Evidenz und es wird 
keine finale Entscheidung gefällt. Stattdessen wird im Rahmen eines adapti- 
ven Pfades eine neue Methode mit einem MP zunächst in einer kleinen Grup- 
pe getestet und Evidenz generiert, während das Risiko bzw. die Unsicherhei- 
ten abgebaut werden. Dies umfasst auf allen Ebenen auch die Abwägung von 
Schaden und Nutzen (siehe dazu auch die vorhergehenden Ausführungen). 
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6 Zusammenfassung und Diskussion 


Die Ergänzung des $ 137h SGB V durch das GKV-VSG zielt auf die Nutzenbewertung von NUB mit MP 
der Klasse IIb und Ill. Damit verändert sich die Betrachtung von Innovationen nachhaltig, wobei 
die Qualität und Wirtschaftlichkeit für die Kostenträger im Mittelpunkt stehen. Das Schadenspoten- 
zial bestimmter MP wird jedoch als derart hoch erachtet, dass mit dem Argument der Sicherheit 
die Nutzenbewertung neu eingeführt wurde. Innovative MP können jedoch die Versorgung der 
Patienten erheblich verbessern. Steigerungen der Lebensqualität und Lebensdauer können die 
Folge sein. Im Sinne der Patienten gilt es, die Zeit und den Evidenzgrad über den gesamten Prozess 
der Zulassung und Erstattung gegeneinander abzuwägen. Zukünftig wird die Entscheidung über 
die Erstattungsfähigkeit durch hohe Anforderungen an die Dokumentation von Nutzen und Schaden 
gekennzeichnet sein. Der schnelle und flächendeckende Zugang von Patienten zu Innovationen 
wird nicht in gleichem Maße gefördert. Spezifische klinische Handlungsfelder könnten zunehmend 
langsamer von innovativen MP profitieren. 


Die Ausführungen haben gezeigt, dass adaptive Studiendesigns, MCDA und die adaptive Nutzen- 
bewertung im Zusammenspiel ein zukunftsfähiges Konzept für einen garantierten zeitkritischen 
Zugang von Patienten zu innovativen Behandlungsmethoden bei hoher Qualität und Sicherheit 
sein können. 


6.1 Messen: Adaptive und alternative Studiendesigns 


Zielsetzung des Einsatzes von Methoden mit MP ist die positive Beeinflussung 
des Behandlungsergebnisses. Evidenz hinsichtlich der Effekte von NUB mit 
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6 Zusammenfassung und Diskussion 


MP kann durch klinische Studien dokumentiert werden. RCT gelten als Stan- 
dard, wobei Kritiker Probleme bei der Durchführung von Studien für MP an- 
führen. Um den Herausforderungen der Durchführung von klinischen Studien 
mit sehr hohem Evidenzgrad zu begegnen, werden international verschiede- 
ne Ansätze beschrieben. Einer dieser Ansätze ist das adaptive Studiendesign, 
das die Komplexität heutiger Versorgungsprozesse berücksichtigt. Eine flexib- 
le Studiendurchführung eröffnet die Option, Studienergebnisse zu bestimm- 
ten Zeitpunkten im laufenden Forschungsprozess auszuwerten und das Stu- 
diendesign entsprechend anzupassen. 


6.2 Bewertung: MCDA und Patientenpräferenzen 


Kausal begründete Effekte aus der Phase des Messens können einen Nutzen 
oder Schaden für den Patienten darstellen. Die gemessenen klinischen Effek- 
te sind jedoch vom resultierenden Patientennutzen zu unterscheiden. Für den 
Vergleich von mehreren Behandlungsalternativen ist es notwendig, dass ein 
eindimensionales Maß des Patientennutzens aus den gemessenen Effekten 
aggregiert werden kann. Das IQWiG Methodenpapier diskutiert die Einbezie- 
hung von Patientenpräferenzen im Rahmen der Nutzenbewertung. Im Kon- 
text der Bewertung von Nutzen und Schaden stellt sich den Patienten die Fra- 
ge „Welche Risiken sind maximal zu akzeptieren, um einen bestimmten Nut- 
zen zu erhalten?“ Auch für den individuellen Patienten ist die Frage „Wie hoch 
muss der Nutzen sein, damit ich das Risiko der Behandlung trage?“ von großer 
Bedeutung. Es geht also um die Frage, ob der erwartete Nutzen die Risiken der 
Behandlung kompensiert. Im Rahmen des klinischen und ökonomischen Ent- 
scheidungskalküls bleibt weitestgehend offen, wie die Interessen der Patien- 
ten systematisch in die Abwägung von Nutzen-Schaden integriert werden 
können. 


Es wird eine kontinuierliche flexible Abwägung des Nutzens und Schadens im 
Versorgungsalltag benötigt, um weiterhin Unsicherheiten zu reduzieren und 
die Evidenzgrundlage fortwährend zu erhöhen. Für Entscheidungsgremien 
könnten Methoden der multikriteriellen Entscheidungsanalyse und der Prä- 
ferenzmessung einen systematischen Ansatz darstellen. Zielsetzung ist die 
Quantifizierung der Teilnutzen, welche die Patienten den erwünschten und 
unerwünschten Effekten der medizinischen Interventionen zuordnen. Diese 
relativen Gewichtungen könnten genutzt werden, um die für Patienten ak- 
zeptablen Abwägungen von Nutzen und Schaden zu bestimmen. Diese Infor- 
mation könnten den Regulierungsbehörden bei der Bewertung gegenwärtiger 
und zukünftiger Interventionen helfen, die Patientenperspektiven zu berück- 
sichtigen.:! Das IQWiG nennt folglich Methoden der multikriteriellen Ent- 
scheidungsanalyse (dort MCDA) im aktuellen Methodenpapier 4.2 als eine 
Methode, wenn „ein Maß des Gesamtnutzens zum Vergleich von Interventio- 
nen erhoben werden soll“. Allen Ansätzen der MCDA ist gemein, dass der Pa- 
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6.3 Entscheiden: Adaptive Nutzenbewertung und bedingte Entscheidung 


tientennutzen (Gesamtnutzen) als multidimensionales Konstrukt angesehen 
wird. Die entscheidungstheoretisch fundierte MCDA trägt dazu bei, einen 
komplexen Entscheidungsprozess zu strukturieren und systematisch Ergeb- 
nisse zu entwickeln. 


6.3 Entscheiden: Adaptive Nutzenbewertung und bedingte 
Entscheidung 


Entscheidungen über die Erstattungsfähigkeit von NUB mit neuem theore- 
tisch-wissenschaftlichem Konzept und mit MP hoher Klassen im Rahmen von 
Zusatzentgelten nach § 6 Krankenhausentgeltgesetz werden gemäß des neuen 
§ 137h SCB V künftig auf Basis der Informationen über den (Netto)Nutzen ge- 
troffen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Forderung nach einem 
schnellen Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden und MP müssen An- 
sätze für einen sicheren und qualitativ hochwertigen, aber dennoch zeitnahen 
Zugang geschaffen werden. Die Optimierung und Beschleunigung des Zu- 
gangs zu einer NUB erfordert ein breites Konzept und eine verbesserte Inter- 
aktion zwischen den verschiedenen Stakeholdern. 


Ein vielversprechender Ansatz für einen schnellen Zugang zu innovativen Be- 
handlungsmethoden und MP sind die von der EMA proklamierten adaptiven 
Patientenpfade (adaptive pathways). Unter dem Begriff der adaptiven Pfade 
werden das Entwicklungsprogramm und die regulatorischen Prozesse neu 
strukturiert, um die frühzeitige Zulassung und Erstattung einer neuen Tech- 
nologie für eine begrenzte Population, typischerweise mit einem hohen un- 
gedeckten medizinischen Handlungsbedarf, auf der Grundlage von ersten 
klinischen Studien zu ermöglichen. Während dieser adaptiven Prozesse wird 
die Patientenpopulation, basierend auf den erhobenen Wirksamkeits- und 
Sicherheitsdaten, verbreitert oder beschränkt. Zudem wird die Erstattung ent- 
sprechend der Ergebnisse angepasst. Zukünftig sollte diskutiert werden, ob 
dieser Ansatz auch an die Voraussetzungen der Nutzenbewertung von NUB 
mit MP angepasst werden kann. Es sollte erprobt werden, inwiefern eine ad- 
aptive Nutzenbewertung über den gesamten Produktlebenszyklus einer 
Methode durchgeführt werden kann. 


Neben dem adaptiven Design klinischer Studien besteht ein weiterer Lösungs- 
ansatz in der bedingten Zulassung und Erstattung. Auf europäischer Ebene 
hat die EMA erkannt, dass die bestehenden statischen Regulierungspfade den 
zukünftigen Anforderungen nicht gerecht werden. Dabei wird anerkannt, 
dass nicht für alle Entscheidungen und Bewertungen Daten aus RCT notwen- 
dig sind. Unter bestimmten Voraussetzungen würden Studientypen geringe- 
rer Evidenzklasse ausreichen. Dabei muss beim Prozess der adaptiven Pfade 
ein bestimmtes Sicherheitsniveau eines MP initial gewährleistet sein. Zu- 
künftig sollten Pilotprojekte zum adaptiven Studiendesign die Relevanz für 
die Erstattungsentscheidungen von MP aufzeigen. 
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